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AUX MEMBRES DU CORPS MÉDICAL 


J’ai l’honneur de soumettre à l’appréciation de Messieurs les docteurs : 

l’Arsenal de fQédieal 

ou nomenclature des Instruments de Chirurgie, appareils orthopédiques, prothétiques 
et Bandages herniaires de ma fabrication. 

Je me permets d'attirer leur attention sur les nombreux perfectionnements 
apportés à notre industrie, notamment aux appareils orthopédiques, prothétiques, 
bandages herniaires, ceintures abdominales, instruments divers ainsi que sur un 
nouveau procédé de forgeage à nervure appliqué aux appareils (Voir page 78). 

Mettant à profit les indications qui m’ont été données par le corps médical 
jointes à une somme de connaissances personnelles acquises par l’expérience d’une 
longue pratique, mon désir a toujours été d’améliorer les conditions de fabrication 
générale par un outillage des plus perfectionné et l’emploi de matières premières 
de qualité supérieure. J’ai ainsi la satisfaction d’avoir atteint le double but de pouvoir 
établir des instruments et appareils d’une qualité irréprochable et à des prix raisonnés. 

J’adresse ici toute ma reconnaissance aux praticiens qui ont bien voulu 
m’honorer de leurs précieux conseils et leur réitère l’assurance qu’ils trouveront 
toujours en moi, comme par le passé, un auxiliaire dévoué à la réalisation de leurs 
idées dans l’exécution des Instruments et Appareils nouveaux. 


Victor TRÉMONT 



AVIS 


1° Vu la difficulté de réunir en un seul volume tous les instruments et appareils 
se rattachant à l’Art Médical, nous avons groupé par genre de maladie afin d’en 
faciliter le chois ceux qui servent dans la pratique courante tout en nous mettant à 
l’entière disposition de Messieurs les Docteurs pour leur fournir tous les renseigne¬ 
ments pour les Instruments ou Appareils ne figurant pas sur « l’Arsenal ». 

2° Afin de faciliter les demandes et d’éviter le retard dans les envois, prière de 
vouloir bien indiquer en regard de chaque article le numéro d’ordre ou de figure du 
tarif. 

3° Les frais d’emballage et de transport sont à la charge du destinataire. 

4° Les emballages étant faits avec le plus grands soins sous la surveillance 
d’un agent spécial, nous prions notre clientèle de bien vérifier l’état des colis avant 
de prendre livraison et déclinons la responsabilité des avaries dues au transport. 

5° Sauf indications spéciales tous les envois sont faits à domicile et 


recommandés. 



L’ARSENAL DE L’ART MÉDICAL 


Instruments de Chirurgie 
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PREMIÈRE PARTIE 


Injections anatomiques - Embaumement 


Seringues diverses pour injections anatomiques 


1. Seringue cuivre N° 1, contenance 15 gr. 6.25 

2. — — N® 2, — 30 — 7.75 

3. — — N® 4. — 110 — 15.25 

4. - - N* 6, — 310 — 30.75 

5. — — N“ 9, — 1200 — 60. » 

6. Poignées à vis pour seringues fortes. . . 4.75 

7. Canules fines, cuivre pour seringues N° 1-2 1.25 

8. —à oreilles— — N» 4-6-9 2.75 

9. — double pour injecter 2 vaisseaux . . 7.75 


10. Seringue engainée N® 3 du prof. Farabeuf 

avec porte-canule, capacité 60 gr.(fig. 1) 

11. Seringue engainée N® 5 du prof. Farabeuf 

avec porte-canule, capacité 180 grammes 

12. Robinet garni bois pour ci-dessus .... 

13. Canule sans oreilles .. 

14. Seringue de Robin pour injections fines, 

2 robinets, 4 canules, capacité 7 gr., én 

boîte. 

Ces seringues se font aussi de 15-30-50 
grammes de capacité. 



Embaumement 

15. Seringue N® 6, cuivre. 30.75 \ 20. Ciseaux droits et courbes. 2. » 

16. Poignées pour ci-dessus. 4.75 ; 21. Bistouris (2) fixés sur manche ébène 3. « 6. » 

17. Sonde cannelée. 1.25 | 22. Aiguille courbe à manche ébène. 5. » 

18. Pince à dissection .. 1.50 ; 23. Aiguille à sutures (6).0.25 1,50 

19. Gros robiaets (2).14. » : 
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Dissection — Autopsie 



Dissection 


24. Scalpels variés pour dissections {fig. 2) . . 1. » { 

25. — — tout métal p r dissections 1.50 < 

26. Ciseaux droits pour dissections (fig. 6) . . 1.75 

27. — courbes — — . 2. » 

28. — droits — —microscopiques 2. » j 

29. — courbes — — — ' 2.25 ! 

30. Pince fine — — — 2. » < 

31. — ordinaire dissections (/?gf. 5) .... 1.25 

32. — de Rambault pour dissections ... 1.50 ; 

33. — de Farabeuf — ... 1.50 j 

34. Sonde cannelée acier — ... 1. » | 

35. Stylet explorateur. 0.25 j 

36. Tube insufflateur, petit modèle. 1. » 

37. — — grand modèle robinet 

et 2 tubes rechange. 6.75 

39. Erigne à chaîne. 0.50 

40. — simple sur manche ébène. 1.25 

41. Burin simple pour dissections. 1.25 


— Autopsie 


42. Scalpels variés pour autopsie (fig. 3) . . 2.50 

43. Ciseaux droits, forts, pour autopsie . . . 2.25 

-44. — entérotomes. 4. a 

45. Couteau pour autopsie (fig. 4). 2.75 

46. — à cerveau — 3.25 

47. Costotome droit à ressort petit. 5.25 

48. — — moyen. 6.75 

49. Scie à dos mobile, petite. 4.75 

50. — — moyenne (fig. 7). .. . 6. » 

51. — — grande. 6.75 

52. Rachitome d’Amussat. 5.75 

53. Ciseau rachitome, simple. 2. a 

54. Marteau à crochet moyen. 5 75 

55. — — grand. 6.50 

56. Erigne simple, sur long manche ébène. . 1.75 

57. — double, — — . . 2.25 

58. Pince longue et forte pour autopsie. ... 3. » 

59. Aiguille pour recoudre les sujets. 0.50 


Boîtes d'instruments pour dissections 


Boite n° 1 

60. 1 Pince à dissections ; 

6 Scalpels variés de forme ; 

1 paire ciseaux droits ; 

1 Erigne à chaîne ; 

l Boîte noyer. 

En trousse, vernie, intérieur zinc. 


Boîtes n° 2 (En plus que n° 1) 

60 bis. 1 paire ciseaux courbes sur plat ; 

1 Ciseau burin ; 

1 Tube insufflateur ordinaire ; 

1 Sonde cannelée acier; 

11. s 1 Stylet explorateur ; 

12.50 En boîte noyer ou acajou. 

En trousse, vernie, intérieur zinc. . . 


Tous les instruments pour dissections et autopsie sont au poli blanc et avec manches ébène. 
Ges prix sont nets. 
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Anatomie Microscopique 



Instruments divers pour 

61. Seringue cuivre N°l,cap .15 gr.canule(/ïgr.8) 5.25 { 

62. Canule de rechange, pour ci-dessus. ... 1. » j 

63. Pince à dissections, fines (fig. 10) ... . 2. » \ 

64. Ciseaux droits pour dissections fines (fig. 9) 1.75 \ 

65. — courbes — — ... 2. » < 

66. Aiguilles à dilacérer, droites et coudées 

(fig- 11). !- 25 I 

67. Aiguilles droites et coudées, lancéolées 

(fi9- 12 ).. !-75 ! 


anatomie microscopique 

68. Scalpels variés sur manches ébène (fig. 13) 

69. -r- — tout métal. 

70. Rasoir à face plane (fig. 15). 

71. Spatule à lever les coupes (fig. 14). . . . 

72. Microtome ordinaire.. 

73. — de Ranvier (fig- 16) ...... . 

74. Porte-aiguilles, genre porte-mine . . 

75. Aiguilles préparées.la douzaine 


Boîtes d’instruments pour 

Boîte n“ 1 

76. 1 paire ciseaux droits, fins (fig. 9) ; 

1 Pince dissections fines (fig. 10) ; j 

2 Scalpels fins, manches ébène (fig. 13) ; 

2 Aiguilles droite et lancéolée sur manche 

ébène (fig. 11 et 12) ; 

1 Boîte bois blanc.10.75 j 


anatomie microscopique 

Boîte n° 2 (en plus) 

77. l Rasoir face plane (fig. 15) : 

1 Erigne sur manche ébène ; 

1 Porte-aiguilles ; 

6 Aiguilles préparées ; 

1 Boite gainerie. 


1 . » 

1.50 

4.50 
1.25 
4.50 
6 . » 
3. » 
0.75 


Boîte d’instruments pour autopsie (N° i) 


1 Pince à dissections ; 

1 Couteau à cartilage {fig. 4j ; 

1 Scalpel droit fort (fig. 3) ; 

2 — ordinaires (fig. 2) ; 

1 Paire ciseaux droits forts ; 

1 — entérotomes ; 


Ciseau rachitome à cpaulement ; 

Marteau à crochet, moyen ; 

Scie à dos mobile ; 

2 Aiguilles à recoudre les sujets ; 

Boîte chêne, garnie peau, serrure et tourets 


Modèle des Hôpitaux (N° 2) 


1 Pince longue, forte, pour autopsie ; 

1 — à dissections ; 

6 Scapels variés, ordinaires ; 

2 — forts ; 

2 Couteaux à cartilage ; 

1 — à cerveau ; 

2 . Scies à dos mobiles variées ; 

1 Costotome à ressort ; 

1 Rachitome d’Amussat ; 


2 Paires ciseaux droits et courbes , 
1 — entérotomes ; 

1 Ciseau burin ; 

1 Sonde cannelée ; 

1 Marteau à crochet ; 

1 Insufflateur à robinet ; 

1 Erigne longue à manche : 
Aiguilles à recoudre les sujets ; 
Boite chêne, fermant à tourets . . . 


Tous les Instruments pour dissections et autopsie sont au poli blanc et avec manches èbène> 
Ces pi'ix sont nets 
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Transfusion du Sang 


81. Transfuseur spécial pour transfusion de 
bras à bras.. 


80. Transfuseur à entonnoir nickelé, corps de 
pompe cristal et accessoires (/ïg. 17). . 


Dynamomètres 

. . 27.75 \ 83. Dyna 

Stétoscopes 


Dynamomètre à cadran, 1 aiguille 


90. Stétoscope métal nickelé, plaque ébonite 

(fig- 20 ). 

91. Stétoscope Constantin-Paul, mono-auri¬ 

culaire . 

92. Stétoscope Constantin-Paul, bi-auriculaire 

98. Phonendoscope de Bianchi. 


84. Stétoscopes simples Trousseau. . . 

85. — de Pinard (fig. 19) . . . 

86. — de Pajot (fig. 21) . . . . 

87. — de Depaul. 

88. — de Giraud (fig. 22) . . . 

89. — étroit, modèle américain 


Scarificateurs 

. 10.50 


94. Scarificateur rond, cuivre, 6 lames 


Scarificateur utérin de Heurteloup (fig. 

— temporal de Warlomont . 

Nickel d'un scarificateur (en plus ) . . 


Ventouses 


Tube intermédiaire pour pompe à ventouse 
Ventouse temporale de Heurteloup (fig. 24) 

— — de Galézowski.... 

— utérine. 


100. Verres simples pour ventouses. 

101. Lampe cuivre à long bec. . . . 

102. Ventouse à robinet pour le sein 

103 — — assorties. . 

104. Pompe aspirante pour ci-dessus 


Boîtes à Ventouses 


109. Verres simples assortis ; 

1 Scarificateur 6 lames, cuivre 
1 Lampe à alcool : 

Boîte noyer fermant à tourels. 


3 Verres à robinets variés 
1 Pompe aspirante cuivre 
1 Tube intermédiaire ; 

1 Scarificateur S lames : 

1 Boite, serrure à touret. 
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Thermométrie, Dermatologie, Anesthésie 



flanche 

métal 

nickel 


Thermomètres 


111. Thermomètre Celcius ordinaire, étui bois 3.75 

112. — — maxima, — 4. » 

113. — profes.Jaccoud — . 5. » 

114. — — Potain — . 4. » 

115. —• maxima, étui nickelé (fig. 26). . 3.75 


116. Thermomètre de précision, prismatique, 

maxima, étui nickelé.. 

117. Thermomètre Block. 

118. — — de précision. 

119. Feuilles à température.le 0/0 


Plessimètres 


Hanche 

métal 

nickel 


6. B 


12 . » 

4. » 


122 . 

123. 

5.50 128. 
129. 

1.50 

t.50 130. 

t. » 134. 


Marteau percuteur Trousseau. 5.25 S 124. Plessimètre en ivoire.. . . 

— — Traube. 5.25 \ 125. — garni peau, de Trousseau . 

— — Legroux {fîg. 27) ... 6.50 j L26. — oreilles articulées (fig. 29) . 

Plessimètre de Legroux (fig. 28). 3.25 { 127. Plessigraphe de Peters (fig. 30). 


4.75 

4.75' 

4.75 


Pince à épiler. 

Curettes tranchantes, rondes ou ovales 

(fia- 32-33). 

Gouge tranchante.• • - 


Dermatologie 


130 bis. Scarificateur à lame convexe (fîg. 31). 3.75 

} 131. Scarificateur de Vidal (fig. 34). 3.75 

i 132. — de Hébra. 3.75 

' 1 133. Loupes grossissantes. 3.25 


Ténotomes 


Ténotomes droits, pointus ou mousses 

manche ivoire. 

Ténotomes courbes, concaves ou convexes,' 
manche ivoire. 


136. Ténotomes droit, pointu, double tran¬ 
chant, manche ivoire.. 

137. Ténotome du docteur Félizet manche ivoire 
(Voir Trousses page 18). 

Anesthésie 


3.50 


3.50 


. Pulvérisateur Richardson, monture à vis 7. b 

. Cornet Raynaud, garni molleton. 3.75 

. Masque simple d’Esmarck pour chloro¬ 
forme (fig. 36). 2.25 

. Masque du docteur Guy on pour tenir la 

compresse (fîg. 37) ... - 6.25 


142. Flacon compte-goutte simple.. . 

113. — — Demarquay. . . . 

144. Pince tire langue du docteur Berger. . . 

145. — — Nicaise . . . 

146. — — Lucas Cham- 

pionnière (fig. 35). 

147. Pince tiredangue à anneau (fig. 35 bis). . 
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Laminaria, Eponges préparées. 
Vaccination. 



150. Laminaria pour dilatation utérine (fig. 38) 

la douzaine. 3.50 

151. — — l’urèthre.pièce. 1.25 

152. — — trajet fistuleux. . — ».75 

153. — — voies lacrymales — ».75 


Eponges coniques de Sims (fig. 39) ... 0.75 

— dessablées pour opérations chi¬ 
rurgicales. La boîte métal de 6 4.75 

_ ' — — 12 9. » 


Vaccination 



157. Lancettes à saigner orge ou 

avoine (fig. 41-42). 

158. — à vacciner (fig. 43). 

159. — à abcès (fig. 40) . . 


Buffle Ecaille Métal 

1. » 1.50 1.50 
1. » 1.50 1.50 
1.50 2.25 2.25 


Simple Double 

160. Aiguille à vacciner, étui buffle. . . 2.50 3.50 

161. — — — à coulisse 3. » 4. » 

162. — — — métal . . 2.50 3.50 

163. — à vacciner à anneau, de 

Lorrain.».50 

164. — Chambon, manche ébène .... 2.75 


) 165. Aiguille Chambon,"manchefmétal . . . . 3.50 
\ 166. Nécessaire vaccinostyle du docteur 

Mareschal (fig. 46). 6.75 

j 167. Vaccinostyles évidés (100) (fig. 44J. . . . 3. » 

f 168. — plats (100) (fig. 45J. 2.25 

I 169. Porte-vaccinostyle auto-expulseur. ... 1. » 

\ 170. Pince de Chambon pour les pustules. . . 4.75 
j 171. — — courbe pour les pustules 6.25 

t 4 places 6places 

\ 172. Lancettier portefeuille. 1.50 2. » 

l 173. — rond palissandre ... 1.75 2. » 

^ 174. — maillecbort et argent, suivant taille 


Aiguilles de Pravaz 

Monture Monture 
nickelée argent 


176. Aiguilles de Pravaz acier, fortes, long. 2 c/m 1/2. ..1. » 1.25 

177. — — — ordinaires — — 1 „ 1.25 

178. — — — 1/2 fines — — p » 1.25 

179. — — — fines — 2 c/m. 1. B i.25 

180. — — en or, ordinaires, 2 c/m 1/2. p50 1.75 

Aiguilles acier jusqu’à 10 c/m, moyennant une augmentation de 0 fr. W par centimètre. 

181. Aiguilles Pravaz, platine iridié, longueur 2 e/m. 3. n 

1S2. — — — — — 3 c/m. 4 75 

183. — - 4 c/m.. 7. » 

ls i- — — — — — » c/m. 9,50 

1S5. — — — — — 6 c/m. 11.75 


Toutes les montures des aiguilles platine iridié sont en argent doré-. 




















rainer ie. 


Seringues diverses 

Seringues Pravaz pour injections hypodermiques 


186. Seringue à barrette, nickelée, 
cap. 1 gr., 2 aiguilles acier, écrin 


187. Seringue à barrette, nickelée, 
cap. 1 gr., 2 aiguilles acier, fla¬ 
con à solution, écrin gaînerie 
forme porte-monnaie. 


(Voir Seringues, page 162) 


Seringues stérilisables pour injections hypodermiques 


190. Seringue stérilisable, corps pompe cristal, 6 pistons amiante. Cap. 1 gx. 2 gr. 3 gr, 4 gr. 5 

pour rechange, 2 aiguilles platine iridié, boîte gaine rie. Prix. 17. » 19.25 23.50 29.50 32 


191. Seringue stérilisable, 
cap. 1 gr., 3 aiguilles 
acier, piston, et 2 ron¬ 
delles rechange, étui 
rond nickelé. 


192. Seringue stérilisable, 

cap. 1 gr., 2 aiguilles 
acier, 2 pistons,ron¬ 
delles, 1 verre pour re¬ 
change, 2 flacons à 
solution, étui ovale 
nickelé. 


193. Seringue stérilisable, 
cap. 1 gr., 2 aiguilles 
acier, 3 pistons, 3 ron¬ 
delles pour rechange, 
boîte métallique. 


















Seringues stérilisables 




196. Seringue stérilisable pour sérum antidiplithéritique du docteur Roux, contenance 20 Gammes aiguille 

acier, raccord, en boite métallique (modèle du Ministère de la Guerre). ' “ 

Prix.1S. j> 

197. Même modèle avec la boite munie de chevalets pour procéder à l'ébullition 
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Seringues à sérum du Docteur Roux 


Seringue 

pour sérum 
du docteur Roux 

198. Seringue pour 
sérum antidiphté- 
ritique,contenance 
20 grammes, 2 ai¬ 
guilles acier, 6 pis¬ 
tons, 6 jeux ron¬ 
delles, verre de 
rechange en boite 
gainerie ou boite 
bois {fig. 59). 


Prix. . . 17.75 

199. Même modèle avec 
3 pistons, 3 jeux de 
rondelles et sans 
verre de rechange, 
boîte gainerie ou 
bois. 



Prix. . . 14.75 


200. Seringue pour 
sérum antidiphté- 
ritique, contenance 
20 grammes, 2 ai¬ 
guilles acier, 6 pis¬ 
tons, 6 jeux de 
rondelles et verre 
pour rechange, 
boîte métal {fi g. 60). 

Prix. . . 22. » 

201. Même modèle avec 
3 pistons, 3 jeux de 
rondelles et sans 
verre de rechange, 
boite métal. 

Prix. . . 19. » 




202. Appareil spécial pour les injections de sérum artificiel 
à grandes doses, composé d’un flacon gradué, d’un 
double courant à robinets sur lesquels s’adaptent, 
d’un côté une soufflerie élastique Richardson, sur 
l’autre une tubulure caoutchouc terminée par l’aiguille 
hypodermique. 

Avec aiguille de 5 c/m ..15 . » 


La boîte métallique de seringue Roux munie de chevalets 
pour stérilisation , en plus 4.50 


Appareil injecteur du sérum artificiel 

































































Seringues hydrocèles 


204. Seringue 

stérilisable métal nickelé ; 


222. Serineue3anneaux, étain,n°lcapacité 40gr. 

6.50 

corps 

pompe cristal, piston et 3 em- 


223. — 

— — n°2 — 60 

7.25 

bouts 

démontables, capacité 30 gr. 


224. — 

— — n” 3 — 100 

7.75 

(, fia■ 62) 



11.75 

225. — 

— — n" 4 — 140 

9. » 

205. La même, démont. 

cap. 40 gr. 

13. a 

226. Serinsrue caoutch. durci n° 1 (fig.63) 15 

6.25 

206. — 

— 

— 50 . 

14. » 

227. — 

— n° 2capacité 30 

6.50 

207. — 

— 

— 60 . 

15.25 

228. — 

— n» 3 — 50 

8. B 

208. — 

— 

— 80 . 

16.50 

229. — 

— n° 4 — 70 

9. B 

209. — 

— 

— 100 .. 

17.75 

230. — 

— n» 5 — 100 

13. B 

210. — 

— 

— 140 . 

19. )) 

231. — 

— n° 6 — 200 

18.25 

211. — 

— 

— 150 . 

20. » 

232. Seringue 

vaginale caoutchouc durci. . . 

7.75 

212. — 

— 

— 160 . 

21.25 

233. — 

— cylindrique en verre . 

1.50 

213. — 

— 

— 200 . 

22.50 

234. — 

— — en étain . 

3.75 

214. — 

— 

— 250 . 

24.75 

235. — 

à jets récurrents de Lanciebert 

3.50 

215. — 

— 

— 300 . 

27. b 

236. — 

uréthrale, cristal. 

B.50 

216. Serinarue maillecliort, à 3 anneaux, piston 


237. — 

à instillations du professeur 



cuir n° 1 capacité 35 gr. (fin. 64) 

13. B 


Guy on. caoutchouc durci. . . 

9.50 

217. — 

n° 2 

— 60 .... 

15. B 

239. — 

à instillations du profes r Guyon 


218. — 

n° 3 

— 100 .... 

16.50 


argent doré, boite gainerie. . 

33.50 

219. — 

n" 4 

— 160 .... 

19.50 

240. Embouts 

olivaires se montant sur les 


220. — 

n° 5 

— 200 .... 

21.75 

seringc 

tes (fig. 62 bis). 

».75 

221. — 

n° 6 

— 300 .... 

25. « 

241. Tube intermédiaire ( fig . 62 ter). 

1.75 
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Pulvérisateurs 


Pulvérisateurs d’antiseptiques 
d’après la méthode de Lister 

Les pulvérisateurs du docteur 
Lucas Ghampionnière qui servent 
pour les pulvérisations d’antisepti¬ 
ques d’après la méthode du docteur 
Lister sont essayés à une pression 
double de celle nécessaire à leur 
fonctionnement normal et sont munis 
d’un appareil de sûreté qui rend tout 
accident impossible. - 

Ils se font sur plusieurs modèles 
qui diffèrent par la capacité et la 
durée de marche mais dont le prin¬ 
cipe est toujours invariable comme 
mise en marche. 

Une notice explicative détaillée 
accompagne chaque appareil. 



242. Le modèle fig. 65 est le pul¬ 
vérisateur qui convient le mieux 
pour la désinfection des cham¬ 
bres de malades. Il est à jet 
unique mobile et muni de ver- 
soirs à la lampe et à la chau¬ 
dière ; sa durée de fonctionne¬ 
ment est de 1 heure environ. 

Prix. ... 44.25 

248. Le pulvérisateur fig. 66 est un 
diminutif de la figure 67, sa 
durée de fonctionnement est de 
1 heure 1/2, son emploi est tout 
indiqué pour les cliniques, 
cabinets médicaux. 

Prix. ... 60. » 

Modèle du Ministère de la Guerre. 



244. Le pulvérisateur fig. 67 est à 
double pulvérisation, son robi¬ 
net unique commandant les 
2 jets, permet l’emploi simultané 
ou d’ensemble des 2 becs. 

Dans ce modèle, l’index du robi¬ 
net se trouvant au centre des 
2 becs, indique l’appareil fermé, 
pour la marche d’ensemble 
présenter l’index face à la 
chaudière, et pour l’emploi 
simultané, présenter celui-ci 
face au bec dont On désire le 
fonctionnement. 

Construit pour la désinfection des 
salles d’hôpitaux, il donne une 
pulvérisation d’une grande fi¬ 
nesse ne mouillant pas et qui 
couvre une très grande surface. 


son fonctionnement est de 
2 h. 1/2 environ. 

Prix. ... 76. » 

Même modèle marchant 4 heures. 
Prix. . . . 90. » 

245. Formule employée pour la désin¬ 
fection d’apr'esleprocédé de lister: 
Acide pliênique cristallisé. . 50 gr. 

Alcool . 50 ~b 

Eau . 1000 b 
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246. Branche de Laurenço, se montant 
sur les pulvérisateurs fig. 65-66-67. 


247. Fourche de Laurenço se montant 
sur les pulvérisateurs fig. 65-66-67. 


248. Pulvérisateur Richardson aseptique 
tout verre, soufflerie double balle, 
en[boîte. Prix. 4.50 


ijj 249. Vaporisateur de Laurenço, pour le 
jj traitement des kératites. 

Petit Moyen Grand 
12.50 13.50 15. » 

--— Plaque frontale, en sus 5. » 


250. Pulvérisateur pour la cocaïne, spécial pour 
pulvérisation des solutions dans le larynx ou 
le pharynx en quantité infinitésimale. En boîte. 

Avec robinet. 8 . t> 

Sans — . 7. » 


251. Pulvérisateur Richardson monture 
du Ministère de la Guerre. 


Pulvérisateurs (Voir pages 150-151 ) 





















253. Cautère complet, couteau et pointe platine, avec accessoires, ei 

gainerie (fig. 75).• • • • 

254. Cautère avec couteau platine, avec accessores, en boite gainer. 


256. Pointe ordinaire ignipuncture droite ou courbe (fig. 71 

257. — grosse, droite... 

258. — 1/2 fine droite ou courbe. 

259. — ordinaire sur long tube. 


260. Couteau ordinaire droit (fig. 

261. — 1/2 fin droit. . . . 

262. — ordinaire sur long ti 

263. Champignon sur long tube. 


Pointe fine pour abcès, droite (fig. 79). 
Manche spécial pour les foyers pour le 
Couteau fin droit pour les yeux {fig. 83) 
Pointe fine droite — — (fig. 82; 

— — courbe — — ( fig. 81 


Accessoires de rechange pour les Cautères 

269. Manche ébène, garni ivoire. . - . (fig. 76). 5. u 

270. Flacon carburateur. — 5.» 

271. Soufflerie double balle. — 7.25 

272. Double courant à robinet régulateur — . 5. b 

273. Lampe à alcool. — 5.» 


modèles de cautères sont munis d’un 
mirant, la température. Cette modifier 
’it’au rouge blanc et- cela d’une façon 


Vopérateur d’obtenir le degi 
œuvrer ce robinet tris lenteme 
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Cautères 



Cautères en trousses 

274. Cautère en trousse, accessoires comprenant 

un manche carburateur à robinet régu¬ 
lateur, lampe à alcool, réservoir à essence, 
rallonge, soufflerie double balle, avec 
couteau et pointe platine ( fig. 84) 64.25 

275. Trousse avec couteau platine. . . 44.50 

276. — — pointe platine . . . , 37,75 


84 


Cautères en trousses spéciaux pour dentiste 



86 




85 

277. Manche carburateur avec isolateur ivoire pour foyers 

dentaires (fig. 85). 12. » 

278. Petite pointe courbe n” 1 l 281. Petit couteau n° 4 pour 

pour cavités fig. 86). ! déchaussage (fig. 89). 

279. Petit couteau droit n° 2pour l 282. Canule n° 5 platine iridié, 

cavités ( fig . 87). I coudée, avec trou pour 

280. Pointe mousse n° 3 pour l insufflation d’air chaud 

abcès des gencives (fig. 88). s (fig. 90). 

Chaque foyer 10. » 


283. Trousse pour dentiste, accès., manche fig. 85 pointe coui’be n° 1 et canule 

284. — — — — — — pointe n° 1, couteau i 

et canule n° 5.. .. 



4 

89 


n°5. 46.75 
2 

. . 55.75 



90 



288. Pointe platine 285. Cautère réduit avec couteau et pointe platine (fig. 91) 54.50 
réduit. 13. » 286. — — — — seul, accessoires ... 41.50 

287. — — — pointe — — ... 37.75 


289. Couteau platine 
réduit . 16.50 


Pour tous tes cautères, ne se servir que d'essence minérale rectifiée du commerce et ne jamais actionner la soufflerie avant que 
le foyer ne soit rouge sur la lampe à alcool. 

Afin d'éviter l’encrassement des foyers dés que celui-ci est encore rouge, le séparer du tube caoutchouc qui le relie au carbura¬ 
teur, Pour toutes ces iiulications, se reporter à la fig. 76; 











292. Appareil à courant continu, électrolyse, plongeur carré, pile au bi-sulfate de mercure, commutateur, 

renverseur du courant, interrupteur et galvanomètre, accessoires, boite palissandre verni (fig. 96).’ 
Nombre d’élcmsnts. . 12 18 24 32 40 

Prix. 135. » 175. b 250. a 260. » 300. b 

293. Appareil à courant continu à grande surface, perfectionné, plongeur carré, interrupteur*, renverseur du 

courant, galvanomètre, commutateur et échelle graduée permettant la constatation du degré d’im¬ 
mersion des éléments dans le liquide. Combinaisons permettant les petites et hautes intensités, (fig. 97). 

Nombre d'éléments. 12 18 24 32 

Prix. 225. » 240. » 270. b 325*. » 
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294. Appareil de cabinet, 2 éléments à auges rectangulaires, pour cautérisation ou lumière, petite 

chirurgie ( fig. 102).. 

295. Appareil de cabinet, 4 éléments à auges rectangulaires, pour cautérisation et lumière, grande 

chirurgie, mise en marche par une vis centrale à volant permettant l’immers'on graduée des 
charbons dans le liquide suivant l’intensité désirée.-. 

296. Foyers de cautères électriques, couteau, pointe assortis [fig. 98-99-104). 

297. — — pour la peau à 1 2 3 4 5 6 7 8 pointes (fig. 101) 

Prix.T71T 7725 1)725 TT7» 12.» 13.» 14.» 

298. Lampe montée sur tige avec réflecteur (fig. 100)... . . 

299. Laryngoscope avec miroir mobile (fig. 103).. 

300. Manche, porte-cautères à friction, avec interrupteur. 

301. Urèthrotome électrolytique d’une seule pièce.. 

302. Spéculum pour la lumière.. 

303. Photophore cranéen.. 

304. — à bandeau frontal.. 


135. » 


200 . » 

5.50 


6.75 
37. » 
40. » 
32. » 
35. » 
60. » 
40. » 



Appareils Gaiffe 


Appareil volta faradique de Gaiffe petit 

modèle, organes cuivre. 

Appareil volta faradique de Gaiffe moyen 

modèle, organes cuivre.. 

Le même, organes nickelés. 

Grand modèle de Gaiffe. 

Appareil magnéto-faradique Clarke modifié 
Gaiffe... 


24. » 


65. » 


106 




























18 


TBÉMONT 


| 

! Instruments divers 


Manche 
métal 
écaille 
S.75 

5.75 

1.75 

3.75 
4.35 
4.35 

4.75 
4.75 


3.75 

6.75 

6.75 

3.75 
4.35 
5.50 

13 50 


2.75 
3. ) 

3.50 

2.75 



315. 

316. 

317. 

318. 

319. 

320. 

321. 

322. 

323. 


324. 

325. 

326. 

327. 

328. 

329. 

330. 


333. 

334. 


336. 

337. 
33S. 

339. 

340. 

341. 


Manches ; 
baffle ; 

Bistouri droit, pointu ( fig . 113). 3.25 - 

— — étroit {fig. 114) . . 3.25 j 

— .— convexe {fig. 115) .... 3.25 > 

— . — . mousse {fig. 116). 3.25 j 

— courbe pointu mousse. 3.75 f 

— de Cooper {fig. 118). . . 3.75 \ 

— long, boutonné de Blandin. . . 4.25 l 

— fort pour phalanges. 4.25 I 

— doubles droits formes diverses 

{fig. 110). 6.25 I 

Ténotomes simples, formes diverses. . . 3.25 ! 

— doubles — {fig. 111) 6.25 I 

Ténaculum et aiguille Cooper {fig. 112). 6.25 j 

— ou — — simple. . 3.25 j 

Aiguille à séton. 3.75 \ 

— tubulée de Starten. 5. » I 

— Reverdin à chas mobile {fig. 117) 12. a \ 

{Lancettes voir page 6). 

Ciseaux — Pinces 


Ciseaux droits à vis de 11-12-13-14c/m. . 2.25 

— — tenon 11-12-13-14 c/m. 

{fig. 119). 2.50 

— courbes sur plat à vis de 11-12- 

13-14 c/m. ... 2.50 

— — — à tenon {fig. 120) 2.75 

— — sur côté à vis. 2.50 

— — — à tenon. . . . 2.75 

Pinces à pansement à vis 11-12-13-14 e/m 2.25 

— — à tenon — — — 2.50 

— -- tenon et crémaillère 

11-12-13-14 c/m. . 2.75 


U9 


342. Pince hémostatique dePéan. 2.25 2.75 

343. — à artères simple.. 2. » 2.25 

344. — à torsion et ligatures. 5.» 5.50 

345. — de Savigny — 6.75 7.50 

346. — de P’ergusson — 6.75 7.50 

34:7 • — à dents de souris. 2.75 3.25 

348. — à préssion continue petite. . . . 2.50 2 75 

349. Spatules acier 11-12-13-14 c/m. 1. » 1.25 

350. Stylets — — _ variés déformés ».25 s 50 

351. Sondes cannelées acier 11-12-13-14 c/m. 1. » 1.25 

352. Thermomètre maxima, étui nickelé. . . 3.50 


Maillechort Argent 

5 Seringue Pravaz, étui métal {fig. 121 ). . . 9.50 

— — stérilisable.10.50 

>. Trocart multiple,en étui nickelé,canules 9.50 

{voir page 29). 

5. Sonde pour femme. 

[• — double homme et femme . 

; . — triple — femme, enfant. . 

>. - double - - avec 

porte-nitrate. 

). Sonde de Belloc. 

— cannelées variées. 

i. Stylets variés . ... 

= . Erigne double à curette et à coulant . . 4.25 

Longueur. . . 12 c/m 14 c/m 16 c/m 
i. Porte-nitrate à rallonge, 

ébène, pince argent 7 . 1.50 l 75 2 50 

!. Porte-nitrate à rallonge, 

buffle, pince argent. . . 2.25 2.75 3 . » 

. Porte-nitrate porte-mine 

argent.. s » 


1.50 

4.75 


7.75 

4.25 

2.25 


10.75 


13. » 
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Trousses 


Trousse d’Élève modèle A 


369. 1 Bistouri droit, à coulant, manche buffle : 

1 p. Ciseaux droits à vis ; 

2 Stylets acier, porte-mèche et explorateur ; 


1 Pince à artères ; 

1 Porte-nitrate, pince argent, étui ébène : 

1 Trousse. . ..14. > 


Trousse d’Elève modèle B 


370 . 2 Bistouris droit et convexe, 
buffle ; 

1 Rasoir manche buffle ; 

1 p. Ciseaux droits à tenon ; 
1 Pince à pansement tenon ; 
1 Spatule ; 

1 Sonde cannelée ; 


exe, à coulant, manche 


3 Stylets variés, aiguillé, cannelé, porte-mèche 
1 Pince à artères ; 

1 Porte-nitrate, étui buffle, pince argent ; 

1 Trousse.27. » 

Instruments nickelés et manches métal. . 31. » 
{Cette trousse à 2 places pour la sonde 
homme et femme ; 


Trousse riche modèle D 


Trousse modèle C 


372. 1 Rasoir manche buffle ; 

2 paires Ciseaux à tenon, droit et courbe ; 

1 Pince à pansement, tenon et crémaillère ; 

1 Bistouri double droit et convexe, buffle ; 

1 — mousse buffle ; 

1 Aiguille Reverdin ; 

* 1 Spatule, acier ; 

1 Sonde cannelée, maillechort ; 

3 Stylets variés, maillechort ; 

1 Sonde pour homme et femme, maillechort ; 

1 Pince à dissection ; 

1 Porte-nitrate buffle, pince argent ; 

2 Lancettes à saigner et à vacciner ; 

6 Aiguilles à sutures ; 

1 Plaque soie à ligatures ; 

25 Epingles à sutures ; 

1 Trousse maroquin, filets dorés {fig. 123) ; 65. » 
Même trousse instruments nickelés et 

manches métal .70. » 


373. 1 Rasoir manche écaille; 

2 p. Ciseaux droits et courbes, à tenon ; 

1 Pince à pansement à tenon et à crémaillère ; 
1 Pince hémostatique de Péan ; 

1 Pince à torsion et ligatures ; 

1 Pince à griffes ; 

1 Thermomètre à maxima, étui nickelé ; 

3 Bistouris droits, large, étroit, convexe, manche 

écaille ; 

1 Bistouri long boutonné de Blandin, manche 
écaille ; 

1 Bistouri courbe de Cooper, manche écaillé ; 

1 Tenaculum, manche écaille ; 

1 Aiguille de Reverdin manche écaille ; 

1 Sonde homme, femme, enfant, argent ; 


1 Sonde Belloe, argent; 

1 Sonde cannelée, argent; 

3 Stylets variés, — 

1 Trocart multiple, étui nickelé, canules argent; 
1 Spatule acier; 

1 Seringue Pravaz stérilisable, argent ; 

3 Lancettes variées, manche écaille ; 

1 Porte-nitrate buffle ; 

6 Aiguilles à sutures ; 

50 Epingles à sutures ; 

1 Plaque soie à ligatures : 

Trousse maroquin" 3 pliants, garnie ve¬ 
lours de soie, fermoir argentT.155. » 

Même trousse, instruments nickelés et 
manches métalliques .170 


Trousse de Médecin 


371. 1 paire Ciseaux droits à tenon, nickelés; 

1 Pince hémostatique nickelée ; 5 

1 Bistouri double, droit et convexe,manche métal; ; 
1 Sonde cannelée argent ; 

3 Stylets variés argent ; \ 

1 Porte-nitrate, porte-mine argent ; 

1 Thermomètre à maxima, étui nickelé ; \ 

1 Seringue Pravaz stérilisable,argent,étui nickelé; \ 
1 Lancette à saigner, manche métal ; 

6 Aiguilles à sutures ; . \ 

25 Epingles à sutures ; j 

1 Plaque soie à ligatures ; 

1 Trousse peau, garnie velours fig. 122) ; 65. » 





























20 


ÉMONT 



Manches 


142 


Cataracte 


Iridectomie 


Manches 

métal 

nickel 


139) 


Blépharostat de Kelley ( fig. 141) . . 

— à irrigation (fig. 140). . 

— du D r Landolt. 

Relcveur du D r Desmarres [fig. 126) 
Pince à fixer de de Graeffe {fig. 138) 

— — à verrou du D r Wecber. 

— pour iridectomie, droite. . . 

— — — courbe {fig- 

— coudée de de Graeffe 

— à rotation Liebrieeh . 

— à caillots. 

Pique de Pamard (fig■ 135). 

Couteau de Richter (fig. 13u) 

— de de Graeffe fig. 127). 

— lancéoîaire de Beer droit 

coudé (fig. 128). . 

— kératotome du D r Wecker. 

_ à arrêt du D 1 Wecker (fig. 129) 


6.75 
12 . » 

6.25 

3.50 

4.75 

6.25 

3.25 
3.25 
3.25 

6.50 
3.25 

3.50 
3.50 
3.50 

3.50 

3.50 

3.50 


393. Couteau mousse de Desmarres (fig. 133). 3.5C 4.25 

394. Kystitome à curette écaille de Graeffe 


(fig. 142).. 5.25 6.25 

395. Kystitome de de Graeffe (fig. 136). . . . 3.50 4.25 

396. Curette écaille de de Graeffe. 3.75 4.50 

397. — argent — (fig. 137) .... 3.75 4 50 

398. — de Critchett et Bowmann. . . 5.50 6.25 

399. Anse de Snellen (fig. 134). 3.75 4.50 

400. Spatule écaille pour refouler l’iris .... 3.25 4. » 

401. Serretelle de Desmarres.23. » 24 50 

402. Ciseaux droits pour iridectomie (fig. 124). 2.50 3.25 

403. — courbes — (fig. 125). 2.50 3.25 

404. — coudés de de Graeffe. 2.75 3 50 

4Ô5. — à rotation de Wecker.18.75 ia.50 

406. Aiguille àdiscision Bowmann (fig. 131). . 3.50 4.2s 

407. — — Galezowski. 8.50 4.25 


40S. — — corps étrangers^ÿ.132) 3.50 4 25 


Cornée Iris 


409. Erinne fine de Beer. 

410. Crochet tranchant pour synéchie. . . 

411. Titre aimantée pour corps étrangers. 
412*. Aiguille paracenthèse à stylet argent-. 
413. Aisuille cannelée pour tatouer. 


414. Faisceau d’aiguilhs pour tatouer avec 

spatule argent. .. 6.25 6-75 

415. Sclérotome de 'Wecber. 3.50 4.25 

. 416. — de Galezowski . ... 3.50 4.25 

3.50 ! 417. Godet porcelaine... 1. n 

Sutures, [Voir pages 60-611 ; Vaporisateurs (Voir page 131. 

Les compositions de boîtes d'instruments d’ophthalmologie variant à l’infini, nous n'en indiquons 
aucune laissant à Messieurs les Docteurs le soin de composer eux-mêmes celle de leur choix. 























Ophthalmologie 


Manclies 


Voies Lacrymales 


418. Stylets argent (lu D r Galezowski [fig. 147) 

419. — doubles, argent, du docteur 

Bowmann [fig. 144). 

420. — simples d’Anel [fig. 145) . . . . . 

421. — — coniques, ....... 

422. — gradués doubles,de Weber (/<7-146) 

423. Sonde de Wecker se montant sur la se¬ 

ringue d’Anel [fig. 150). 

424. Dilatateur cylindrique Galezowski [fig. 148) 

425' Bistouri droit fin [fig. 155). 


Couteau boutonné Weber droit et 

1/2 courbe [fig. 153). 

— mousse de Stilling [fig. 154). . . 

— — de Galezowski. 

Seringue d’Anel maillechort, boîte gai- 

nerie [fig . 149). 

— d’Anel argent, boîte gainerie. 

— dé Galezowski, anneaux mo¬ 

biles, maillechort. 

— de Galezowski, anneaux mo¬ 

biles, argent. 


•îeres 

439. Scarificateur du D r Desmarres [fig. 

440. Erigne fine pour chalazion. . . . 

441. Curette tranchante du D r Wecker 

442. Pince à sutures Lucas-Championn 

443. — porte-aiguilles Galezowski. 

| 444. Aiguille fine de Reverdin (/ïg. i4-3) 


;e fenetrée de Desmarres [fig. 151). . 
de Snellen droite ou gauche. . . - 
de Knapp — — . . . . 

de Galezowski pour granulation . 
de Desmarres à épiler [fig. 152). 
de Galezowski pour entrepion et 
ectropion. 


Strabisme Enucléation 

4.25 445. Crochets à strabisme variés. 3.50 451. Pince porte-aiguilles de Sands.18. » 20. » 

24.25 446. — doubles Wecker pour avance- 452. — — — du D r Wecker. . . 15.75 17. » 

ment musculaire.23. » 453. Aiguilles fines pour sutures. . . la douz. 1.75 

3.50 447. Pince agriffés. 2.75 454. Soie fine pour ligatures. 1.25 

3.75 448. Ciseaux droits à strabisme. 2.50 455. Spatule à manche de Trélat, pour énucléer 6.25 7.» 

3.75 449. — courbes — .... 2.50 456. Ciseaux droits forts, pour énucléer. . . 2.75 3.50 

450. Strabomètre en ivoire. 7.75 457. — courbes — ... 3. » 3.75 

Ophthalmoscopes 

458. Ophthahnoscope de Follin, simple [fig.157) 9.25 j 460. Ophthalmoscope de Galezowski simple . 17. » 

459. — — avec verres cor- ; 461. — — à tirage. . 36.75 à 

recteurs [fin. 158) 14.75 | 462. — de Landolt. 55.25 | 
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Manches 

métal 

nickel 


Instruments divers pour l’oreille 


464. Spéculums Toynbée métal nickelé (fig. 159) 

465. — — — argent. 

466. — Trœlsch — — . 

467. — — aluminium. 

468. — Politzer caoutchouc durci . . 

469. — Moure à dilatation parrallèle 

(fig. 160). 

470. — auriculaire nouveau modèle 

( fis- 161). 

471. — d’Itard. 

472. — Garigou Desarènes. 

473. — otoscope à réflecteur de Miot 

474. Otoscope simple de Toynbée. 

475. — de Brunton simple en boîte. . . 

476. — — disposé pour opé¬ 

rations . 

477. Miroir à main de Trœlsch. 

478. — à bandeau frontal (Jig. 162) .... 

479. Sonde d’Itard, argent. 

480. •— — maîllechort ....... 

481. — de Trœlsch argent ........ 

4S2. — de Miot maîllechort. 

483. — Garigou Desarènes, maîllechort . 

484. — de Politzer caoutchouc durci. . . 
4S5. Lampe pour éclairage des cavités .... 
486. Diapason avec archet du Prof r Duplay. . 


3S.25 
10 . » 
13.75 


Manche 

métal 

nickel 


. Insufflateur de Politzer (jig. 164). 

. Ciseaux coudés de Bonnafond. 

. Tire-fond de Bonnafond. 

. Pince porte-coton à coulisse (fig. 165) -. . 

. Stylet — Duplay. 

. Curette articulée Leroy. 

. Levier à curette. 

. Série d’instruments Politzer se montant 
sur manche métal, boîte noyer (fig. 163) 

. Chaque instrument séparé. 

. Manche double pour instruments Politzer. 
. Ciseaux burins Politzer (fig. 166) .... 

. Gouge de Politzer .. 

. Serre-nœud Duplay. 

— à pédale. 

. Instrument de Duplay pour les corps 

étrangers. 

!. Pince auriculaire de Miot. 

!. — coudée de Cousin. 

:. — — Trœlsch. 

>. — auriculaire à anneaux. 

>- — — par glissement. 

'. Masseur du tympan de Delstanche . . . 
i. Seringue stérilisable capacité 100 gr. . . 
). Irrigateur du Professeur Duplay. ~. . . . 


7.75 

3.75 
2.50 


2.25 

22.75 

2.25 
4.75 5 . 

3.50 4 . 

3.50 4 

12.25 13 

10.75 il. 

13.75 14 . 

9.25 10 

6.25 7 


Éclaireur médical (Voir page 27) ; Seringues diverses (Voir page 11 et 162). 
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Manches 

métal 

nickel 


nickel 


Spéculum nasi du Profes 1 Duplay ( fig. 171) 4.2 

— — nouveau modèle (fig. 178) 5.2 

— — fenêtre du Prof r Terrier. . 7.7 

— — Lowenberg. 4.5 

— — Vacher (fig. 172). 6.5 

— —Voltolini démontant (fig. 174) 12. 

— —Moure à dilatation parallèle 10.2 

Pince à polypes du Prof r Duplay (fig. 168) 4.2 

— — pour la base du crâne. . 7.7 

— naso-pharyngienne du Doct r Fauvel 

(fig. 175) . . . 10.7 

— — du D r Ménière (fig. |167 11.5 

— — du Docteur Ruault. . J.0.7 
Curette tranchante du D r Lowenberg p r 

végétations adénoïde (fig. 170). 6.2 

. Pince tranchante du Docteur Lowenberg 
{fig- 177). 

Bec ( 

. Ciseaux droits ou courbes. 2.7 

. Bistouri droit pointu ou. mousse. 3. 

. Pince spéciale porte serre-fines. 7.7 

. Serre-fines à pointes limitées de Guersant. 3. 

. Pince droite à mors plats, crémaillère. . 4.' 


Staph; nrraphie 


Ouvre bouche de Trélat .... 

Pince droite à griffes. 

— courbe — . 

Bistouri droit sur manche fixe. 

— boutonné — 

— coudé droit ou gauche 
Lance coudée pour avivement. 
Spatule mmisse pour égaliser . 



5. Curette tranchante de Trautmann(/ùy 
5 bis. Curette tranchante du D r Ruault(/igr 

6. Réflecteur à lunette du Prof r Duplay 

7. Serre-nœud à coulant — ... 

8. Pince p r redressement de la cloisonna 

9. Sonde de Belloc maillechort. . . . 

10. Pelote à tamponnement nasal . . . 

il . Releveur de la luette. 

i2. Pince coupe luette de Waren . . . 
53. Syphon naso-pharyngien de Weber 
i4. Pulvérisateur cristal du D r Ruault . • 

55. Rhinoscope de Duplay. 

56. Porte coton pharyngien ...... 

57. Canule Hartmann pour le sinus . . 

58. — D r Lermoyer — . . 

59. — pour le lavage du sinus . . 
10. Stylet olivaire à patte, pour le nez. 


546. Porte-aiguille levier à bascule. 

547. Epingles lancéolées. 

548. Aiguilles à sutures.la douz. 

549. Fil d’argent.le gramme 


6.50 7.50 

10. » il. s 
14.50 11.75 
10.75 


558. Rugine droite ou courbe de Trélat. . . 

559. Ciseaux courbes, forts. 

560. — coudés de Roux. 

561. Aiguille de Trélat. 

562. Tord-fil de Denonvilliers. 

563. Tubes en plomb de Galli (50). 

564. Pince de Vidal pour écraser les tubes . 


M 5. ï 

2.50 

10.75 il 26 


es, (Voir pages 60-61'). 
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Abaisse-langues, Ouvre-bouche 


4.50 565. Abaisse-langue de Legroux . . .... 3.50 

4. » 566. — double d’une seule pièce 3. » 

6.25 567. — — pliant, acier {fig. 179) 5.25 

3.25 568. — — métal blanc —. 2.25 

569. — — aluminium — 3.75 

570. — fixe sur manche, de Trous- 

6.25 seau {fig. 178). 5.25 

7. » 571. —pliant sur manche, de Colombat(180) 5.75 


572. Ouvre-bouche de Delabarre {fig. 184). . . 21.50 22.75 

573. — de St-Germain avec man¬ 

che (fig. 182). 5.25 6.50 

574. — de St-Germain sans man¬ 

che (fig. 181). 3.75 

575. — de Heister droit (fig. 183) . 12.50 13.50 

576. — — courbe.13. » 14. » 


Amygdalotomie 


577. Amygdalotome Chassaignac, 3 tailles \ 581. Erigne double sur manche.. . 3. » 4. » 

23. » (fig. 185) ....... 20.75 § 582. Bistouri long, boutonné de Blandin . . . 3.50 4.75 

578. — à 3 anneaux, se trans- i 583. Lance à arrêt de Houzé . . .. 3.75 4.75 

25.25 formant en 3 diamètres. 23. » j 584. Bistouris fixes de St-Germain, droite et 

579. — de Laroyenne. 33.75 < gauche... 6.25 7.50 

3.75 580. Erigne simple sur manche. 2.75 \ 585. Pinces à érignes de Robert. 3.75 4.75 



Instruments pour les Dents 


186 

Nickel 


3.50 586. Daviers français, droits et courbes sur plat p r adultes et enfants C/t^. 186) 3.25 


3.75 587. — — courbes sur côté — — .... 3.50 

3.50 588. Pinces à racines, droites et courbes.3.25 

11. » 589. Daviers anglais et américains variés de formes (fig . 188-189) . . . 10. » 

5.25 590. Clé Garengeot, à manche rond, 4 crochets.4.25 

5.75 591. — — — à pans — . . .4.75 

6. b 592. — — à pompe — .5 . b 

13.25 593. — Delestre, à point d’appui mobile.12.25 

3.50 594. Leviers simples, langue de carpe, pied de biche, manches ébène. . . 2.50 

1.75 595. Instruments divers pour nettoyage, manches ébène.1.50 

596- — — — — tout métal.1.75 

597. Miroir dentaire fixe, manche ébène.2. » 

59S. — — articulé à genouillère, manche ébène.3.25 

9. b 599. Écarteur des lèvres . .. §_ B 

600. Seringue dentaire avec canule courbe, nickelée. Modèle de l’Ecole 

Dentaire ...14.75 

601. Insufilateur à air chaud. 3 05 

602. Métal fusible.; i e gramme »!Üo 
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Trachéotomie 



193 


m 


195 


ilanches 

nickel Instruments divers pour Trachéotomie 


4.25 606. Bistouri droit pointu sur manche fixe . . 3.25 

4.25 607. — — mousse — . . 3.25 

4.25 608. — du Doct r Dubar à lame graduée. 3.25 

15.50 609. Trachéotome dilatateur de Benjamin 

Anger.14.50 

4.25 610. Ténaculum cricoidien de Chassaignac . 3.25 

5.25 611. Dilatateur de Guersant. 4.25 

il. » 612. — 3branches de Laborde {fig. 190) 10. » 

le 25 613. — à branches parallèles.15.25 

1.75 614. Crochets écarteurs en S (2) . . .lapièce 1.50 

s 25 615. Pince à fausses membranes de Guersant 4.25 

616. — — — par glisse- 

12 sa ment {fig. 192).11.50 


617. Ecouvillons. » 75 

618. Baleine porte-éponges. 1.25 

619. Doigtier protecteur de Bouchut. 4.75 

620. Canule de Trendelenburg pour tampon¬ 

nement . 53.75 

621. Série complète d’instruments du Docteur 

O’Dyver pour intubation du larynx, 
en boîte gainerie {fig. 191). .... 115. » 


Cette série comrend : 5 Canules à intubation D E F G 
1 Introducteur H 
1 Extracteur B 
1 Ouvre-bouche A 
1 Echelle C 


Canules diverses pour Trachéotomie 


Numéros 0 1 2 

622. Canules doubles à aillettes mobiles, argent (fig. 194) 11.50 12.25 13. » 

623. — — plaque mobile — . 14.75 15.25 16. » 

624. — triples à mandrin de Krishaber {fig. 195). . 20.75 21.50 23.75 

625. — de Broca, à soupape {fîg. 193) . .. s 30.75 32. b 



16.75 


22.50 



Boîte d'instruments pour Trachéotomie 


626. 1 


3 

Même 


Bistouri droit fixe pointu 
— — mousse 

Crochets écarteurs doubles en S 
Dilatateur de Laborde 
Canules aillettes mobiles N 08 0, 2, 4 


1 Pince à fausses membranes par glis¬ 

sement 

2 Ecouvillons 

2 Baleines porte éponges 

1 Boîte gainerie.SS. » 


composition, en boîte bois, gainage à sec, instruments nickelés, manches métalliques 95. » 
Seringues pour sérum antidiphtérique ( Voir pages 8 et 9). 


r 


















Instruments divers pour le Larynx 

628. Laryngoscope de Fauvel, en boîte . ... 26.75 610. Pinces à polypes de Fauvel. 

629. — Calmette — .... 27.75 641. — laryngienne. 

630. — Krishaber — .... 32.25 642. — — de Cusco {Jig. 199) 

631. Réflecteur à lunette du P r Duplay (/iÿ. 202) 14.75 643. — — mors creux de Mac 

632. Miroirs laryngiens assortis, fixes sur man- kensie. 

ches ébène 2. » 644. — — à branche glissante 

633. — — démontants fig. 200) .... 

{fig. 196) ... 1.75 645. Ciseaux coupe-luette de Waren .... 

634. Manche ébène pour ci-dessus (fig. 198) . 1.75 646. Releveur de la luette sans manche . . 

635. — métal — — 2. >> 647. Scarificateur laryngien de Fauvel . . . 

636. Porte-coton laryngien (spirale) ..... 1.50 648. Porte caustique de Fauvel, argent. . . 

637. Porte-éponge — Fauvel. 2.25 649. Seringue intra trachéale, 3 anneaux 

638. Baleine à éponge de Trousseau. 2.25 nickelée. 

639. Porte-pinceau de Krishaber, avec 2 pin- 650. Insufilateur des poudres {fig. 2ol) . . . 

c-eaux rechange ... 6.25 

Boîte d'instruments pour l'exploration du Laynx {fig. 203). 

651. 1 Réflecteur à bandeau frontal 1 Stylet porte-coton 

5 Miroirs laryngiens variés de diamètre 2 Manches pour les miroirs 

6 Pinceaux — — grosseurs 1 Boîte gainerie. 

1 Porte-pinceaux 

Pulvérisateurs divers (Voir pages 12 et 13). 
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Éclairage Médical (Nouveau Modèle) 



Éclairage des Cavités 

Le nouvel éclaireur médical destiné à l’éclairage de toutes les cavités et fonctionnant au moyen des 
gaz hydrocarbures, a comme moteur le cautère du Docteur Paquelin sur lequel il se monte. 

Il est formé d’un foyer boule et d’un miroir parabolique entouré d’un pavillon à bord relevé et noirci 
permettant la concentration des rayons lumineux afin d’empêcher leur dispersement. Ce pavillon est amo¬ 
vible et permet son démontage pour l’exploration des plus grandes surfaces. L’intensité de cet éclaireur est 
telle qu’il peut rivaliser avec les appareils électriques médicaux les plus puissants et il a de plus sur ceux-ci 
les avantages suivants : 

1° Son petit volume qui lui donne sa place dans la boîte du cautère. 

2° Sa mise en marche simple, puisqu’une allumette suffit pour l’actionner. 

Il est destiné à rendre les plus grands services au corps médical qui jusqu’à ce jour n'avait eu que 
électricité dont le côté pratique est incontestable dans le cabinet de consultation, mais dont le volume 
encombrant en rend le transport difficultueux pour la ville. 

Nous établissons ces éclaireurs sur plusieurs dispositifs qui sont les suivants : 


Diamètre en millimètres. ...... 

Numéros . .. 

652. Eclaireur à bandeau frontal et accessoires, [fig. 204). 

653. Eclaireur avec manche carburateur à robinet régulateur et 

soufflerie (Cautère en trousse (fig. 205). 

654. Eclaireur seul se montant indistinctement sur tous les modèles 

de cautères fabrication française, munis du robinet résrula- 

teur {fig. 206, 207, 20S).“ . . 

Eclaireur vu monté sur un manche de cautère (fig. 20S bis -208 ter) . . 

i Voir Électricité, pages lli-17!. 


O^OSS 0 m 031 

1 2 
37.75 40. » 

27. b 29.50 


16.50 18.75 


0=>041 0 m 051 

3 4 

42.50 46. » 

31.75 34. » 

21. b 23.50 
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655. Dilatateur œsophagien de Trousseau, 

6 olives buffle {fig. 209) 16.75 

656 _ _ — de Trousseau, 

6 olives ivoire ... 23. » 

657. — — avec résonnateur 

pour corps étrangers {fig. 213) 29.25 

658. — œsophagien avec conducteur 

du Prof 1 Verneuil 30.75 

659. — — à olives successives 

du Doct r Velpeau 6.25 

660. — — de D r Debowe . . 33.75 

661. Sonde œsophagienne du Prof r Verneuil, 

caoutchouc vulcanisé {fig. 211) 3.75 

662. — œsophagienne en gomme (fig. 210) 2.50 

663. Bougie — cylindro-conique de 

Bouchard .... 3.75 

664. Crochet œsophagien àbascule de de Graeffe 

sur tige baleine (//y.212) 6. » 

665 _ — articulé tout métal-*'*’ - 

{fig. 216) .... 33.75 

666. Pince œsophagienne de Dupuytren ... 7.75 

667. — — par glissement {fig. 214) 14.75 


668. Pince œsophagienne, articulation {fig. 215) 16.50 

669. Œsophagotome de Trélat.69. » 

670. Appareil à gavage de Dujardin-Beaumetz 18.25 

671. — lavage stomacal Faucher, en¬ 

tonnoir verre {fig. 217) ... 6.25 

672. — lavage stomacal de Debowe, 

entonnoir verre.10.50 

673. — lavage stomacal d’Audhoui, 

à double courant.11.25 

674. Entonnoir métallique pour les appareils 

ci-dessus . 5. » 

675. Marmite à sustentation étain fin ou por- 

676. celaine. Capacité 0 k. 500. . . 6.25 

677. — 0 k. 750. . . 6.75 

678. — 1 k. 500. . . 7.75 

679. ' Cuillère à recouvrement pour huile . . . 3.50 

680. Seringue maillechort 160 gr.23.25 

681. Robinet à double effet pour ci-dessus . . 12.25 

682. Pompe stomacale caoutchouc durci ... 30.50 

683. Tube alimentaire. 3.50 

684. Masticateur*detable,Gérard,nickeléf/ù/.218J 

(Voir page 153 ) 
















Aspirateurs 

690. Aspirateur du Prof 1 Potain avec 

3 trocarts, 3 mandrins, 1 ai¬ 
guille, boîte gainerie (^g. 224). 37. » 

691. Aiguilles de rechange pour ci- 

dessus. 2.75 

692. Siphon double courant pour la 

plèvre, du Professeur Potain. 8.75 

693. Aspirateur du D r Dieulafoy, pis¬ 

ton stérilisable avec 3 trocarts 
1 aiguille capacité 60 gr. en 
boîte gainerie (fig. 222). ... 39. » 

694. Le même, de 80 gr. (fig. 221) . . 42. » 

695. — delOOgr. [fig. 220) . . 45. » 

696. — de 150 gr. (fig. 219). . 48. » 

697. Aspirateur Dieulafoy, modèle 

ordinaire piston cuir, boîte 
gainerie.30.75 



Trocarts divers 


. Trocart explorateur avec canule . 

— hydrocèle — {fig. 226) 

robinet. 

— paracentèse avec canule . 

— paracentèse avec canule à 

robinet (fig. 227). 


Iaiüefiert ira est - 

1.50 2.25 j 

3.50 4.25 i 


Tous nos trocarts sont à manches métalliques. 
Trocarts pour ovariotomie (Voir page 49). 


à robinet . .. 

quadruple à manche, canu¬ 
les {fig. 225) ..... . 
quadruple étui nickelé 
courbe pour la vessie. . . 


9. » 11.50 
9.50 11.75 
6.25 7.25 



















Manches 

métal 

nickel 


Manches 

métal 

nickel 


Drainage 

5. » ? 717. Dri 
6.25 718. 


; duD r L. Championnière, aluminium. 

— — ébonite(/i^.288) 

caoutchouc vulcanisé petit diamètre 
{fig- 239). . 

— — moyen diamètre 

— — grand — 
Sondes drainées vulcanisées avec opercule 

{fig- 231). 

Appareil pour l’empyème du D r Dujardin- 
Beaumetz. 


Trocart droit de Chassaignac. 

— courbe — (fig. 228). . 

Dilatateur en gouttière de Tripier (fig. 233) 
Pince passe drain de Lister (fig. 232). . . 

— — du D r Dutard (Modèle 

Trémont) (fig. 229). 

— droite ou courbe du D r Dutard 

pour la trousse modèle Trémont 

CT^.230). 

Trocart de Southey pour œdèmes (fig. 234). 


Hernies Étranglées, Entérotomie 

4.50 722. Bistouri herniotome fixe de Cooper. ... 3.50 727. Entérotome du Profes r Panas (f ig. 236) . 12.25 13.50 

5 . b 723. — — — Palamidessi . . 4. » 728. Pince entérotome à anneaux (fig. 237). . 7.75 8.75 

4.50 724. — _de Trélat. 3.50 729. Entérotome à branches parallèles du 

725. Bande de caoutchouc, 6 mètres (fig. 235). 9.25 Docteur Richet.18. » 20. » 

13.50 “26. Entérotome de Dupuytren.12.25 

Bandages herniaires (Voir page 117). 

Fistules à FAnus 

730. Sonde cannelée argent. 4.25 ? 734. Bistouri fixe boutonné. 3.25 4.25 

<31. à stylet de Larrey, argent 6.75 ? 725. — — Blandin, à gaine et coulisse. 15.25 17. B 

732. Gorgeret en ébène. 2.75 : 735. Serre-nœud de Maisonneuve moven . . 7.75 9 , 

s. » 733. Curette rectale à manche . 5. b ? 737. Fil caoutchouc rond . le mètre 1.25 

Anus contre nature (Voir page 115). 
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Rectum — Phimosis 



Manches 


Nickel 


Dilatateurs du Rectum. 

9. b 740. 

Spéculum bi-valve de Ricord. 

7.75 

741. 

— 

— — grillagé .... 

15. » 

9. b 742. 

— 

cosse de poix d’Amussat . . . 

7.75 

13. b 743. 

— 

tri-valve Charrière. 

11.75 

744. 

— 

en glace de Fergusson (Jig. 245) 

3. B 

745. 

— 

anal à bourrelets, nouveau 




modèle (Jig. 241). 

12.75 

746. 

Dilatateur de Hégar, ébonite (Jig. 246). . 

3.50 


Spéculums pour l’Anus 


747. Dilatateur de Trélat (Jig. 240). 30. » 

748. — Nicaise (Jig. 242). 36.75 

749. Pince à érignes de Museux. 5.25 e . 2 s 

750. Bistouri de Blandin sur manche fixe. . . 3.25 4.25 

751. Bougies rectales du Professeur Nélaton, 

caoutchouc vulcanisé, cylindriques et 
coniques (Jig. 247-248). 3.25 

752. Bougies rectales gomme.. 3.25 


Hémorroïdes 

754. Appareil contentif des hémorroïdes (Voir p. 156). | 757. Dilatateur de Trélat (fîg. 240). 30. » 

38. s 755. Ecraseur petit de Chassaignae.. 35.50 \ 758. Pince cautère à anneaux buis, de Richet. 12.25 

9. s 756. Serre-nœud de Maisonneuve, petit. . . . 7.75 f 759. Fil caoutchouc pour ligatures. . le mètre 1.25 


Phimosis, Varicocèle 


7 . b 760. Pince à phimosis de Ricord, ordinaire . . 6. » f 764. Bistouri long, boutonné de Blandin . . . 3.25 4.25 

7.25 761. — — — tenon et cré- j 765. Serre-fines variées en argent (Jig. 249) 

maillère (Jig. 243). ... 6.25 J la douzaine. 6.25 

19. b 762. — — mors parallèles (Jig. 244) 17.50 { 766. Aiguilles pour phimosis. la douzaine . 5. b 

17 . » 763. Dilatateur préputial à 3 branches de Nélaton 15.25 s 767. Fil d’argent pour sutures. . le gramme ».75 

Suspensoirs divers ( Voir page 136-137). 
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Filières 


Sondes et Bougies gomme 


Sondes 

Sondes cylindriq. droites (jîg. 254) 

— olivaires — (jîg. 253) 1 

— coniques — (fig. 252) 

— olivaires courb. fixe (fig. 260) 1 

— cylindriques — (fig. 259) 1 

— coudées Mercier, (fig. 251) 1 

— bi - - . .(fig. 261) 1 

— à instillations de Guyon 

ifiÇ- 263).1 

— à jets récurrents de The- 

(,fig- 265).2 

— Nélaton caoutchouc vulca¬ 
nisé (fig. 264).-. . 

— — caoutchouc vulca¬ 

nisé l re qualité. . 1 

— de Maisonneuve (fig. 255). 1 

— — par glis¬ 
sement.pièce 

— à la suite de Phillips — 

— vulcanisée, à demeure, de 

Pezzer (fig. 250) 

— — à demeure, de 
Malécot (fig. 262).... 

. Mandrins pour ci-dessus. 

. Sonde double courant p r homme 

— — — femme 

. Mandrin du P r Guyon pour cour¬ 
bure des sondes. 

. Fixateur des sondes, à demeure 
( fig- 256). 


Bougies 


. Bougies cylindriques. 8 

. — olivaires.10 

— coniques. 9 

— exploratrices de Leroy . 16 

— olivaires à 2 boules de 

Mallez ( fig. 258) 23 

— — 3 boules de 

Mallez ( fig- 257) 30 

— filiforme en baleine. . . 16 

. — — intérieur crin 

de florence . . 17 

— — à spirale ... 18 

. Boîte porte sonde avec récipient 

pour vaseline. 3 

. Tube cristal, porte sondes avec 
bouchon carré caoutchouc pur 

(fig- 266). 2 

. Tube cristal et bouchon stérilisa¬ 
teur au trioxyméthylène pour 
les sondes en gomme ..... 4 

i. Support en métal avec 6 tubes 
cristal pour sondes et bougies 
( fig- 267).SC 


809. Filière dite de Charrière par 1/3 

de millimètres. 

809 liia — de Béniqué par 1/6 de 
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Sondes Métalli* 


Sondes Métalliques 


810. Sonde double pour homme et femme, mail- 

lec-hort fig. 273) 4.73 

811. — — — — — ai-gent 10.25 

812. — triplep r homme,femme, enfant — 14.50 

813. — — — — — maille- 

chort. 6.75 

814. — pour homme, maillechort. 2. » 

815. — — — argent dun° 10 au 15. . 5.25 

816. — — — — 16 au 18. . 6.75 

817. — — — — 19 au 21. . 9.25 

818. — — femme, cristal. 1. » 

819. — — — maillechort. 1.25 

820. — — — argent. 2.75 

821. — — enfant, — . 1.50 

822. — — — maillechort. 3.75 

823. — — femme, double courant mail¬ 

lechort 6.25 

824. — — — — — argent 12.25 

825. — — homme, — — maille¬ 

chort (fig. 208). 6.75 

826. — — — — — argent 

du n° 14 au 16.13.75 

— 17 — 19.16.75 

— 20 — 22. 20. » 

827. — du D r Gelly à grande’ courbure, 

maillechort 2.50 

Seringues vésieales < 


828. Sonde du D r Gelly à gr. courbure, argent 10 75 

829. — flexible du Docteur Cusco, — 

830. — — — — maille¬ 

chort (fig. 271). 

831. — coudée du D r Mercier, maillechort. 4.75 

832. — — — argent. 7.75 

833. —exploratrice à rob.,maillech. (fig. 269). 7.75 

834. — — — argent. . . 15.25 

835. — — —da D r Thompson 10.75 

836. — — du P r Guyon (fig. 270). 10.75 

837. — à mandrin articulé, nickelée. ... 15.25 

838. Série de 18 Bougies en étain Béniqué, du 

18au42enboîte gainerie 46. » 

839. — 36 — Béniqué, chaque pièce 

gainée séparément, boîte noyer .... 15. » 

840. Bougie en étain de Béniqué. 1.73 

841. Sonde — May or (fig.274:) . ... 1.50 

842. Série de 21 Bougies duP 1 Guyon, métal 

nickelé avec 6 bougies conductrices 
armées en boîte noyer, gainage à sec . 115. » 

843. Même série, boîte métal, chevalets mobiles 222. s> 

844. Bougie duProf r . Guyon, métal nickelé. . 3.75 

845. — ollvaire duD r Bay, métal nie. (fig. 276) 5.25 

846. — conique — Bazy, — (fig. 275) 5.25 

847. — années, gomme, pour ci-dessus. , 2.75 

[Voir pages iô et 11). 
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Voies Urinaires 



Manches 
nickel 

— 850. Porte-caustique droit de Lallemand . . . 

852. Seringue à jets récurrents du Docteur 

Langlebert ( fig. 281). 

853. — à instillations du P r Guyon, mé¬ 

tal nickelé, en boîte. 

854. — du même, ébonite. 

855. Seringue du P r Guyon arg. doré (fig. 282). 


856. Sonde pour instillations du P r Guyon . 

857. Uréthrotome du D r Maisonneuve,3 lames,. 
2]bougies (fig. 285) .... 

858. — du D r Trélat. 

9.50 1 859. — pour le méat du D r Civiale . 

11. » \ 860. Sonde ouverte de Maisonneuve. 

33.50 ‘ 861. — par glissement — (fig. 287) 


Porte-caustiques uréthraux - Uréthrotomie 


15.25 \ 
3.50 ! 


~1.50 


Manches 

métal 


24.50 26.50 
26. » 27.50 

21.50 23. » 
1.25 

4.75 


Dilatateurs et explorateurs de l’urèthre 


19 75 864. Dilatateur à échelle de Rigaud.18.25 \ 870. Série de 12 olives du P r Guyon avec man- 

3975 865. — cadran de Thompson .... 38.25 < drin conducteur disposé pour l’électri- 

866. — à mandrin conique du P r | cité (fig. 283). 19.25 

Le Fort 3 diamètres (fig. 278). . le jeu 14.50 j 871. Mandrin explorateur et résonnateur de 

867. Bougies en laminaria.. 1.50 f P r Guyôn (fig. 277). 12.50 

868. Bougie à boule de Leroy. 1.50 f 872. Brise-pierre explorateur et résonnateur 

869. Uréthroscope simple et sonde spéciale en \ (fig. 286). . .. 27.75 30.50 

boîte . . .. 53.75 < 


Corps étrangers de l’urèthre et vessie 


14.50 

11.50 


32. > 

19.25 
40.75 
39 ï 

Prostate 

8S6. Porte-caustique courbe du D r Lallemand. 20. » 1 888. Inciseur de Mercier pour le col vésical. . 16.75 
887. — coudé du D r Mercier pour ; 8S9. Compresseur prostatique de Trousseau . 11.50 

le col vésical. 22.25 ; 890. Laveur vésical de Lavaux, 2 mandrins. . 17.50 


S74. Curette articulée de Leroy.10. » 

875. Pince de Hunter droite et courbe.13. » 

876. — uréthrales à branches glissantes. . 

(fig. 280). 10.50 

877. — — à poussette. ..30.75 

878. Brise-pierre uréthral du D 1 Amussat, . . 17. x> 

879. — — du D r Nélatôn . . . 3S.50 

880. — — du D 1 Reliquet. . . 36.75 


881. Instruments du D r Courty, pour extraire 

les épingles. 33.75 36. 

882. Extracteur du Docteur Mercier pour les 

— sondes gomme. 33.75 3 fi - 

883. — du D r Bazy — — 38.50 *0- 

884. Explorateur à sonnerie.. 12.50 

885. Crochet à manche pour extraire les épin¬ 

gles à cheveux (fig. 284). 8.50 





























Manches 

métal 

nickel 


Lithotritie 


nickel 


905. Marteau percuteur... 

906. Sonde évacuatrice à mandrin articulé 
du P r Guyon (fig. 290) .... 

907. — coudée de Mercier, argent .... 

908. Seringue vésicale argentée, du Profes* 

Guyon ( fig. 292).: 

Seringues stérilisables ( Voir pages 10 et 11). 

909. Seringue caoutchouc durci capacité 100 gr. 

(fig- 295).T . 

910. Laveur vésical du D r Lavaux, 2 mandrins 
pour lavage sans sonde (fig. 296) . . . 

911. Pince uréthrale à branches glissantes . .. 

912. Olive du P r Guyon, cristal (fig. 293) . . . 

Lithotritie périnéale 

.... 3.50 1 918. Dilatateur du D r Dolbeau.. . 

.... 3. » l 919. Tenette casse-pierre duD r Dolbeau (fi. 297) : 

.... 6.25 ) 920. — — du P r Guyon. . . 

Taille périnéale 

12 50 925. Cathéter à large cannelure du P r Guyon. 11.50 931. Lithotome du Docteur Amussat. .... 

4.75 926. — du Docteur Reliquet. 3.75 932. Gorgeret conducteur acier. 

5.i 927. Bistouri fixe du Docteur Dupuytren . . . 3.75 933. Tenettes droites variés de tailles. 

5. j 928. — — du Docteur Nélaton. . . .. . 3.75 934. — courbes — — . 

22.50 929. Lithotome simple de frère Corne.20. » 935. Casse-pierre à éclateur central. ..... 

52. » 930. — double du D r Dupuytren (fig. 294) 49. » 936. Canule à tamponnement du P r Guyon(/ig.298) 

Pansements et Sutures (Voir page 60-61) ; Bassins à pansements (Voir pages 62-63). 


895. Brise-pierre à bascule, à mors du Doct r 

Reliquet, n“ 0, 0 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 

(fig. 288).la pièce 75. » 

896. Même modèle à mors plats.66. » 

897. Brise-pierre à bascule et à poignée de 

Bigelow (fig. 291) mêmes numéros 76. » 

898. — explorateur de Civiale. ... 30.50 

899. — — duP r Guyon . 27.75 

900. — à pignon, mors Reliquet (fig. 289) 41.25 

901. — — — plats.34. » 

902. Sonde exploratrice du P r Guyon.10.75 

903. Explorateur et résonnateur du P r Guyon. 12.50 

904. Aspirateur des graviers du P r Guyon. . . 64. » 


Bistouri fixe sur manche. . . 
Cathéters du Docteur Dolbeau 
Curette en acier, sur manche . 
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Taille hypogastrique — Tumeurs de la Vessie 


. Bistouris droits pointu et mousse 

manche fixe. 

. Sonde à robinet en argent. 

. Seringue Maillechort n° 4 . 

. Tube caoutchouc.le nu 

— double du Docteur Périer (fig. 3 

. Ballon de Petersen (fig. 300 ). 

. Sonde cannelée forte. 

. Pince à dissection . .. 

— griffe. 

. Ciseaux droits forts. 

. Pinces hémostatiques du Docteur Pé? 

. Tenette droite. 

— courbe. 

. Valves doubles du D r Bazy (fig. 301). 



Ecarteur deLegueu, manche mét. (fig. 303) 
Pince coudée du P r Guy on,. 


Pince hémostatique forme cœur . . . 
— — — ovalaire (fig. 

Bistouri coudé. 

Curette tranchante (fig. 304). 

Pince tranchante du P r Guyon (fig. 2 

Ciseaux coudés. ... 

Pince de Museux. 

Sonde du Docteur Pezzer. 

Aiguille Reverdin sur manche fixe. . 


Calgut, Crin de Florence, Sutures. 
(Voir page 60-61). 


Boîte d'instruments pour lithotritie rapide 


. 1 Ineiseur pour le méat ; 

1 Explorateur et résonnateur du P r Guy 
1 Sonde à robinet, petite courbure ; 

1 Seringue caoutchouc n° 5 ; 

2 Brise-pierres à bascule, mors Relique 


1 Marteau percuteur acier : 


■s Reliquet, 
s 11/2 et 2 ; 
s plats ; 


1 Aspirateur des graviers du P r Guyôn ; 

2 Sondes évaeuatrices, grande et petite 

courbure ; 

1 Pince uréthrale par glissement ; 

1 Caisse acajou, à coins, serrure, tourets 

gainage antiseptique. 437. 

Même composition, instruments nicke¬ 
lés, manches métalliques . 452. 


Seringues stérilisables (Voir pages 10 et 11). 
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Pinces hémostatiques 



Nickel 

2.75 

3.50 

4.50 

4.75 

6. B 

6.25 

7. ï 

3.50 

4.25 

4.50 



6. s 


970. Pinces hémostatiques tenon et crémaillère > 

rlu D r Péan de8àl2e/m*(/îg.309) 2.25 

971. — — — 14 — ... . 2.75 ! 

972. — — — 16 — ... . 8.50 

973. — — — 18 — ... . 3.75 

974. — — — 20 — (fig. 3C6) 4.75 

975. — — — 22 — .... 5. » 

976. — — — 25 — ... . 5.75 

977. — — tenon et crémaillère 

courbes surle plat de 8 à 12 c 'm 2.75 

978. — — — 14 — 3.50 

979. — — — 16 — 3.75 

981. — — — 20 — 5. » 

982. — — — 22 — 5.75 

983. — — — 25 — 6.25 

984. —cl amp. tenon, crémail. 12 c/m f fig. SIS) 3.75 

985. — - — - 13 — fig. 315} 4.75 

986. — — — — 15 — {fig. 314' 5.25 

9S7. — — — — 16 — (fig.'SIS) 5.75 

9SS. — — — — 18 — (fig. 312} 6.25 

989. — hémostatique tenon et agraffe de 

Spencer Wells de 8 à 12 c m (fig. SIS) 3.75 

990. — — — 15 — .... 4.25 

991. — — — 1S — • • - • 5. » 


Nieke 


993. Pince hémostatique à longs mors flexible 




droite (fig. 317) 

6.25 

7.25 

994. — 

— à longs mors flexible 
courbe . 

6.50 

7.50 

995. — 

— pour tumeur de la 
langue (fig. 319). 

6.25 

7.25 

996. — 

— de Richelot droite 

8.25 

9 50 

997. — 

— — courbe 

8.75 

10. B 

998. — 

— de Terrier droite . 

8.25 

9 50 

999. — 

— — courbe. 

8.75 

10. B 

1000. — 

— tenon et crémaillère en 

T droit (fig. 311) 

4.75 

5.75 

1001. — 

— — et crémaillère en 

T c-ourb e(fig. 307) 

4.75 

5.75 

1002. — 

— de Kœberlé. 

3! » 

4. B 

1003. — 

— à griffes de Kocber de 

8 à 12 c/m. 

3.50 

4.25 

1004. — 

— à 5 griffes. 

3.50 

4.50 

1005. — 

à pression continue petite .... 

2.50 


1006. — 

— — grande. . . . 

3.75 

4=0 

1007. — 

de Bottini, mors coniques et fe¬ 




nêtres . 

6.25 

7. B 

100S. — 

de forme triangulaire (fig. 30S) . . 

4.25 

5.25 

1009. 

— losangique (fig. 310). . . 

4.25 

5 25 

1010. — 

— cœtir. 

4.25 

5.25 

1011. — 

— ovale. 

4.25 

5-25 


(.Pinces diverses. Voir gynécologie page 40). 



















1016. Même modèle que',figure 320, avec cuvette, 
nickelé... 


1017. Spéculum du Docteur Bc 
avec crémaillère pou 
parallèle, nickelé . . . 


iveret modifie, 
la dilatation 


1018. Spéculum de Cusco, ordinaire, manche 
nxe.lnickelé. 


. Spéculum de Cusco| aseptique, dé 
table, manche fixe, nickelé. . . 


1020. Spéculum de Cusco, ordinaire, 
pliant nickelé. 


1021. Spéculum de Cusco aseptique, dém< 
table, manche pliant, nickelé . . 
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1022. Spéculum démontable, aseptique, nouveau modèle articulation à coulisse, nickelé. 


1023. Spéculum à dilatation'parallèle 


Spéculum du Docteur Léonard 


1024. Spéculum du Docteur Léonard 
à grand écartement et dila¬ 
tation parallèle ....... 


1020. Spéculum grillagé duDocteur Siredey pour 
bains locaux, avec canule irrigatrice . 
Sans canule. 

1033. Spéculum Fergusson métal nickelé . . . 

1034. — de Gemrigg à grand dévelop¬ 

pement, nickelé. 

1035. — de Bouveret nickelé. 

1036. — Charrière. tri-valve. 


1025. Spéculum à vis pour vierges 


1028. Spéculum plein, en buis. 

1029. — bi-valve du D r Ricord, nickelé 

1030. — —du D r Fournier, grillagé, 

nickelé. 

1031. — quadri-valve duD r Ricord, nickelé 

1032. — de Fergusson en glace (ftg. 331). . 
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Pinces pour pansements utérins 



Nickel 

5.7S 1040. Pince droite, à vis, 0.25 pour pansements utérins ( fig . 383) 
6. » 1041. — — à tenon 0.25 — — . 




7.25 1043. Pince utérine coudée, tenon et crémaillère 0.25, du Docteur Cliéron (fig. 335). 6.25 

7.25 1044. — à mors lisse pour la gaze iodoformée.-. 6.25 


Hystéromètres 


Manches 

métal 

nickel 




5. » 1045. Hystéromètre de Valleix fixe (fig. 336).. 4 75 

7. » 1046. — — rentrant dans lejnaànche . 6.75 



337 

9.75 1047. Hystéromètre à tige graduée et curseur de Huguier (fig. 337). 8.25 

9. » 1048. — de Simpson." " ’ 7^75 




1049. Hystéromètre Sims J flexible, argenté (fig. 338). 6 25 




1050. Hystéromètre du Docteur Auvard manche métal (fig. 339). 

1051. — — Doléris — — . 

1052. — — Nonat en baleine. 
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KaneîHS 

métal 

nickel 


Porte-Caustiques 


1055. Porte-caustique du 


Docteur Lallemand, courbe.18. i 


12.25 


340 

1056. Porte-caustique hystéromètre du Docteur Siredey 





1057. Tige porte-coton en baleine du Docteur Dumontpallier.. 2. » 

1058. Porte-topique du Docteur Dîbot. 2. » 




1061. 

1062. 


Redresseur articulé du Docteur Trélat 
— galvanique de Simpson . . 
Dépresseur annulaire de Sims. 


Inciseurs de l'Utérus 



Pessaires (Voir page 156). 

















TEÉMOÎfT 


42 


Dilatateurs du Col de TTJtérus 



Nickel 


350 

1080. Laminaires gradués par 1/3 de millimè¬ 
tres, la boite de 12.. 


3.50 


351 

! 1081. Eponges préparées de Sims, la boite de 12 6.75 

1 



e. s 1082. Pince spéciale pour porter les éponges et laminaires.. . . 

1083. Tige du Docteur Lefour, aluminium.. .. 

1084. Mandrins simple de Hégar, ébonite, gradués par millimètres. 

Du 2 au 5 inclus. 2. » Du 16 au 20 inclus. 4.50 

6 au 10 — .... 3. » 21 au 25 — .... 6. » 

11 au 15 — .... 3.50 26 au 30 — .... 7. » 


5.25 

3.25 





49.50 1089. Spéculum dilatateur intra-utérin, à anneaux. 
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Dilatateurs du Col de T'Utérus 




1091. Dilatateur à 3 branches de Scanzoni. 



1092. Dilatateur du Docteur Siredey 


300 




1094. Dilatateur du Docteur Auvard 


Pessaires 



ï''-5 



1095. Pessaire à air de Gariel [fig. 363). 2.50 

1096. Insufilateur — (fig. 364). 2.50 

1097. Pessaire de Sims, aluminium, 7 numéros (fig. 365). . . 3.75 

109S. — — étain.3.75 

1099. — de Hodge, caoutchouc durci.2.50 

1100. — annulaire du Docteur Dumontpeliier (jig. 366). 2.25 

1101. — — en alum in ium, 10 numéros.5. » 




: 


Pessaires (Voir page 156). 
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Dépresseur de Richelot^nouveau modèle {fig. 367) . . 

— — manche métal fixe ordinaire. 

— plats du D r Péan, manche métal fixe, 4 tailles 

— de Martin sur long manche fixe. 

Valves de Sims sur manche métal fixe {fig. 370) . . . 

— de Simon — — — . 

— de Sims, démontantes, 3 diamètres. 

— de Simon — — {fig. 368). . 

— de Péan — 4 tailles {fig. 371). . . 

— irrigatrice — de Fristch avec manche 

(fig- 373). 

— — Simon 1/2creuses, 3tailles(/ig.369) . . 

Manches métalliques à crochet pour les valves dé¬ 
montantes {fig. 368-371). 

Valves du D r Auvard(2)rentrantl’une dans l’autre(/ig.372) 

— à plomb ettube d’écoulement du D r Auvard(/î'g .375) 

— à contre-poids mobile et cannelure du Docteur 

Nitot, 3 tailles {fig. 374). 

. — abdominale de Doyen. . ... . 

— — de Fristch. 

— abdomino-vaginaleD r Montprofit d’Angers (/îg.376) 












Pinces pour l'abaissement de 1’u.térus — Curettage 




1131. 

1132. 

1133 

1134 

1135 


Pince de Museux4 griffes mousses, tenon et crémaillère (fig. 377). (5.25 

— — — fines — — (fig. 378). .... 5.50 

— — — nouveau modèle (fig. 379). 6.25 

— à 2 crochets du Docteur Pozzi ( fig. 380) . . . ... 6.25 

— à courbure en S du Docteur Duplay (fig . 381). 6.25 

— à dents du Docteur Trélat (fig. 382). 6.25 

— à 9 dents du Docteur Doyen (fig. 383). 7. » 

— à 4 — transversales (fig. 384). 7.75 

— à 6 — — (fig. 385).. 8. » 

— à crochets soutenus d’Auvard (fig. 386). 6.25 

— à conducteur et érignes glissantes. 8. » 



1137. Curette double mousse du Docteur Pozzi (fig. 388). 8. » 

1138. — irrïgatrice à manche du Docteur Auvard (fig. 389). 12.» 

1139. — — sans manche — - (fig - 690).. 9.25 

1140. — variées de Simon, double courbure (fig. 390-391-392), ..... S. » 

1141. — ovale à tige droite (fig. 393). S. » 

2. — fenétrée à bords dentés (fig. 394). 10.50 

I 1143. — pleine rectangulaire, droite (fig. 395).. S. b 

1144. — * — — courbe. 8. i> 

1145. — fenétrée Sims (fig. 396).-. 8 - n 

1146. — — Doléris, tige rigide (fig. 397). 8. » 

7. . — — — malléable (fig. 397). 10.50 

1148. — — — rectangulaire. .. 9. » 

1149. Herse tranchante de Doléris (fig. 398). 11.50 

1150. — à irrigation d’Auvard.13. b 

1151. Eeouvillons utérins de Doléris (fig. 399). 0.75 
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Irrigation Vaginale - Lavages intra utérins 


Irrigation Vaginale 

1153. Injecteur vaginal avec obtu¬ 
rateur vulvaire pouf injec¬ 
tions des liquides chauds 
(modèleTrémont déposé). 

(Voir page 159). 




1154. Broc gradué du Professeur Pinard, 
pince presse-tube, canule verre 
capacité, 1 litre ( fig. 401). . 8. » 

2 litres.10. » 


m 

1155. Canule à irrigation duD r Auvard métal nickelé. 4.75 

1156. — cristal pour injection vaginale.0.75 

Injections’(Fozrpage 158). 



1157. Sonde à double courant, aseptique démontable'métal nickelé (fig. 403).^.50 

1158. — — de Pajot, métal(nickelé . ..11./o 

404 

1159. Sonde de Fristch Bozemann, métal nickelé (fig. 404).. • • • 8 - ® 

1150. — du Professeur Pinard, métal nickelé.. 7 - 2 ^ 

1161. — de Tarnier, cristal.. 2.25 



1162. Sonde dilatatrice duDoctéur Doléris, métal nickelé 

1163. — — — Piehevin, — 

1164. — — — Segond, — 

1165. — — — Reverdin, — 



1166. Seringue intra utérine de Braun, caoutchouc durci 

1167. — — — de Courty., .... . 

116S. — — — de Leblond. 



407 


1170. Insufflateur d iodoforme. 


(fig- 105).12.» 

.26. » 

.28. » 

.. 22 . » 






408 

171. Seringue du Professeur Pajot.12.25 
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Hystérectomie Vaginale 


. Valve du D r Doyen de 60x45 m / m ( fig. 411) . . 
_ _ 60x 60 — . 

— — 100 x 45 — ( fig. 410) . 

— — 100 X 60 — . 

_ — 120x45 — (fig. 409) . 

— — 120x60 — . 

Ecarteur plat coudé du D r Segond (fig. 415). 

— — contre coudé — (fig. 412). 

— — droit — . 

— — angle variable — (fig. 413). 

Valve acier sur manche double crochet de 

(fig- 4M). 

— irrigatrice Fristch, etc., (Voir page 44) 



Nickel 416 

8.50 1187. Pince à abaissement utérus du D r Segond(/ig.416) 7.50 

6.50 1188. Spatule à manche. 5.25 

10.50 1189. Ciseaux longs courbes pour gynécologie . . . 9.50 


1190. Bistouri fixe long droit (fig. 417). 

1191. Pince à morcellement, mors ovales à griffes . 

1192. — — — rectang. — (fig. 4: 

1193. — hémostatique 22 c/m anneaux taillés, po 


s 1194. Pince longuette droite.0.25 (fig. 418). 5. 

50 1195. — — coudée — . . . .. 6. 

25 1196. — à long mors de Terrier, droite.10. 

50 1197. — — — — courbe.10. 

,50 1198. — de Doyen p r ligaments larges 28 c/nif/îg.420) 12 

.50 1199. — — — — 21 — 10. 

,75 1200. — de Terrier à articulation libre (fig. 419). . 12 



Pinces diverses (Voir page 37). 
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Hystérectomie abdominale - Ovariotomie 


Hanches 

métal 

nickel 


Sonde de femme, argent. 2. 

Bistouri fort de Nélaton. 3. 

Valve abdomino-vaginale, du D r Montprefit 30. 


1331. Sonde cannelée argent. 

1232. Ecarteurs mousses, la paire. . . . 

1233. Ciseaux droits forts. 

1234. Spatule à manche pour adhérence 


Ecarteurs (2) abdominaux du D 1 Péan(/zg.432 

— abdominal du D r Doyen .... 

—. à manche, de Fristch. 

— anneau (2).; . . . . 

Pinces à anneaux taillés, pour les éponges 

— deVidalp.tordreetcouperlesfils, 


Trocart pour kystes du D r Péan (fig. 431) 

— — — du D r Kœberlé. . . 

— — — Spencer Wells. . . 
Aspirateur pour vider les kystes .... 
Pince à sutures, du D r L. Champicnnière 

— à griffes. 

— à dissections. 


1241. Pince clamp droite du Docteur Terrier (fig. 433) . . 

1242. — courbe — — (fig. 434 et 43.' 

1243. — — — Richelot. 

1244. — du D r Terrier, à articulation libre (fig. 4 


îors ronds (fig. 437 
raies (fig. 436) . . 


1245. Pince à kystes du Docteur Nélaton, 

1246. — — — — 

124î. — — du Docteur Péan, m 

1248. Serre-nœud tord fil de Cintrât. . . 

1249. Broches assorties, droite ou courbe 

1250. Manche porte-broches. 

1251. Clamp pour pédicule. 

1252. Tube à drainage fort, vulcanisé . . 

1253. — — moulé. . . 

1254. Porte-aiguille du D( 

1255. Aiguille Reverdin 


renne 


le mètre 
la pièce 

>zzi pour aiguilles Hagedorn. 

grande courbure. 

moussé à grande courbure duD r L. Championnière 
lonarue mousse du Docteur Terrier (3 courbes) (fig. 439 .... 

— : .. du ! • Le I)eietu 'fig. 43". 

courbe du Docteur Péan... 

mousse de Deschanips. 



























Fistules 



1261. Jeu 3 valves dç Simon démontantes, sur un manche métal (fig. 410). 

1262. Jeu de 3 valves Simon démontantes sans cul de sac sur un manche métal [fig. 441) 

1263. Valve double de Sims fixe. 


34.50 

34.50 

13.50 




Ui 




450 


4.75 1267. Bistouri sur long manche, de Sims, pointu [fig . 444).. 

4.75 1268. — — — — convexe [fig. 445). 

4.75 1269. — — — — à dos rabattu (jig. 446). 

5. » 1270. — — — — coudé à droite ou à gauche [fig. 447). . 

4.25 1271. Crochet pour tirer les fils [fig. 448).T. 

4.25 1272. Spatule de Sims pour passer les fils [fig. 449).. . 

4.25 1273. Crochet aigu de Sims [fig. 450}.. 

4 25 1274. Tord-fil de Denonvilliers [fig. 451). 

4.50 1275. — en S. (fig. 451 bis) . 

4.50 1276. Bistouri coudé de Nicaise. 

6. s 1277. Pince à griffes droite ou courbe. 

7 . b 1278. •— — — — fermant à ressort. 

5.50 1279. — pour tirer les fils, à mors simples. 


[Sutures Voir pages 60-61). — [Valves diverses Voir page 44). 


T 


3.25 

3.25 

3.25 

3.25 
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Fistules Vesico-Vaginales 



g. » 1281. Ciseaux droits ou courbes de Sims (fig. 453).. 5. » 

18. » 1282. Ciseaux â droite ou à gauche de Bozemann (fig. 454). 16. » 

1283. Porte aiguille chasse fil, avec 6 aiguilles, en boîte.33.50 

1984. Aiguille à pédale deReverdin, droite ou gauche manche métal.25. » 

19.50 1285. — de Reverdin grande courbure..18.50 



5. » 1286. Porte-éponges à coulant, de Sims 



1287. Sonde en T de Sims, pour laisser à demeure, argent. 8.25 

1288. — en S de Sims pour laisser à demeure, argent. 4.75 

1289. Tubes en plomb de Galli..la douzaine. . . 0.50 

9. » 1290. Pince de Bozemann pour percer les plombs de Galli. 8. » 

9. » 1291. Davier pour écraser les plombs .. 8. » 

5. » 1292. Aiguille tubulée, à manche.. 3.75 

1293. — à sutures de Sims.la douzaine. . . 2. » 

1294. — plates de Hagedorn. — ... 4.75 

12. » 1295. Porte-aiguilles du D s Pozzi, pour aiguilles Hagedorn.11. » 


Boite d’instruments pour fistules Vesico-vaginales 


1297. 1 Jeu 3 valves Simon, sur manche démontant ; 
2 Crochets pointu et mousse ; 

2 Pinces à griffes, droit et courbe ; 

2 Bisiouris droit et convexe ; 

2 Bistouris coudés, droite et gauche; 

2 Paires ciseaux droits et courbes à tenon : 

3 Pinces porte-éponges à coulant ; 

1 Porte-aiguille de Pozzi: 

6 Aiguilles courbes de Sims; 

1 Spatule à égaliser les plaies; 

(Sutures 1 


1 Pince à mors taillés pour tirer les fils ; 

1 Tord-fil ; 

4 Rouleaux fil d’argent ; 

1 Aiguille de Reverdin ; 

1 Aiguille pousse-fil, à molette ; 

1 Sonde en S, argent: 

1 Caisse acajou, à serrure, gainage anti¬ 
septique.. 

Même composition, instruments nickelés et 

manches métalliques. 

pages 60-61). 


200. » 
220. a 
























Zfickel 

18.75 

17.25 


18. ï 


13.75 


1300. Compas de Baudelocqne 

1301. — de Depaul . . . 


Obstétrique 

16.7.5 i 1302. Compas craniomètre de Budin . . . 
15.25 ï 1303. — pelvimètre de Van Iluevel. 



29.75 
35. , 


1304. Compas de Stanesco pour mesures internes et externes (fig. 458). 



1305. Stetosc-ope du Pofesseur Pinard, aluminium 


Accouchements prématurés 


Ballon du Docteur Champetier de Ribes (fig. 459). 

Pince porte-ballon — — (fig. 459). 

Dilatateur élastique du Professeur Barnes (fig. 460).... 

— avec conducteur du Professeur Tarnier (fig. 461) 

— élastique sans conducteur. 

— — du Professeur Pajot.. . . 

Eponges préparées de Sims, la boîte de 12 ... .. 

Tiges de laminaria, — 12. 

Colpeurynter de Braun. . .. 

Perce-membrane de Dubois.. 

Sonde à dard — . 


Instruments divers 


accouchements 


1318. Ergotribe de Douda. . . 15. » 

1319. Bistouri Dubois p r col. 4.75 

1320. Ciseaux coudés de Du¬ 

bois . 13.50 

1321. Ciseaux céphalotomes 

du P r Pinard (fig. 464) 13.50 

1322. Tube larygien argent, 

de Depaul. 4.75 

1323. Porte-cordon à 3 an-- 


1325. Pince à faux-germes de 

Levret. 

1326. Pince à faux-germes. . 

de Depaul . 

1327. Pince à faux-germes du 

Prof r Pinard. 

1328. Pince à faux-germes du 

Prof* Pajot. 

1329. Pince à rotation de 

Ward. 

1330. Pince podalique du D r 

Auvard. 


1324. Porte-cordon du Prof r 
Tarnier. 


de Ribemont argent. 

— métal nickelé. 

Sutures (Voirpages 60-61). 
Irrigation vaginale (Voir page 46), 
Allaitement (Voir page 152). 


404 























T U L 11 O N T 


Forceps 

Forceps du Professeur Taruier 




1333. Forceps 


à tractions 

La figure 


tmit métal nickelé ifiQ- 4£°)- 


Forceps divers 




i r-A76âUX. B abois. 

:• To « eps SSÏÏSS». « r»« « 

- SS&S?"S?JSS’ 

S: r -rrr 

12. — __ ûeVaegele - • - - - 

13. — _ Stolz .... 

S. .. 


21. 50 
32.25 










Céphalotribes 


Perce-Cranes 




Nickel 

51. , 1350. Gephalotribe du D r Blot. ..45. » 

74. » 1351. — — Pi Tarnier (fig. 470 ) . 69. » 

56 ‘ j, 1352. — — D r Bailly (Jïg. 471) . . . 51. » 

58 » 1353. Cranioclaste — I) r Braun (fig. 472; . . 53. » 

85.50 1354. - — P* Pajot (fig- 473) ... 31. » 

35.50 1355. Cranioclaste — D r Simpson.31. » 

9.50 1356. Crochet de Braun. 7.75 

12. s 1357. Crochet flexible de Delore (fig. 476). . . 10.75 


Nickel 

s 1358. Crochet porte-scie de Thomas.27.75 

i 1359. Crochet mousse ou pointu. 6.25 

! 1360. Perce-crâne du Docteur Marchand . . . 9.75 13.75 

} 1361. — à bascule de Blot {fig. 474). 13.25 ig.sô 

i 1362. — de Naegelé.13.25 i 6 .so 

l 1363. — du P r Pinard (fig. 475) . . . 15.25 17.50 

| 1364. Perforateur de Lucas Championnièi’e. . 22. » 25. » 

\ 1365. Ciseaux Dubois pour détroncation. . . . 13.75 15.75 



Trousse Roulante d’instruments pour accouchements 


1366. 1 Stéthoscope du Professeur Pinard. 

1 Bistouri à débridement. 

.6 Éponges préparées de Sims. 

6 Tiges de laminaria. 

1 Paire de ciseaux droits. 

1 Sonde de femme, argent. 

1 Perce-membrane, de Dubois. 

1 Dilatateur élastique, du Professeur Tarnier. 
1 Sonde de rechange. 


1 Forceps du P r Tarnier, à tractions normales. 

1 Porte-cordon, à coulisse. 

1 Pince à faux germes du P r Pinard. 

1 Pince utérine, coudée. 

1 Tube laryngien, argent, de Depaul. 

6 Fortes serres-fines, pour le périnée. 

1 Trousse roulante, en maroquin, courroies et poi¬ 
gnée, instruments nickelés et manches 
métalliques. 225. » 















TBjÉMO^T 


55 


Amputation — Résection 

Couteaux Bistouris 




h 


ite 



1370. Couteau amputation lame de 12 c/m {fig. 477). 5.25 

1371. — — — 15 c/m pour le bras. 5.25 

1372. — — — 18 c/m — la jambe. 5.25 

1373. — — — 21 c/m — la cuisse. 5.25 

1374. — — — 24 c/m — — . 5.25 

1375. — intérosseux à double tranchant. 5.25 

1376. — à dos rabattu de Lisfranc. 5.25 

1377. — court et fort du Docteur Farabeuf pour l’astragale. 5.25 

1378. — long étroit pour phalanges. 4.25 


Bistouris fixes 


1379. Bistouris droits, larges, étroits ou convexes {fig. 478, 479). 3.25 

1380. — — — petits {fig. 480). 3.25 

1381. — — — étroits, petits {fig. 480 bis) . 3.25 

1382. — — mousse {fig. 482). 3.25 

1383. — — de Trélat. 3.25 

1384. — — de Chassaignac {fig. 481). 3.25 

1385. — pour les phalanges. 3.75 

1386. — de Nélaton pour resections {fig. 484,. 3.75 

1387. — de Farabeuf pour résections {fig. 483). 3.75 



miAs 


4.25 
4.25 
4.25 
4.25 
4.25 
4'. 25 
4.25 
4.25 
4.25 


13SS. 

1389. 

1390. 


Boîte noyer pour 6 bistouris, 
— métallique formée de 2 


gainage à sec. ---------------- 

plateaux, avec chevalets iixes, 6 places ij ig. 4S4 bis . . 
_ — mobile 6 places. 


6.50 
12. » 
15. » 
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Amputation — Résection 



Manches 

métal 

nickel 

1390 bis Appareil compresseur d’Esmarck (/tg.486) 15.25 

1391. — — de Nicaise (fig.4SI) 12.25 

1392. Tourniquet Jean-Louis Petit. 7.75 

9.75 1393. Scie à dos mobile pour phalanges ... 5.25 

21 25 1394. Scie amputation 1 feuillet de rechange 

(fig. 485). 16.75 


Manches 

nickel 

1395. bcic amputation 1 feuillet et 4 feuillets 

pour résections ..43. » 47.50 

1396. — à chaîne, étau et crochet, aiguille 

conductrice.. . 18.25 22.75.. 


Instruments pour la division des parties molles 


4.75 1397. Bistouri serpette de Farabeuf.. 

6.25 1398. Rugines droite ou courbe de Farabeuf 

{fig. 488). 

6.25 1399. — convexe ou concave d’Ollier 

{fig- 489). 

12.75 1400. Sonde articulée de Blandin. 

2.75 1401. — cannelée de Farabeuf (Jig. 497). 

2.75 1402. — — de Xélaton. 

6. » 1403. Ecarteurs doubles de Farabeuf. 

19.25 1404. — — à manche de Trélat 

( fig. 493). la paire. 


3.75 | 1405. Ecarteur double à manche de Ollier 


\ {fig- 492). 15.23 19.25 

4.75 i 1406. — 3 griffes aigues de Wolkmann. 15.25 19.25 

\ 1407. — 3 — mousses — . 15.25 19.25 

4.75 | 1408. Pince à torsion. 5. » 5. s0 

10.75 f 1409. — à griffes. 3. » 3.50 

2. » | 1410. — de Fergusson pour ligatures. . . 6.75 7.50 

1.50 .= Pinces hémostatiques {Voir page 37). 


5 . d j Bistouris fixes ( Voir page 55). 

15.25 5 


Instruments pour saisir et fixer les os 


xs.50 1411. Davier Ollier . ..12.25 | 1415. Davier porte a faux de Farabeuf {fig. 490). 

q 0 . j 1412. — à double articulation de Farabeuf \ 1416. Pince à séquestre droite {fig. 494). 

{fig. 491). 18.25 1 1417. — — courbe {fig. 495) . . . 

U.25 1413. — à griffes pour os ramolli. 9.25 \ 1418. — — double courbure (fig.496) 

Leviers-Daviers divers ' Voir page 24). 


9.25 10.25 
9.25 10 25 
9.25 10.25 
9.25 10.25 



















TREMONT 



Amputation — Résection 


Manda 


Manches 

métal 

nickel 




Instruments pour scier et évider les os 

Gouge à manche de Lègouest (fig. 511) . 

— à manche d’Ollier. 

Ciseau burin ordinaire. 

Couteau rugine d'Ollier. 

Rugine perforée Trélat.. 

— perforée Farabeuf. 

Curettes Wolkmann, 6 tailles ( fig. 498 à 503) 
Ciseaux gradués Mac-Even,3 tailles(fig.508) 

— pour résections crânienne du 

P r Chipault .. 

Ecarteur pour colonne vertébrale du 

P r Chipault.. 

Maillet en bois gaïac de Mac Eveil . . . 

— plomb et bois Farabeuf. 

Costotome d’Eslander.. . 

Ecarteur des côtes. 


Scie Larrey. 

— passe-partout d’Ollier. 

— convexe à plaque dorsale. 

Pince de Liston droite (fig. 506) .... 

— de Liston coudée sur plat .... 

— gouge de Roux. 

— coupe net à mors ronds p. esquilles 

— coupe net à mors coniques .... 

— droite de Velpeau, coupe net . . 

— coudée de Velpeau) . 

Cisaille de Liston droite (fig. 505) . . . 

— de Liston coudée (fig. 504) . . . 

— délicate de Farabeuf (fig. 509) . . 

— convexe d’Ollier. 

Gouge ordinaire à tête (fig. 512) .... 

— inclinée de Trélat. 


Instruments pour la recherche et l’extraction des projectiles 

1450. Stylet deNélaton avec biscuitporcelaine. 3. » 1 1452. Pince tire-balles à anneaux (fig. 510) . . 

1451. Tire-fonds, tire-balles de Baudens ... 5.25 | 1453. Ciseaux véziens pour les bottes. 

Trépanation 

1454. Trépan avec 2 couronnes. 50. » 1457. Elévatoire à rugine . 

1455. Couronne pour ci-dessus. 6.75 \ 145S. Pince-gouge.. 

1456. Tire-fonds. 4.25 | 


Perforateurs 


rf orateur de Lannelongue à 5 foi 
— Lucas-Championnière 
suture de la rotule . 


1459. Perforateur à colonne torse 

1460. — à mannivelle 
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Amputation — ! Résection 

Boites pour Amputations 


Modèle A 


1461. j Compresseur du Docteur Nicaise ; 

2 Couteaux variés manche métal ; 

1 Bistouri long pour phalanges : 

1 — droit pointu manche métal ; 

1 — — convexe ; — 

1 Scie amputation à lame de rechange ; 
1 Pince à esquilles, nickelée ; 


1 Pince à ligatures nickelée : 

6 Aiguilles à sutures ; 

1 Plaque soie à ligatures ; 

1 Boîte noyer, gainage à sec ; 

Prix. 107. 


Modèle B 


■ 1 Compresseur du Docteur Nicaise ; 

3 Couteaux variés manches métal ; 

1 Bistouri long pour phalanges ; 

1 — droit pointu manche métal ; 

1 — convexe manche métal ; 

2 Pinces hémostatiques de Péan, nickelées ; 
1 Scie amputation à lame de rechange ; 

1 — à dos mobile manche métal ; 

1 Pince à esquilles, nickelée ; 


\ 1 Pince à ligatures, nickelée ; 

| 1 Ténaculum fixe, manche métal ; 

\ 1 Aiguille de Cooper, manche métal ; 

<6 — à sutures ; 

\ 1 Plaque soie à ligatures : 
l 1 Boîte noyer gainage à sec . 

Prix. 165. » 


Boite pour Amputations et Résections 


1463. Appareil compresseur d’Esmarck; 

3 Couteaux variés manches métal ; 

1 Bistoui-i long pour phalanges ; 

2 — droits, pointus manches métal ; 

1 — — convexe, manche métal ; 

2 — à résection du Docteur Nélaton; 

2 Ecarteurs doubles de Farabeuf; 

1 Scie amputation et résection du Profes* Farabeuf; 
1 — à chaîne, étau et crochet; 

1 — à phalanges, dos mobile ; 

1 Sonde cannelée du Professeur Farabeuf ; 

1 Cisaille coudée de Liston nickelée ; 

1 Pince forte de Velpeau; 

1 Détache tendon d’Ollier ; 

1 Davier double articulation du Docteur Farabeuf; 

1 Gouge à manche de Legouest ; 


} 1 Ciseau burin nickelé ; 

; 1 Maillet garni plomb,- du Docteur Farabeuf ; 

J 1 Curette de Wolkmann à manche métal; 
l 1 Pince à griffes nickelée ; 

{ 1 — à ligature nickelée ; 

} 1 Ténaculum fixe manche métal ; 

5 1 Aiguille de Cooper manche métal ; 

\ 6 Pinces hémostatiques Péan, nickelées ; 

| 1 Pince porte-aiguilles, levier à bascule ; 
î 6 Aiguilles à sutures ; 

\ 1 Plaque soie à ligatures ; 

{ Boîte noyer, gainage antiseptique à coins, serrure 
f tourets, plaque et poignée. 

Prix.. 368. » 


Boite complète d’instruments pour résections, modèle du Professeur Farabeuf. 700. » 

Boîte complète d’instruments pour résections, modèle du Professeur Ollier. 930. » 


Boites diverses 


1464. Boite complète d'instruments, modèle des Sociétés de Secours aux Blessés 

1465. Boite d’instruments pour amputation, modèle des Chemins de fer 
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Pansements Antiseptiques 



1470. Coton ordinaire. 250 gr.vi 1 

1471. — hydrophile. — 1 

1472. — phéniqué à 10 0/0. ... — 2 

1473 — sublimé à 1 0/0. .... — 2 

1474. — boriqué. — 2. 

1475. — iodoformé 5 0/0 ... . — ' 4 50 

1476. — iodé. — 2 - 

1477. — hémostatique .... le flacon. 2 

1478. Gaze hydrophile. . - . par 4 mètres. 1 

1479. — boriquée à 15 0/0 — 2 

1480. — phéniquée à 10 0/0 — 2 

1481. — sublimée à 1 0/0 — 2 

.1482. — salicylée à 10 0/0 — 2 

1483. — iodoformée 10 0/0. par 1 mètre. 1 

14S4. — salolée — 1 

1485. — naphtolée — 1 

1486. Taffetas gommé jaune 4“5ûxû 3 S0 la pièce 11 
• 1487. Silkprotective, del m x0 m 15, en étui 1 

1488. Maeintoseh le mètre carré 4 


1489. Bandes apprêtées de 5 m x6 c/m. a. 60 

1490. Bandes de gaze purifiée — ».6ü 

1491. — phéniquée — ».6û 

1492. — boriquée — ».60 

1493. — sublimée — ».60 

1494. — flanelle jusqu’à 8 c/m de larg. 2.50 

1495. Flacon à solution, bouché émeri. 

1496. Capacité 250 grammes, (fig. 521). 1. a 

— 500 — 1.25 

1497. Bocal pour pansement capacité 250 srr. 

(fig. 523).T . 1.50 

1498. Insufilateur pour iodoformé. 7. a 

1499. Saupoudreur d’iodoforme, ébonite 

(fig. 522). 5.50 

1500. Epingles sûreté pointes cachées (fig. 525) 

la grosse. 3.75 

1501. — — — visibles, .... 2.50 

1502. Ciseaux .pour les appareils plâtrés, 

(fil 7-526). 6.» 


















iremoxt 


Sutures 




Mmelies 

métal 

nickel 


Aiguilles à Sutures 


1505. Aiguilles sutures droites et courbes assorties ( fig. 544}.. la douzaine 2.50 

1506. — — — — • pour les yeux. — 2.75 

1507. — fer de lance pour bec de lièvre. — 2.50 

1508. — droites, pour phimosis, de Ricord.- — 5.» 

1509. — pour staphylorrhaphie de Roux. — 4.50 

1510. — pour fistules vésico-vaginalés, de Sims.. — 4.50 

1511. — pour intestins. — 2,75 

1512. — — plates de Hagedorn (fig. 532). — 3. » 

12. » 1513. — du D r Reverdin ordinaire droite {fig. 527). 10. » 

12.50 1514. — — — courbe (fig. 528). 10.50 

14.» 1515. — — grande courbe pour gynécologie.12. d 

13. » 1516. — — tranchant convexe fig. 529}.,.11. » 

35. » 1517. — — à pédale très fine fig. 530).'...35. » 

16. » 151S. — — très courbe pour sutures intestinales.14. » 

12 .âfi 1519. — — mousse à chas mobile de Lucas Championnière.10.50 

1520. — — démontable avec 3 aiguilles variées fig. 350}.45. » 

1521. — à anneau de Mooij, pour trousse fig. 535). 2. » 

1522. — — — 1/2 courbe fig.5 34).’ 3 ‘ B 

1523. — — — à droite ou à gauche fig. 536) . 3 „ 

6.50 1525. Aiguilles courbe de Félizet 3 grandeurs fig. 531). 5 „ 

4.75 1526. — d’Emmett pour périneorrhaphie. 3 75 

4.75 1527. — de Péan courbe et 1/2 courbe. 3 

4.75 1528. — de Trélat courbe.’ 3 " 75 

6 . » 1529. — mousse de Terrier, 3 courbes, pour le pédicule fig. 541). -, » 

6. » 1530. — aigue du Docteur Pozzi fig. 542).. 5 j> 
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Sutures 



Porte-Aiguilles 


Nickel 



1535. Porte aiguille de Galezowski pour les yeux ( fig . 533). ... 7. » 

1536. — de Sands pour les yeux.17. » 

1537. — lèvier à bascule pour aiguilles ordinaires petit 

modèle.10. » 

— levier à bascule pour aiguilles ordinaires moyen 

modèle {fig. 540). 11. » 

— levier à bascule pour aiguilles ordinaires grand 

modèle.12. » 

1538. — du D r Pozzi pour aiguilles Hagedorn (fig. 549). 10. » 

1539. — — — ordinaires.10. » 

1540. — à ressort, démontable.10. » 

1541. — du Professeur Lefort.18. » 

1541 bis. Pince à sutures du D r Lucas-Championnière. 4.25 


Catgut Soie 

1542 Soie phéniquée ou sublimée, en étui, de 0 à 6. ....... . 1. » 

1543. — en solution phéniquée ou sublimée de 0 à 6 (fig. 546 ; . . . 1.50 

1544. Catgut — — — — (fig. 547). . . 4.50 

1545. Crins de Florence ordinaire. le cent. 3.50 

1546. — en solution phéniquée (fig. 520). 4. » 

1547. — (25) en solution naphtolée . . . . 2.50 

154S. Laminaires en solution d’éther iodoformé (12 pièces).10. » 

1549. Drains dans solution phéniquée, 10 numéros, le flacon 1 mètre 

(fig- 524).. 1.23 

1550. Etui en cristal pour aiguilles courbes (fig. 543). 1.25 

1551. — — — droites (fig. 545). 1.25 

1552. Serre fines argent droites ou courbes du n° 1 à 4 (fig. 548) la dz. 6. » 

— — — — 5 à 6 f fig. 548) — 8.» 

1553. Fil d’argent pour sutures.le gramme. 0.50 

1554. Boîte cristal à gorge 6 c/m etjiOO crins de Florence (fig. r>37). 6. » 
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.561 bis. Bobines cristal, 
de 0.50 à 1 fr. 


tailles 


reusé, suivi 


Flacons bouchés 
émeri et robinets 
verre ajustés à 
l’émeri. 


Accessoires pour Sutures 


ism 


Capacité. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 
Prix. . . 9. » 13.50 2ÜT» 


1561. Boîte rectangulaire verre, pour soie et 
catgut, couvercle plat, support avec trous 
pour passage des fils. 


Avec 3 bobines.. 16. » 

— 4 — . 22. » 


1564. Boîte rectangulaire verre avec couvercle 
métal nickelé a bouton. 


175 m / m X 140 m / m 80 m / m 


1563. Barils 1/2 cristal uni 
large ouverture, 
avec couvercle mo¬ 
bile robinet en 
étain. 

Conten. 5 lit. 10 lit. 20 lit. 


Prix . . 10. » 13 . » 20. » 

1563 bis. Même modèle avec 
robinet verre à gros débit. 
En plus. 5. » 8.75 15. » 


1562. Flacon crist 
vercle à vi 
la poche. 
Avec 1 bobine. 
— 2 — . , 


1560. Boîte verre pour soie 
etcateut couvercle 
bouché émeri en¬ 
coche et trou pour 
passage des fils. 

Avec 1 bobine. . 3.50 


1566. Cuvettes 1/2 cristal uni à couvercle plat en 
glace à bouton taillé. 

200 X 55 x 40-— 400 x 75 x 60=*/™ 450x140x80™/™ 

5.50 13. » 20. » 

1566 bis. Mêmes cuvettes sans couvercle. 


1567. Cuvettes 1/2 cristal uni, couvercle' plat à 

bouton et bords rabattus. 

360 x S0 x 60™/™ 

13. » 

1568. Même cuvette sans couvercle. 



















Cuvettes pour pansements 


1570. Cuvettes réinif orme s 1/2 cristal 
Longueur. 200 m / m 250 m / m 300°»/°» 
2.75 3.25 5.25 


1571. Cuvettes réiniformes caoutchouc durci 
Long 1 . 0.20c/m 0.25c/m 0.30c/m 


1572. Cuvettes réiniformes tôle émaillée 
0,20c/m Ô.25c/m 0.30c/m 


canule 
. 2.25 


1573. Eprouvette 

25 c/m X 45°»/°*. . 


1574. Cuvette rectangulaire 1/2 cristal 
140x115°»/»° 210X155°»/°» 255x200°»/ 


Tôle émaillée 


400x30* 


200x140» 


1577. Cuvette triangulaire caoutchouc, durci 


1576. Porcelaine 

200x140°*/°» 220x270» 


1578. Cuvette triangulaire 1/2 cristal. 


1580. Cuvettes 
tions. 


dissec- 


Cuvette porcelaine avec supports 
intérieurs pour instnuments 
32x17.. . 16. » 


Baril 1/2 cristal à large ouverture 
couvercle mobile, modèle spécial à 
dossier plat et graduation par litre 
en relief contenance 10 litres. 


Sa forme, en dossier plat, permet 
de l’appliquer au mur facilement et 
solidement avec peu d’espace. — La 
graduation au litre ineffaçable faite 
en relief dans l’épaisseur du verre en 
facilite la lecture de la contenance 
ouïes proportions des solutions qu’il 
doit contenir. —Enfin, la tubulure 
sur le fond en forme, olive peut faire 
dé ce modèle un récipient a douche, 
grâce aussi à la disposition spéciale 
du support qui a été construit pour 
ce double usage. 

Ce dernier, afin d’offrir, comme le 
verre, toutes les garanties de pro¬ 
preté et d’entretien, a été fait en 
fonte émaillée blanc. 


15S1. Baril avec tubulure olivaire pour tube caoutchouc (fig. 566) ou avee tubulure latérale. 


4582. Même modèle av< 

1583. — — 

1584. — — 

1585. Support spécial e 


: robinet étain. 

verre ajusté à l’émeri .. 

verre gros débit, ajusté avec bouchon caoutchouc (fig. 567) 
fonte émaillée en blanc pour ces barils. 

















Boîtes métalliques - Stérilisateurs 


5 enivre formées de 



HS7 Boîtes Maillechort nickelées 
'formées de 2 cuvettes à coins 
ronds. 


1588. Lampes alcool à 5 




15891 Bec cintré de Ber- 
thelot ... 5. » 


Support àv pieds pliants rentrant dans les 1591 .Bec droit de Bunsen 
boîtes n os 568 et 569. Grand Moyen Petit » 

20. » 16. » 13. » 








■ i - il 




apports pliants, couve 


t de cuvette et plateau à fond grillage 



)91. Stérilisateur, lampe à alcool, pieds mobil 
30x15x10 panier toile métallique cuiv 

poli. 6S - 

Le même maillechort nickelé. 80. 




























lateur, double pan 
Dimension 16 c/m 

carré. 

Dimension 18 c/m 
carré. 


1596. Etuve à pansement du . 

D r Oswalt, modifiée 
thermomètre et sup¬ 
port pour fixer au 
mur. Stérilisation à 
100 degrés. 

Dimensions intérieures 28x18x18 


Autoclave de Chamberland pour les pansements 
serre-joints, manomètre, soupape de sûreté {fig. 
Diamètre intérieur... 12 c/m 20 c/i 


brasé, fe 


cuivre 


159S. Stérilisateur pour instruments de chirurgie et pansements, tout cuivre rouge, double paroi, régulateur 
thermomètre, plateau tubulaire central faisant la répartition égale de l’air chaud dans tout 
l’appareil, boîte cuivre intérieure, boîte cuivre extérieure permettant la stérilisation par voie 
humide. Chauffage au gaz ou alcool. 

Dimensions internes. 20x15x10 35x20x12 45x25x20 50x25x10 

Prix .. 165. b 190. b 280. » 330. u 

1599. Stérilisateur breveté pour instruments et pansements par la vapeur surchauffée à 150° sans pression, 
servant d’étuve à séchage des pansements par interception de la vapeur. 

Dimensions internes. 35x12x15 40x15x20 45x20x30 

Prix. 300. b 390. b 450. « 
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Tables à pansements 



1600. Table à pansements, montants fer forgé, peinture émail 3 tablettes en glace 80x45x35 {fig. 582). 60. » 

1601. — — — cornière njckeleé 3 tablettes en glace 80x50x35 (fig. 583). . . 100. » 

1602. — — — — 1 tablette en glace, 1 grande et 2 petites 

cuvettes [émaillées, {fig,} 584). .. 100. » 



Vitrines 

pour instruments 


Vitrines montures 
nickelées, tablettes, 
glace, roulettes, 
portes simples ou 
doubles. 

1603. Vitrine de 55x40x30 

avec 3 tablettes, 

1 porte. 250.» 

1604. Vitrine 75 x 80x40 

3 tablettes 2 portes 350. » 

1605. Vitrine 95x80x40 avec 

4 tablettes, 2 portes. 400. » 

1606. Vitrine 160 x 50 x45 

avec 5 tablettes, 

2 portes. 600. b 















TBÉMONT 


Tables pour Opérations chirurgicales 

Table de cabinet médical 


1610. Table à opérations, modèle de 
cabinet, tout chêne ciré, tablette, dor¬ 
sale mobile, échancrure, tablette du 
bassin fixe, sans rabat ni accessoires. 


Prix.120. » 

Même Table laquée blanc ou 

vert.150. » 

— avec rabat, et ta¬ 
blette du bassin 
à élévation, chêne 

ciré.130. » 

— avec rabat la¬ 
quée blanc ou 

vert..180.» 

Volume 135x60x90 



Fermées et recouvertes d’un tapis ces tables or.t l’aspect 
d’une table ordinaire. 


Accessoires : 

Porte-jambes divers (Voir page 70). | 

1612. Entonnoir mobile à gros tube 

d’écoulement, caoutchouc vul¬ 
canisé . Prix . 20. » 

1613. Seau émaillé, à couvercle 

percé. Prix . 14. » 


1611. Même table que ci-dessus, dis¬ 
posée pour la position de Tren- 
delenburg. 

En chêne ciré. . . Prix. 200. » 
— laquée vert ou 

blanc. . Prix. 250. » 
















TU É AI O VT 


Tables 


pour opérations 


chirurgicales 


Se/' Ms “>'« ap«- 

laver n son raS , P ° Uvant ^ 
maülêehort ïckeTé tOUt 

Tronl efenbu P i aninClilléd e 

Pliée et eno-o- - 
porter à la main. &ns ~ 

op^àifonf^olcoto” 8 ° U 

» 4 a,\Çï 

is!:rr e “° 

Prix - • • 375. » 


Table portative 



Tap, ° vue dans la , 

bon de TrendelenbuU 

CAôr- 591). 


Table vue pi iée 
G%. 592). 


Gaine pour le transport. 


Poids 


18 kü. 



-Accessoires 


t*" IVo ir , 
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Tables pour opérations chirurgicales 


Table à applications multiples 



Table métallique à applications multiples 

La table aseptique à applications multiples peut se prêter aux différentes applications que 
le chirurgien peut avoir à lui demander. 

Entièrement métallique et recouverte dans toutes ses parties d’une laque blanche fixée au 
four qui la rend inattaquable aux solutions antiseptiques, alcool, éther, etc. son nettoyage s’opère 
sans la moindre difficulté et permet d’y apporter les plus grands soins. 

Elle est formée d’un cadre monté sur quatre pieds assurant une parfaite stabilité quoique 
d’apparence légère. 

Les 3 plateaux dont 2 sont mobiles et munis de crémaillères permettant, toutes les positions 
depuis l’horizontale jusqu’à la verticale. 

Le plateau mobile essentiel de la table ou plateau postérieur laissé dans l’horizontale et les 
2 porte-jambes mobiles assujettis constitue une plate forme sur laquelle le sujet prend la position 
dorso sacrée pour les opérations se pratiquant par la voie vulvo vaginale, hystérectomie 
curettage etc. 

Les deux plateaux postérieur et antérieur dans cette même position horizontale donnent le 
décubitus horizontal qui convient pour les opérations générales ou le sujet doit être étendu. 

Enfin, après enlèvement des porte-jambes mobiles le plateau postérieur peut donner la 
position de Trendelenburg réalisée pour les opérations par la voie abdominale (Laparotomie etc) 
Ce plan peut être établi avec des inclinaisons variées. 

Cette nouvelle table employée dans plusieurs services de gynécologie a été très appréciée 
pour sa propreté et son maniement facile. 

Volume. 140x55 x80 

425. » 


Prix. 
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Accessoires pour Tables chirurgicales 



1017. Porte-jambes mobiles métal 

nickelé se fixant sur les 
tables au moyen d’étaux 
fixateurs. . 

La paire. 70. ® 

Ï618. Etaux,'' sans porte-jambes, 
La paire. 35. « 


590 

1620. Porte-jambes, métal nic¬ 
kelé, modèle américain 
se fixant sur la table 
au moyen des étaux 
)fig. 594), ou des douil¬ 
les (fig. 595). 

La fpaire. 40. » 


Porte-pieds 



1621. Porte-pieds, métal nickelé, semelle 

ajourée, se fixant au moyen des étaux 1622 • 

(Jîg. 594) ou des douilles (fig. 595). 

La paire. . . 60. b 
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Petit Arsenal Médical 


1623. 1 Trousse de médecin. 

1 Ophthalmoscope, avec verres correcteurs. 

3 Stylets doubles, en argent, de Bowmann, 
1 Couteau boutonné, de Weber, manche métal. 
T Aiguille pour corps étrangers de la cornée, 
manche métal. 

3 Spéculums de Toynbée, nickelés, pour 
l’oreille. 

1 Pince par glissement, pour corps étrangers 
de l’oreille. 

1 Sonde argent pour la trompe d’Eustache. 

1 Insufflateur, de Politzer. 

1 Pince courbe pour polypes du nez, du 
P r Duplay. 

1 Spéculum nasi, nouveau modèle. 

1 Pelote à tamponnement nasal. 

1 Abaisse-langue pliant, nickelé. 

1 Clef à dents de Garengeot. 

2 Daviers, droit et courbe. 

2 Pinces à racines, droite et courbe. 

1 Amygdalotome à 3 anneaux. 

1 Boîte d’instruments pour exploration du 
larynx (fig. 204). 

1 Cautère, couteau et pointe platine. 

1 Seringue de Pravaz, stérilisable (fig. 51). 

1 Aspirateur à double effet, de Potairu 

1 Pulvérisateur Richardson. 

2 Canules doubles trachéales n° 0, 2. 

1 — — n* 4. 


1 Dilatateur trachéal, à trois branches, de 

Laborde. 

2 Écarteurs doubles, maillechort nickelé. 

1 Sonde œsophagienne. 

1 Crochet — dé Graeffe. 

1 Trocart courbe pour la vessie. 

2 Mètres tubes à drainage. 

6 Bougies en gomme noire. 

6 Sondes. — 

1 Spéculum bivalve, articulation à coulisse. 

1 Pince pour pansements utérins, nickelée. 

1 Hystéromètre, de Yalleix, manche métal. 

1 Forceps du P r Târnier. 

1 Tube laryngien, de Depaul. 

1 Appareil compresseur, d’Esmarch. 

2 Couteaux à amputation, manches métal. 

1 Scie à arbre — feuillet de rechange, 

manche métal. 

2 Bistouris fixes, manche métal. 

1 Ténaculum — 

6 Pinces hémostatiques de Péan, nickelées. 

3 Rouleaux fil d’argent. 

1 Carnet de soie, pour ligatures. 

12 Serre-fines en argent. 

12 Aiguilles à sutures variées de grandeur. • 

200 Épingles à sutures. 

1 Bande feuille de caoutchouc, 6 mètres. 

1 Aiguille de Reverdin, manche métal. 

1 Seringue stérilisable, capacité 100 gr. (/zg.62). 


Arsenal complet . 


Coutellerie 


Ciseaux variés, pour broder. 

Ciseaux, variés, pour les ongles, depuis. 

— , envies, 

— la barbe, 

— moyens, pour couture, depuis 
Pinces coupantes, variées pour les ongles, dep. 

_ à épiler. 

Coupe-cors, variés de formes, manche ébène. 

_ — — ivoire. 

Limes à ongles, assorties . 

Rasoirs à barbe, manche buffle, depuis . 

— — ivoire, — 

Cuirs à rasoirs — 

Pâte pour faire couper les rasoirs. . . . 


1 \ Canifs, montés buffle et ivoire dé 
’ Couteaux de poche, montés ivoire, de 
Ongliers, montés ivoire, écaille, nacre 
Sécateurs assortis, de 

Couteaux de table, montés ébène,ivoire S 
— à dessert, — de 1 

Service à découper, — de 

Coupe volaille, de 1 

— à gibier, — de 

Couteaux à fromage, — de 

Manches à gigot, — de 

Couteaux de cuisine, variés de 
grandeur. 


16. ». 
20 . » 


de 1.50 à 6. 
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TABLE DES CHAPITRES 


A 


Abaissement de l’utérus . . . .. 45 

Accessoires de pansements. 59 

— pour cautères.- 14 

— — sutures . 62 

— — tables d’opérations. 70 

Accouchements. 52 

Aiguilles de Pravaz. 6 

— à sutures. 60 

Amygdalotomie. 24 

Amputations-Résections. 56-57 

Anatomie microscopique. 3 

Anesthésie .. 5 

Appareil injecteur du sérum. 9 

Arsenal médical. 71 

Aspirateurs. 29 

Autopsie. 2 


Bec de lièvre.. 23 

Bistouris fixes. 55 

Boîte d’instruments pour dissections. 2 

— — pr anatomie microscopique. 3 

_ — — autopsie.. 3 

— de ventouses. 4 

— d’instruments pour la trachée.. . 25 

— — pour le larynx. 26 

— — lithotritie rapide. 36 

_ — p r fistules vesico-vaginales. 51 

_ — — amputations. 58 

Bouche. 24 

Boîtes métalliques .. 64 


C 


Catgut-Soie. 61 

Cataracte.-. 20 

Canules diverses pour la trachée. 25 

Cautères divers. 14-15 

— pour dentistes. 15 

Céphalotribes. 54 

Ciseaux pour trousses. 18 

Cornée.-.. 20 

Corps étrangers de l’urèthre et vessie. 34 

Corps fibreux. 48 

Couteaux pour amputation.-. 55 

Coutellerie.’. . . . 71 

Cranioclastes. 54 

Curettage de l’utérus. 45 

Cuvettes pour pansements.62-63 


D 


Dents.— - 24 

Dermatologie.'. 5 

Dilatateurs du rectum.. 31 

— d.e l’urèthre. 34 

— du col de l’utérus.42-43 

Drainage. 30 

Dynamomètre. 4 


E 


j Eclairage médical. 

I Ecarteurs divers . 

S Electricité médicale 
i Embaumement. . . 

{ Entérotomes. . . . 

< Enucléation. . . . 

\ Eponges préparées 
| Estomac. 


27 
44 

16-17 

1 

30 

21 

6 

28 


\ Filières métriques. 32 

< Fistules à l’anus. 30 

{ — vesico-vaginales. . . . '.50-51 

{ Forceps. 53 


G 


H 


î Hernies étranglées. 30 

| Hemorrhoïdes. 31 

{ Hystéromètres. 40 

< Hystérectomie vaginale. 47 

? — abdominale. 49 


Injections anatomiques. 1 

Instruments divers p r anatomie microscopique. 3 

— — pour trousses. 18 

— — — les oreilles. 2@ 

— — — la trachée. 25 

— — — le larynx *. 26 

Instruments divers pour accouchements. ... 52 

— — — amputations et resec¬ 
tions. 56-57 

Inciseurs de l’utérus.. 41 

Iridectomie . .. 20 

I Irrigation vaginale. 46 


Laminaria. 6 

Larynx. 26 

Lavages intra-utérins. 46 

Lithotritie. 35 


N 


O 


Obstétrique. 52 

Œsophage. 28 
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Ophthalmologie.20-21 

Ophthalmoscopes. 21 
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Ovariotomie. 49 


Pansements antiseptiques. 59 
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33 
38-39 
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64-65 
23 
4 
21 

60-61 


Tables à pansements. 66 

— peur opérations chirurgicales. . . 67-68-69 

Taille périnéale. 35 

— hypogastrique. 36 

Ténotomes .. 5 

Thermomètres. 5 

Trousses diverses. 19 

T rachéotomie. 25 

Transfusion du sang ... !. 4 

Trépanation. 57 

Trocarts divers. 29 

Tumeurs de la vessie. 36 


U 


R 


l Urèthrotomie 


34 


Résections. .... 56-57 l 

Rectum. 31 s 


S 


Scarificateurs. 4 

Seringues pour injections anatomiques. 1 

— — __ hypodermiques. ... 7 

— stérilisables de Roux. 9 
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— hydrocèles.10-11 


1 


V 


Vaccination. 

Valves diverses. 

Varicocèle. 

Végétations adénoïdes . . . 

Ventouses. 

Vitrines pour instruments. 

Voies lacrymales. 

Voies urinaires. 


6 

44 

31 
23 

4 

66 

20 
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Nouveau procédé de forçjea.cje à Nervure 
appliqué aux appareils 
Orthopédiques et Prothétiques 


Les appareils orthopédiques étant destinés à maintenir dans leur position naturelle les parties du corps 
qui s’en écartent, doivent exercer sur ces parties et réciproquement supporter de leur part des efforts qui 
peuvent être considérables. Il est essentiel pour qu’un appareil remplisse bien son but qu’il né permette pas 
le déplacement, ni la déviation du membre qu’il maintient et par conséquent qu’il soit d’une rigidité 
absolue. 

Pour atteindre ce résultat, on employait jusqu’alors dans leur construction des barres d’acier de grande 
épaisseur. Il est évident qu’un tel appareil était indéformable, mais il comportait de multiples inconvénients : 
son poids énorme, son volume presque aussi gênant que son poids. Ajoutant le manque absolu d’élasticité; 
un choc un peu fort pouvait briser l’appareil, d’ou, pour le malade, de terribles conséquences. 

Pénétrés de l’importance qu’il y avait pour les malades à avoir des appareils à la fois peu encombrants, 
légers, et d’une solidité à toute épreuve, nous avons porté tous nos efforts sur ces trois points. 

Il est remarquable que dans cette fin de siècle qui est le triomphe de la métallurgie, les orthopédistes 
les plus en renom aient suivi les vieux errements. Nous inspirant des travaux remarquables de nos ingénieurs 
nous avons appliqué à l’orthopédie les principes les plus sûrs de la résistance des métaux et c’est pleins de 
confiance que nous présentons au monde médical nos nouveaux ^appareils à nervures métalliques. 

Comme exemple, au lieu d’employer du métal de 2“/“ 1/2 d’épaisseur nous utilisons de l’acier d’un mil¬ 
limètre seulement muni longitudinalement d’une nervure dont la forme a été spécialement calculée. Sans 
entrer dans des explications trop techniques, on peut facilement se rendre compte des avantages offerts 
par ce mode de construction. 



Les efforts qui agissent sur l’appareil viennent du 
membre auquel il est appliqué ; ils sont donc sensible¬ 
ment perpendiculaires à l’appareil et ont la direction des 
flèches. ( Voir figure 600). 

Si la nervure n’existait pas, l’épaisseur du métal résis¬ 
tant serait trop faible et la base s’infléchirait, mais si 
nous examinons comment agit la nervure nous voyons que 
la résistance offerte par la barre dans la portion A B ne 
fournit pas une épaisseur de métal égale à a b (l m / m ); 
cette épaisseur croit jusqu’à être égale à c d (2«/m 1/2) 
environ ; elle diminue ensuite peu à peu et devient égale 
a b et repasse par le même état par le sens inverse. 


Tout se passe donc comme si l’épaisseur de la barre n’était pas uniforme et était alternativement de 
l=ym et 2»/» 1/2 Dans ces conditions, tout effort agissant sur la barre métallique n^prSa aucun effet 
dans le sens M P puisque dans ce sens la résistance est offerte par une épaisseur de 2*/»1/2 

Très considérable, l’effort se dépensera donc dans la direction M N et fera . i , , 

cette direction. (Voir figure 601). e fera vaner la courbure dans 


M 



crue nou^ S nr4oentmy« a ' 1 P rinci P e de construction des appareils 
que nous p.esentons a la savante critique du coros médical 
nous sommes persuadés mi’il corps meaieai, 

mnltîniets avantaLc voudra bien reconnaître les 

multiples avantages quils uré^en+eni , 

f îe mettre à i présentent et nous serons heureux 

pratique nous suggérera. 63 amellorations T^une plus longue 
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Moulage orthopédique sur nature 

Description du moulage 

1" Mélanger à parties égales et en saupoudrant la quantité nécessaire de plâtre à mouler et eau tiède. Bien 
battre au moyen d’une spatule ou cuiller. 

2° Enduire de vaseline toute la partie à mouler en procédant de haut en bas afin de coucher les poils. 

3* Enduire d’une première couche de plâtre toujours de haut en bas et disposer en plein axe des parties 
osseuses un fil très fort qui servira à sectionner le moule en 2 parties. 

4* Former le corps du moule en projetant le plâtre avec la main ou la cuiller et par couches régulières; à ce 
temps de l’opération, le sujet devra être immobile et un aide maintiendra le tout afin d’éviter que le 
plâtre ne se désagrège. 

5° Lorsque le plâtre à pris une certaine consistance so.us l’ongle et avant qu’il ne se refroidisse, ramener 
les deux chefs du fil l’un sur l’autre de façon à produire la section et compléter celle-ci au moyen 
d’un burin. L’aide maintenant les coquilles fera le tirage jusqu’à ouverture totale. 

Au cas de bris du moule, ce qui arrive très; fréquemment, réunir les fragments et m’expédier le tout 
bien emballé. 


Appareil à Suspension du Docteur Sayre 



Emploi de l’appareil de Sayre dans l’application des Corsets Orthopédiques 


n est nécessaire pour la bonne et efficace application d’un corset orthopédique que le suiet soit 
suspendu par l’appareil de Sayre au moment ou il s’en revêt. Les familles trouveront sans 
doute que c’est là un gros embarras mais s’il n’est pas accepté il faut renoncer à faire un 
traitement efficace. Bien de plus facile, d’ailleurs, que d’avoir cet appareil à suspension de 
Sayre chez soi a sa disposition et toujours prêt à fonctionner, puisqu’on peut en attacher les 
mouffies aux crochets destinés aux lustres ou aux suspensions. Nous ne saurions trop insister 
sur ce point : v 

Chaque matin le corset doit être appliqué dans la suspension sous peine de voir la colonne ver¬ 
tébrale rester dans l’appareil à un état de courbure plus ou moins accentuée se tasser et 
s’affaisser de plus en plus dans le corset en suivant sa tendance naturelle à la déformation 
latérale. (Extraits du « Traitement de la Scoliose », par le D r !.. Beurnier). mation 
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Déviations du Cou et de la Tête 

Torticolis — Arthrite Cervicale 




607 

1651. Collier caoutchouc à 
air, applicable aux enfants 
du 1 er âge. 

Avec Insufflateur 
Prix. 25 . » 

Mesures nécessaires. 
Circonférence et hauteur 
du cou. 


1655. Appareil minerve perfec¬ 
tionné, système à boule et cré¬ 
maillère, points d’appui sur les 
crêtes iliaques et sur les épaules 
par des épaulières à brides mé¬ 
talliques articulées, disposition 
donnant une immobilisation com¬ 
plète. 

Modèle Trêmont 
Prix. 300 . » 

Les appareils (fig. 608-609-610), 
prennent leurs points d’appui sur 
les épaules et la mâchoire infé¬ 
rieure. 

Ils se lacent à leur partie pos¬ 
térieure. 



1652. Collier cuir moulé 
renforcé de lames d’acier 
à nervures pour éviter la 
déformation du cuir. 

Prix. 75 . » 
Modèle des Hôpitaux 
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1633. Collier cuir moulé perforé garni 
de nervure d’acier pour éviter la dé¬ 
formation du cuir. 

Prix. 115 . » 


1654. Appareil perfectionné cuir moulé 
permettant l’étension, l’inclinaison et la 
rotation de la tête. 

Prix. 165 . » 


Pour les appareils (fiO- 608-609-610), le moulage est nécessaire- 
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TEÉMOST 








Faiblesse 

musculaire 

Saillie légère 
des omoplates 


Ces modèles ont pour eflet de 
rejeter les épaules en arrière et 
par ce fait de favoriser le dé¬ 
veloppement de la paroi thora¬ 
cique. 


1656 . Compresseur des omoplates 
modèle Trémont. Partie dorsale 
en peau garnie de lamelles 
d’acier croisées et montées sur 
tissu élastique. Epaulières et cein¬ 
ture bouclant devant. 

Enfant Cadet Adulte 
Soigné 15. » 18. » 25. » 

Fin . . 20. » 24. » 30. » 


1658. Corset dit hygiénique pour fai¬ 
blesse musculaire chez la jeune fille. 

Tissu coutil broché et tissu élastique 
aux côtes latéraux. 

Enfant Jeune fille 

Soigné. 20. » 30. » 

Fin. . . 30. » 45. » 

Ce modèle, avec tuteurs latéraux, 
croissants et bretelles. 

10 . « et 12. » 


Mesures à prendre : 
Circonférence de la poitrine A. 

— de la taille B. 

— aux hanches C. 
Longueur de l’aisselle à la 

taille.. 

Longueur de la taille à la * 

hanche.. 

Longueur du buse. 

du dos. 


1657. Appareil à tuteurs dorsaux 
pour compression énergique des 
omoplates. Partie dorsale en peau 
avec 2 tuteurs longeant la colonne 
vertébrale, ceinture et épaulières 
partie élastique. 

Enfant Cadet Adulte 
Soigné 25. » 30. » 40. » 
Fin. . 35. » 40. » 50.’ » 


Corsets 

pour affections 
' cardiaques 
et de l’estomac 


1659. Corset habillé, dit abdominal, 
t issu satin fil et coton mastic ou couleur 
cotés tissu élastique. 

Prix. 35 . » 

Tissu lasting noir ou satin de Chine. 
Prix. 45 . » 

Corset de grossesse sans buse satin 
ni et coton mastic ou couleur. 

Prix. 40 . 


1660. Corset h abillé. étoffe et tissu élas¬ 
tique souple. Soigné 55. u Fin. 60. * 


TV,-7 TT- uami ‘ e lutlt nssu eiastiqu 
1 issu tricot ansrlais couleur réséda < 

mastic . 90 » à 115. 

tissu soie blanche, noire, mastic < 
couleur. .... 130 . u à 150. 


L’extensibilité de ces 
corsets tissu élastique per¬ 
met le mouvement des 
côtes et de l’abdomen pen¬ 
dant la respiration ainsi 
que l’ampliation de l’es¬ 
tomac pendant la diges¬ 
tion. 

Le modèle est tissé sur 
mesures au métier et con¬ 
vient aux personnes ne 
pouvant supporter qu’une 
très faible pression. 
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Cyphose idiopathique et juvénile 


Saillie des Omoplates 



018 


1662. Corset pour cyphose idiopathi¬ 
que, ceinture pelvienne capitonnée, 2 
tuteurs latéraux, tuteur dorsal, double 
plaque compressive mobile reliée aux tu¬ 
teurs latéraux par une traction élastique. 

Prix. 120 . » 


Mesures à prendre : 

Circonférence au bassin .... 1. 

— à la taille .... 2. 

— à la poitrine. . . 3. 




1663. Cors et pour cyphose idiopathique, 
ceinture pelvienne capitonnée, 2 tuteurs 
latéraux, plaque dorsale cuir moulé 
perforée avec nervures métalliques et 
fixée aux tuteurs assurant une immo¬ 
bilité parfaite de l’appareil. 

Prix. 110 . » 


Mesures à prendre : 

Hauteur du bassin à la taille. . 1. 2. 

— de la taille à l’aisselle 2. 3. 



1664. Corsetpour saillie des omo¬ 
plates, point d’appui sus-iliaque, 
ceinture pelvienne large, modèle 
Trémont, 2 tuteurs latéraux, 2 
tuteurs dorsaux, transversal à 
pelotes compressives. 

Prix. 125 . » 

Ceinture ordinaire; ; 115; * 


621 
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1665. Appareil de soutien dans la 
cyphose juvénile, tuteur dorsal 
et transversal à nervures, bre¬ 
telles et ceinture en cuir. 
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1666. Corsetpoursailliedesomo- 
plates. Point d’appui sus-iliaque, 
ceinture pelvienne large, modèle 
Trémont, 2 tuteurs latéraux, 2 
tuteurs dorsaux, transversal, 2 
plaques compressives articulées 
à double traction élastique. 

Prix. 150 . 


Prix; 45 ; 
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1667. Corset d’attitude, coutil fort, 
région dorsale garnie de lamelles 
d’acier et barrettes reliant les 
2 côtés, 2 tuteurs latéraux, sur¬ 
montés de béquillons, épaulières. 

Prix. 100 . » 
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1669. Tuteur à nervure et béquillon 



Scoliose 

(i er degré) 

Corsets d’attitude 
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Mesures a prendre (Voir page 85 ) 
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1671. Corset d’attitude perfection¬ 
né, coutil fort, 2 tuteurs latéraux à 
point d’appui sus-iliaque, gous¬ 
sets pelviens tissu élastique, 2 
tuteurs dorsaux à barrettes, région 
dorsale et épaulières garnies de 
lamelles métalliques. 

Prix. 125 . » 
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1668. Corset d’attitude, coutil fort, 
lacé en arrière, renforcé de la¬ 
melles d’acier, tuteurs latéraux à 
béquillons prenant point d’appui 
sur les crêtes iliaques, épaulières- 
Prix. 115 . » 
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1670. Tuteur à nervure, béquillon 
et croissant sus-iliaque. 
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1672. Corset d’attitude, coutil fort baleiné 
et garni de tuteurs dorsaux reliés par des 
barrettes fixes, 2 tuteurs latéraux à bé¬ 
quillons, épaulières. 

Prix. 125 . b 


1673. Corset d’attitude. Modèle Trémont 
en coutil fort baleiné et renforcé de 
2 parties métalliques contournant les 2 
côtés de la région dorsale, reliés par des 
barrettes à coulisses, tuteurs latéraux à 
béquillons, épaulières d’arrière en 
avant. 


Prix. 135 . 






1675. Corset redresseur nouveau 

modèle Trémont. 

Ceinture large cuir moulé et 
perforé, 2 tuteurslatéraux. à ner¬ 
vure et rallonge, béquillons à 
nervure coulissant sur le trans¬ 
versal, 2 tuteurs dorsaux à ner¬ 
vure et rallonge. 

Modèle léger, solide et d’une 
application parfaite. 

Prix. 200 . » 

Même modèle, béquillons mo¬ 
biles, transversal simple. 

Prix. 175 . » 
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1674. Corset pour scoliose. 
Modèle Trémont. 

Ceinture pelvienne 1/2 large 
capitonnée, 2 tuteurs latéraux à 
nervure et rallonge, béquillons à 
nervure coulissant sur le trans¬ 
versal, 2 dorsaux à nervure et à 
glissières, bande de compression 
et triple traction élastique. 

Prix. 135 . » 


Hauteur du bassin à 

taille. 

Hauteur de la taille 

l’aisselle. 

Hauteur du coccyx 
centre des plaques. . . ■ 


Mesures à prendre 

mférence au bassin . . 1. 

— â la taille. . 2. 

— â la poitrine. 3. 

— en passant par 

l’épaule ... 9. 


1676. Corset redesseur dans la scoliose 
Ceinture pelvienne 1/2 large, à point 
d’appui sus-iliaque. Modèle Trémont, 
2 tuteurs latéraux, 2 tuteurs dorsaux, 
transversal, 2 plaques compressives, 
costale et lombaire, articulées sur 
les tuteurs latéraux et agissant de 
dehors en dedans par double traction 
élastique, devant tissu coutil. 165 . » 
Sans devant tissu coutil. . . 150 . » 


1677. Corset redresseur dans la scoliose 
double courbure. Modèle Trémont. 

Ceinture pelvienne 1/2 large, à point 
d’appui sus-iliaque, 2 tuteurs latéraux à 
nervure et rallonge, béquillons à ner¬ 
vure coulissant sur le transversal, 2 
plaques compressives costale et lom¬ 
baire articulées sur les tuteurs dorsaux 
agissant d’arrière à avant par une 
double traction élastique, devant tissu 

coutil.Prix. 195 . s 

Saus devant tissu coutil. Prix. 180 . a 
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Mal de Pott 

Gibbosité Dorsale 




1678. Corset pour gibbosité dor¬ 
sale dans le mal de Pott chez les 
enfants du 1 er âge. 

Tissu renforcé de lamelles d’a¬ 
cier, 2 tuteurs latéraux à béquil- 
lons et épaulières, Laçage sur les 
côtés. 

Prix. 40 . » 


Mesures à prendre : 

Hauteur des aisselles à la 
taille.3-2. 

Hauteur de la taille aux 
bassin.2-1. 

Hauteur du coccys au 
centre de la gibbosité ... 7. 


644 

1680. Corset mal de Pott, carie des ver¬ 
tèbres, ceinture pelvienne capitonnée. 
2 tuteurs latéraux, 1 transversal, plaque 
compressive ajourée en peau capitonnée 
garnie d’une nervure métallique. 
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1679. Corset mal de Pott, période 
inflammatoire. Modèle Trémont , 
ceinture pelvienne capitonnée, 2 
tuteurs latéraux, 2 tuteurs dor¬ 
saux, transversal. 

Prix. 110 . » 

Avec devant en tissu 
Prix. 120 . » 


Mesures à prendre : 
Circonférence au bassin . . . 1. 

— à la taille. . . 2. 

— delà poitrine . 3. 

— en passant par 

l’épaule.9. 



1681. Corset mal de Pott, carie des ver¬ 
tèbres ceinture pelvienne capitonnée, 
2 tuteurs latéraux, transversal à plaque 
dorsale ajourée, isolatrice des vertèbres 
malades. 

Prix. 95 . » 


Prix. 125 . » 


Avec devant tissu — Prix. 105 » 
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1685. Corset mal de Pott, 
carie des vertèbres lom¬ 
baires. 

Ceinture large cuir moulé 
et perforé, 2 tuteurs laté- 
aurx à rallonge et nervure, 
2 béquillons à nervure cou¬ 
lissant sur un transversal, 
plaque compressive dor¬ 
sale, ajourée, isolatrice des 
vertèbres lombaires. 

Prix. 135 . » 


Mal de Pott 

Gibbosité Dorsale 
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1687. Corset mal de Pott, 
carie des vertèbres. Modèle 
Trémont. 

Ceinture pelvienne 1/2 
large capitonnée, point 
d’appui sus iliaque, 2 tu¬ 
teurs latéraux à nervure 
et rallonge, plaque dorsale 
compressive ajourée isola¬ 
trice des vertèbres mala¬ 
des et coulissant sur la 
longueur des 2 tuteurs dor¬ 
saux. 

Devant tissu élastique. 

150 . » 


1686. Appareil Minerve pour mal; de Pott 
cervical, Modèle Trémont. 

Appareil à ceinture large cuir moulé capiton¬ 
née, 2 tuteurs latéraux, 2 tuteurs dorsaux à ral¬ 
longe et nervure, 2 transversaux antérieur et 
postérieur mobiles sur les extrémités des béquil¬ 
lons. Collier bi-valve cuir moulé à- mouvement 
de rotation, crémaillères d’extension à pignon 
prenant leur appui sur les transversaux. 

Dans cet appareil très léger, le transversal 
antérieur par sa disposition ne gêne pas les mou¬ 
vements de la respiration et la mobilité de toute 
cette partie antérieure rend l’application trèsfacile. 

Prix.de 400 à 450 . » 



16S8. Lorsque la courbure dorsale a atteint son développement complet comme dans la ijig. 651). le seul 
appareil applicable est le corset cuirasse prenant point d’appui sur toutes les anfractuosités du bassin. 

L’appareil qui enveloppe le tronc depuis lés baneb.es jusqu’aux aisélles est tout c-uir moulé perforé et ren¬ 
forcé de nervures d’acier, l’intérieur est garni peau souple. Deux tuteurs latéraux terminés par des 
béquillons soutiennent les aisselles et deux courroies passant par les épaules et se fixant à la partie dorsale 
supérieure, maintiennent la cuirasse. 


Enfant. Prix. 280 . a 

Adulte. — 380 . 
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1689. Gouttières de Bonnet pour immobilisation dans la coxalgie et affections vertébrales. 



Garnie 

Non garnie 


Garnie 

Non garnie 

Hauteur totale jusqu’à l 12 

115. » 

40. » Hauteur totale de 

145 à 165 

160. a 

60. » 

— --- de l m 05 à l m 20 

135. » 

48. » — — 

170 à 185 

170. )) 

65. » 

— — de l m 25 à l m 4Û 

145. » 

55. d — — 

185 à 195 

185. » 

70. » 

1690. Double garniture caoutchouc au 

bassin et au coussin mobile . . . 



. . 15. 

1691. Mouffle et corde pour soulever le malade dans la gouttière .... 



. . 20. 




1692. Gouttière de Bonnet avec valve mobile pour faciliter les pansements et démontrant l’extension. 

Valve à la gouttière. Chaque. 20. » | Guêtre pour l’extension. 7. » 

Poulie fixe. 6. » \ Contre-poids.le kilog. 2. » 


Mesures à prendre pour les Gouttières de Bonnet : 

Hauteur de l’aisselle au sol \ Circonférence ou diamètre transversal du bassin. 

— du périnée au sol \ Dans les cas d’extension, indiquer le côté malade. 

Nota. — Toutes les gouttières Bonnet garnies ou non 
garnies sont expédiées à lettre vue, a défaut d’indications 
spéciales, nous livrons toujours les gouttières garnies caout¬ 
chouc au bassin et au coussin mobile. 

Prière de bien indiquer les mesures du sujet et non pas celles 



[Voiture pour coxalgique Voir page 117). 
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Déviation du Sternum 


1694. Corset pour la déviation du sternum. 

Ceinture pelvienne capitonnée, 2 tuteurs laté¬ 
raux, transversal contournant les omoplates, pla¬ 
que sternale, cuir moulé perforé et garni de 
nervures d’acier. 

Prix. 125. » 


1603. Corset pour la lordose lombaire; ceinture 
large, cuir moulé, 2 tuteurs latéraux à articula¬ 
tion avec vis à marteau au niveau des lombes, 
2 tuteurs dorsaux et transversal à coulisses, 
devant tissu. 

Prix. 145. » 


Maladies de la Hanche 


1695. Corset pour luxation 
congénitale des fémurs. Modèle 
Trémont. 

Ceinture cuir moulé jusqu’à 
mi corps, point d’appui sus-ilia¬ 
que, 2 tuteurs latéraux à nervure 
et rallonge, béquillons coulis¬ 
sant sur le transversal, 2 tuteurs 
dorsaux. 


ôôî 

1697. Corset pour luxation 
congénitale des fémurs. Modèle 
du D r St-Germain. 

Ceinture large, cuir moulé, 2 
tuteurs latéraux mobiles à cou¬ 
lisse, béquillons, transversal con¬ 
tournant les omoplates, devant 
tissu. 


1696. Corset, cuirasse, pour lu¬ 
xation congénitale des fémurs. 

Tout cuir moulé perforé et 
garni de nervures métalliques, 
2 béquillons à bretelles passant 
par les épaules et se fixant à la 
partie dorsale supérieure. 

Prix. 180. » 


Prix. 120. 
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Maladies 
de la hanche 

Appareils pour la luxation 
congénitale des fémurs 
et la lordose paralytique 


1698. Appareil ceinture cuir 
moulé et capitonné, embrassant 
le bassin, 2 tuteurs latéraux à bé- 
quillons, articulation à marteau, 
transversal contournant les omo¬ 
plates, 2 cuissards cuir moulé arti¬ 
culations coxo-femorales à point 
d’arrêt, traction élastique de la 
ceinture aux cuissards. 

Prix. 200. » 

Mesures à prendre : 
Longueur de Vaisselle à coxo. . . i-3 

— de coxo au genou ... 3-6 

— du genou à la malléole. 6-9 

— de la malléole au sol. 9 sol 

— du genou au pennée. . 6-10 

— sol au périnée. . . . soZ-10 

— sol à Vaisselle .... sol-i 
Indiquer le côté malade. 



1700. Appareil modèle Trémont. 

Ceinture cuir moulé et capi¬ 
tonné, embrassant tout le bassin 
et garni de nervures d’acier cuis¬ 
sard, cuir moulé et capitonné 
couvrant le 1/3 supérieur de la 
cuisse, articulation coxo-fémo- 
rale, sous-cuisse maintenant l’é¬ 
quilibre. 

Enfant. 120. » 

Adulte . 150. u 



Appareils 

pour la coxalgie au début 
ou après 
le redressement 


Mesures à prendre: 

Enrouer le moulage du bassin et de la 
euxsse malade, à défaut du moulage, indiquer 
Circonférence à la taille .... 


Longueur du centre du genou à ci 
Longueur du centre du genou au 
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1699. Appareil à ceinture cuir 
moulé et capitonné, embrassant 
le bassin, 2 tuteurs latéraux à bé- 
quillons, transversal contournant 
les omoplates, devant coutil. Deux 
cuissards cuir moulé, articulation 
coxo-fémorale à engrenage. 

Prix. 245. » 

Mesures à prendre : 


Circonférence sous les aisselles. . . 1 

— à la taille . . 2 

à coxo .• . . 3 

— à la cuisse . i 

— mi cuisse ... . 5 

— mollet supérieur. . . 7 

sous-mollet . 8 

— à la malléole .... 9 



1701. Appareil modèle du D r 
Bouvier. 

Appareil tout cuir moulé ca¬ 
pitonné, embrassant tout le 
bassin et la cuisse malade, ren¬ 
forcé de lamelles d’acier et se 
lixant au moyen d’un lacane, 
sous-cuisse maintenant l’équi¬ 
libre. 

Enfant. 100. a 

Adulte. 150. B 
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Maladies de la hanche 

Appareils pour la coxalgie 
au début ou après le redressement 


1702. Appareil de marche dans la 
coxalgie, modèle du P r Verneuil. 

Ceinture cuir moulé, embras¬ 
sant tout le bassin et garnie d’une 
large nervure métallique, pièce 
de hanche ; articulations libres, 
cuissard cuir moulé à nervure 
d’acier pièce d’extension à char¬ 
nière et crémaillère. 

Enfant.150. » 

Adulte.190. » 


1704. Appareil contre la pseu¬ 
darthrose coxo-fémorale. 

Ceinture cuir moulé capitonné 
entourant le bassin, cuissard cuir 
moulé, montants latéraux à cré¬ 
maillère partie jambière et étrier 
monté sur la chaussure. 

Prix. 150. b 
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1705. Appareil à sustentation, 
générale prenant point d’appui 
sur le sol et sous les aisselles,large 
ceinture cuir moulé capitonné, 
2 tuteurs latéraux, béquillons à 
bretelles, transversal, cuissard 
cuir moulé, double crémaillère 
d’extension, articulations libres, 
jambières et étriers. 

Prix. 300. » 


1703. Appareil contre la pseu¬ 
darthrose coxo-fémorale, modèle 
du P r Verneuil. 

Appareil amovq - inamovible, 
cuir moulé et perforé, embras¬ 
sant le bassin et le membre 
inférieur jusqu’à la cheville, 
garni de bandelettes d’acier au¬ 
tour du bassin et le long de la 
ïambe.. Prix. ~150. » 
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1706. Appareil à sustentation 
générale prenant point d'appui 
sur le sol et sous les aisselles, 
large ceinture cuir moulé, ca¬ 
pitonné, 2 tuteurs latéraux, bé¬ 
quillons à bretelles, transversal, 
cuissard cuir moulé, double cré¬ 
maillère d’extension, articula¬ 
tions libres,jambières et étriers. 

Prix. 350. » 


Pour les appareils fig. 671, 072 et 673, fournir la chaussure. 
Mesures à prendre. {Voir page 92;. 
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Pieds-Bots 
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Section du tendon d’Achille 

D’après la Chronique Orthopédique 
du D r St-Germain. 


1711 Appareil redresseur 
après la section du tendon 
d’Achille. Modèle Trémont. 

Plaquette plantaire mé¬ 
tallique garnie cuir et peau 
et lanière fixatrice du pied, 
montant métallique à ner¬ 
vure et articulation 1/4 de 
cercle permettant l’incli¬ 
naison progessive. 25. » 


1712. Appareil pour pied-bot 
congétinal. Modèle Trémont. 

Chaussette cuir moulé, semelle 
métallique à mortaise, molletière 
amovible à tige flexible pour in¬ 
clinaison progressive. 

Prix. 40. » 


1718. Appareil pour pied-bot. Modèle du 
D r Nélaton, perfectionné. 

Chaussette cuir moulé à semelle mé¬ 
tallique, articulation à genouillère et plaque 
et vis de pression, molletière cuir moulé, 
montants à rallonge et embrases mé¬ 
talliques. 

Prix. 55. » 


1710 . Appareil redresseur après 
la section du tendon d’Achille. 
Modèle du D r St-Germain. Pla¬ 
quette plantaire et montant en 
bois. . ..Prix. 12. » 


1714. Appareil pour pied bot. Modèle du D r Nélaton. 
Chaussette cuir moulé semelle métallique, articulation 
à genouillère, molletière cuir moulé, montant à 
rallonge et embrases métalliques. Prix.55. » 


1715. Appareilp r pied- Pied-botvarus 3® e degré 

bot varus 3- e degré. 

Chaussette cuir moulé à semelle métallique, étrier 
à articulation double engrenage, montants latéraux 
à nervures et rallonges, embrases métalliques, 
articulations libres au genou.* Molletière mobile 
avec courroie d’attache à la semelle. 

Prix. 150. » 


1716. Pied-bot Valgum. 

Appareil à triple articulations pour pied-bot 
val gu s et équin. Semelle acier, à rotation et vis de 
pression, double bride d’attache, montants latéraux 
jusqu’au 1/3 inférieur de la cuisse, à nervures et 
rallonges, embrasses métalliques, articulations 
libres au genou. Molletière mobile avec courroie 
d’attache à la semelle. 
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Pied-bot talus 



Pieds-Bots 


Pied-bot équin 


1720. Appareil contre le pied-bot talus. 

Chaussette cuir moulé semelle acier, 
articulation à marteau, montants la¬ 
téraux nervés à rallonges, embrases 
métalliques, molletière cuir moulé. 

Prix. 70. » 





1721. Appareil contre le pied-bot équin 
Chaussette cuir moulé partie élas¬ 
tique au talon, semelle acier, étrier, 
articulation marteau, montants latéraux 
nervés à rallonge et embrases. 

Molletière mobile pourvue de cour¬ 
roies tractantes, bride cou-de-pied. 

Prix. 80. » 





1722. Appareil de nuit pour pied-bot équin ou 
pour pied-bot 1 er degré. 

Semelle acier à sandale cuir moulé, étrier, arti¬ 
culations libres, molletière cuir moulé traction 
élastique. 

Prix. 65. » 


1723. Appareil pour pied-bot valgus 3 me degré. 
Semelle acier, ou bois, articulation à charnière et 
vis de pression sur le montant latéral, embrases, 
molletière cuir moulé. 

Prix. 80. » 


Déviation 
des Orteils 




Pied plat douloureux 



1724. Appareil semelle acier avec liège pour reformer 

la voûte plantaire, (fig. 694-695).Prix. 12. a 

1724 bis. Meme Appareil à relief plantaire caoutchouc. 
{fig. 694-695).. Prix. 7. » 


1725. Semelle à bride lacée 
sur le cou-de-pied levier 
flexible à plaque compressive. 


Déviation 
des Orteils 



1726. Semelle rigide avec 
chaussette cuir moulé, pres¬ 
sion élastique graduée. 


Prix. 30. » 


Prix. 35. 
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Déviations de 



1727. Appareil semelle j 1728. Appareil semelle 
métallique, étrier ai'ticulé, j métallique, articulation à 
2 montants latéraux nervés ? tourillons, montant latéral 
à rallonge, embrases, large I à nervure, molletière cuir 
bande de rappel en T. \ moulé, bande de rappel. 

Prix. 40. » \ Prix. 45. » 


la Cheville 



1729. Appareil à semelle et étrier métalliques, 
articulations à la cheville et au genou, mon¬ 
tant latéral nervé à rallonge, embrases, bande 
de rappel. 

Prix. 50. b 



1730. Appareil à semelle | 1731. Appareil à semelle 

métallique, étrier articulé, \ métallique, étrier articulé 
2 montants latéraux nervés j montant nervé à rallonge 
et à rallonge, embrases, ] et palette au genou, em- 
palette au genou» bande de j brases et bande de rappel. 
rappel. I Prix. 45. » 

Prix. 60 » 


1732. Appareil à chaussette cuir moulé, semelle 
métallique, étrier, articulé montant interne nervé, 
à palette au genou, montant externe formant 
levier articulé à ressort pelote compressive sur 
la convexité du tibia. 

Prix. 80. » 



1733. Appareil, se¬ 
melle métallique, 
étrier articulé, mon¬ 
tant latéral externe 
nervé, à rallonge et 
palette augenou.mo- 
lletière cuir moulé. 

Prix. 50. 



1734. Appareil à 
semelle métallique, 
étrier articulé, 2 

montants latéraux à 
nervure et embrases, 
large bande de rap¬ 
pel. 


Prix. 55. » 



Mesures à prendre (loir page 95). 







1738. Appareil semelle 
métallique étrier arti¬ 
culé, montant latéral 
externe nervé à ral¬ 
longe, double articu¬ 
lation à marteau, tige 
de hanche libre articu¬ 
lation à coxo, ceinture. 
Montant latéral interne 
à palette et bande de 
rappel au genou. 

Prix. 140. •) 
Modèle Trémont. 


1735. Appareil, 
semelle métallique 
étrier articulé mon¬ 
tant latéral externe 
nervé et à rallonge, 
embrases, articula¬ 
tion au genou, pièce 
de hanche articulée 
à coxo, ceinture. 
Montant latéral in¬ 
terne palette et large 
bande de rappel au 
genou. Prix. 90. » 


1737. Appareil, 
semelle métallique 
étrier articulé montant 
latéral externe nervé 
et à rallonge, 2 arti¬ 
culations à char¬ 
nières et vis de pres¬ 
sion au genou, mon¬ 
tant latéral interne, à 
palette au genou. 

Prix. 90. » 


1736. Appareil, se¬ 
melle métallique 
étrier articulation 
libre en T permet¬ 
tant la transfor¬ 
mation en appa¬ 
reil de nuit arti¬ 
culation faculta¬ 
tive et bande de 
rappel au genou. 

Prix. 65. » 


Mesures à prendre 
(Voir page 101) 


1739. Appareil double, semelles métal¬ 
liques, étriers montants latéraux ex¬ 
ternes nervés rallonges, articulations à 
marteau aux genoux, articulations libres 
aux chevilles et à coxo, embrases, 
montants latéraux internes à palettes 
aux genoux. 

Prix. 175. » 
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1741. Appareil se- i 
melle métallique, j 
étrier, montants la- * 
téraux nervés' à ral- j 
longe, articulations \ 
libres à la cheville j 
et au genou, em- j 
brases métalliques. \ 
Prix. 55. » S 


1742 Appareil chaus¬ 
sette cuir moulé, 
semelle métallique, 
étrier, montants la¬ 
téraux nervés, em¬ 
brases, articulation 
libre ou à point 
d’arrêt, molletière, 
cuir moulé. 

Prix. 60. « 
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1743. Appareil à se¬ 
melle métallique, 
étrier, montants la¬ 
téraux, nervés, arti¬ 
culation libre, 2 em¬ 
brases. 

Prix. 35. » 


723 

1744. Appareil tout 
cuir moulé perforé, 
étrier forme se¬ 
melle, montants la¬ 
téraux à nervure, 
embrases. 

90. x> 

Avec articulation 
à la cheville. 


Prix. 100. 
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1745. Appareil double, semelles métalli¬ 
ques, étriers, articulations à point d’arrêt 
aux chevilles,montants latérauxnervés, 
articulations libres aux genoux, em¬ 
brases, ceinture articulée. 

Prix. 165. » 



1746. Appareil à 
semelle métallique, 
montants latéraux 
nervés rigides au ge¬ 
nou, articulation à 
coxo, deînture, em¬ 
brases, bride de 
rappel en T. 

Prix. 100. » 



1747. Appareil double, chaussettes cuir 
moulé, semelles métalliques, étriers, 
articulations libres aux chevilles, arti¬ 
culations facultatives à point d’arrêt 
aux genoux et à coxo, montants latéraux 
nervés à rallonges, embrases. 

Ceinture pelvienne à coulisse, tuteurs 
latéraux à béquillons, tuteurs dorsaux, 
transversal, et bretelles. 

Pris. 300. » 
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Fractures de la Rotule 


1748. Appareil de Boyer. 

Gouttière garnie au 1/3 inférieur de la jambe jusqu’à mi-cuissc, 2 courroies de pression pour rappro¬ 
chement des fragments, 2 courroies fixatrices de la gouttière. 

Prix. 20. » 




1749. Appareil de Trélat. 

Gouttière pour le membre inférieur, plaques de gutta percha pour le rapprochement des fragments- 
bandes de maintien, et griffes de Malgaigne. 

Non garnie Garnie 

Prix. 35. » Prix. 50. » 

Fractures de la rotule mal consolidée 



1750. Appareil tout peau souple, 
montants latéraux à nervure et 
embrases, articulation à marteau 
au genou, courroies cuir et large 
genouillère. 

Prix. 90. » 



1751. Appareil tout cuirmoulé et 
perforé, montants latéraux à ner¬ 
vure et articulation libre au ge¬ 
nou, embrases, large bande élas¬ 
tique couvrant la face antérieure 
de la jambe sur toute la longueur. 

Modèle Trémont. Prix. Î10. » 
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1752. Appareil de marche, semelle 
métallique, étrier, articulation en 
T à la cheville, permettant ia 
transformation en appareil de nuit, 
2 montants latéraux à nervure et 
articulation au genou, embrases, 
large bande élastique couvrant la 
face antérieure du genou. 

Prix. 90. » 
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Traitement 



1755. Appareil à semelle métal¬ 
lique, étriei,montants latéraux ner- 
vés à rallonges et embrases, arti¬ 
culations libres à la cheville et au 
genou, système d’extension et 
flexion à vis articulée et à curseur, 
bande de pression sur le genou. 

Prix-145. » 


de l’ankylose 



1756. Appareil semelle métalli¬ 
que, étrier articulé, montants 
latéraux nervés à rallonges et 
embrases, articulation à marteau 
et vis de pression au genou, 
1/2 cuissard, cuir moulé. 

Prix. 115 >. 


du genou 



1758. Appareil à semelle métal¬ 
lique, étrier articulé, partie jam¬ 
bière et cuissard cuir moulé, 
montants latéraux nervés à ral¬ 
longes et embrases, articulation 
à engrenage et bande de pression 
au genou. 

Prix. 150. » 



1758. Appareil pour l’ankylose pendant la nuit. 
Gouttière articulée au jarret, plaques et courroies 
de fixation, planchette à rail. Geùouillère à courroies 
se fixant à la planchette pour l’extension. 

Non garnie Garnie 

Prix. 60. a Prix. 80. ». 

Même appareil avec guêtre et treuil pour extension. 
Prix. 90. » Prix. 110. » 


Ankylosé définitive 


1759. Appareil tout cuir moulé perforé, 
montants latéraux nervés à embrases, 
semelle métallique, étrier, articulation 
libre en T, permettant la transformation 
en appareil de nuit. 


1760. Appareil amovo inamovible tout 
cuir moulé perforé, montants latéraux 
rigides à nervure. 



T 11 É H O X T 



TRÉMONT 


1761. Appareil de marche, 
mélle métallique, étrier, artii 
tion libre en T à la malh 
montants latéraux nervés rig 
et à embrases ; bande de près 
sur le genou. 

Prix. 110. » 


1763. Appareil dit pied de fer, 
semelle métallique à talonnette à 
brides bout de pied et cou¬ 
de-pied, montants latéraux ner¬ 
vés rigides à embrases. 

Modèle Trémont 


1762. Appareil de marche, se¬ 
melle métallique à talonnière et 
bride d’attache, pilon, montants 
latéraux nervés, embrases rigides, 
et formant étrier, embrases cuis¬ 
sard cuir moulé lacé. 

Prix. 135. » 


Longuewt 


Envoyer la chat 


1765. Appareil à sellette. Modèle 
Trémont , applicable après l’ankylose 
définitive, dans la flexion accentuée. 
Armature très légère en acier nervé, 
semelle à talonnette, cuissard cuir mou¬ 
lé, genouillère, courroies sur le pied. 

Prix, de 130 à 150. » 


1764. Appareil semelle métallique i 
larges courroies bout de pied et cou 
de-pied, pilon, montants latéraux nervé: 
et rigides à embrases, cuissard euh 
moulé, bande de pression au génou. 

Prix. 125- » 
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Ankylosés du coude, poignet, doigts, 



1766. Appareil pour ankylosé du coude. 5 1767. Appareil pour l’ankylose du coude ou fai 

Bras, avant-bras tout cuir moulé, montants nervés ; blesse musculaire, 
à embrases métalliques, articulation du coude à en- > Montants latéraux du bras et de l’avant-bras, 
grenage permettant l’obtention graduelle de l’ex- } à nervure, embrases et patte de fixation, traction 
tension et de la flexion. \ élastique pour la flexion. 


Prix. 150. » 


Prix. 65. » 


Ankylosé du Poignet et des doigts 



748 

1768. Appareil pour l’ankylose du poignet, arthrite, 
avant-bras, cuir moulé, boutons d’attache à la 
partie inférieure, traction élastique formant muscles 
artificiels. 

Prix. 60. » 



749 


1769. Appareil amovo inamovible pour l’ankylose 
du poignet, tout cuir moulé perforé, à nervure 
métallique, couvrant la main, le poignet et l’avant- 
bras, laçure à la partie interne. 

Prix. 80. d 



1770. Appareil pour kystes du poignet. 
Pelote compressive garnie, ressort et 
d’attache. 

Prix. 12. » 

Indiquer la circonférence du poignet. 



patte 


1771. Appareil contre la rétraction des doigts, 
armature métal, capitonnée avec vis de pression 
au centre de la courbure. 

Prix. 50. » 



Résection, 
Luxation- 
Pseudarthrose 
de l’épaule 


753 



1772. Appareil contre la pseudarthrose de l’hu- 
méru s. 

Tout cuir moulé à nervures métalliques, embras¬ 
sant l'épaule, le bras et l’avant-bras, articulation 
libre au coude, point d’appui sur l’épaule opposée, 
courroie axiliaire. 


} 1773. Appareil contre les luxations de l’épaule. 

1 Modèle du P r Lefort. 

I Tout cuir moulé à nervures métalliques, contour- 
j nant l’épaule et le bras, triple mouvement à l’arti- 
j culation de l’épaule, lanière élastique sous axilaire. 
Prix. 175. » 


Prix. 175. 
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Prothèse 

Prothèse du Nez 



1775. Nez artificiel en argent couleur chair, intérieur doré, monté sur lunette acier doré. . . . 75. » 

1776. Nez artificiel aluminium, très léger, couleur chair, intérieur doré monté sur lunette-acier 

doré.60. » 


Prothèse des Doigts 



1777. Doigts artificiels, articulés, montés sui¬ 
dés à ressort métal nickelé. 

Chaque doigt.60. » 

Même modèle, monté sur dé en argent. . 70. » 



760 -761 


1778. Main artificielle doigts rigides, manchette 

de fixation peau souple et lacée.100. » 

Même modèle avec doigts articulés. 

230. » à 280. » 



1779. Bras artificiel pour amputation des doigts. Bras cuir moulé, embrases métalliques, pla¬ 
quette palmaire à ouverture terminale permettant l’adaptation d’accessoires d’alimentation.90. » 

Pour les appareils (fig - 756-758-761), le moulage est indispensable. 












1780. Bras artificiel pour l’amputation de 

l’avant-bras. Bras, cuir moulé capitonné à 
montants métalliques nervés à l’avant-bras, mé¬ 
dius avec doigts articulés. 210 . » 

1781. Même appareil avec pouce, index mé¬ 

dius articulés à ressort, mus par des muscles arti¬ 
ficiels. 235. » 

1782. Même appareit avec main rigide, pouce 

articulé.HO • » 


1784. Bras artificiel « Industriel » pour 
l’amputation de l’avant-bras. Bras cuir moulé 
capitonné, montants métalliques à nervure à 
l’avant-bras, pièce de jonction souple à l’arti¬ 
culation du coude, crochet et anneau. . 100. » 

1785. Même appareil avec main rigide, pouce 

articulé.150. » 



1786. Bras artificiel, amputation de l’avant-bras. Bras, cuir moulé capitonné, à montants nervés 
et articulés au coude', cercle concentrique au poignet permettant la pronation et la supination, main à 


doigts articulés. 275. » 

1787. Même appareil main rigide à pouce articulé.. 175. » 

Accessoires pour alimentation.. . La pièce. 30. s 

















IBÉMOXT 


105 



768 

1790. Bras cuir moulé, armature métallique, 
articulation du coude, came-crémaillère, traction 
élastique, main rigide pouce articulé . . 200. » 
Avec main doigts articulés. . Prix. 300. » 
Avec cercle concentrique. . . En sus. 40. » 


769 

1791. Bras cuir moulé, armature métallique, 
verrou au coude pour flexion graduée, mou¬ 
vements dé rotation de l’avant-bras, pronation, 
supination au poignet, main à doigts articulés. 

Prix. 400. » 

Main avec pouce, index, médius, articulés, 
mus par des muscles artificiels . Prix. 425. « 



770 


1792. Bras Industriel, cuir moulé' 
capitonné, couvre moignon à tige triple 
articulation, anneau et crochet. 

Prix. 115. d 

Avant-bras mobile, main rigide avec 
pouce articulé. 

Prix. 45. » 



Mesures à prendre : 


Bras sain. (Voir fig. 767) 


3. Bras perfectionné, mouve¬ 
ments de rotation et d'élévation de 
l’avant-bras, pronation et supination 
au poignet, main articulée avec muscles 
artificiels pour la préhension de tous 
objets. 

Prix. 500. » 


Longueur du moignon à l’aisselle. . 
— — à l’aarnmion. 


Bras amputé. 

9-10 i Circonférence du moignon partie inférieure . 

9-8 — — — sous l'aisselle.. . 

par. Vacromion — 

tracer le profil île ces 


11 

12 


Si possible, le 
le côté amputé. 


lage de la main saine, du moignon et de l'épaule, à défaut, 


lis parties. — Iniliquer le 
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Prothèse de la Jambe 



1794. Jambe artificielle 
pour amputation au tiers 
de la jambe. Jambe, cuir 
moulé, embrase métallique, 
fermée à la partie supérieure 
de la jambe, montants laté¬ 
raux à nervure, articulation 
libre au genou, pied artificiel 
à malléole métallique. 

Prix. 200. » 

Même appareil, malléole en 
bois. 

Prix. 225. » 



1795. Jambe artificielle à 
pilon pour amputation, 
sus-malléolaire . Cuissard 
et jambe cuir moulé, point 
d’appui ischiatique, montants 
latéraux à nervure et em¬ 
brases , articulation libre, 
pilon à sabot caoutchouc ou 

Prix. 175. » 



1796. Jambe artificielle 
pour amputation de la 
jambe au lieu d’élection. 

Jambe cuir moulé, point 
d’appui ischiatique, montants 
latéraux à nervure et em¬ 
brases métalliques, pied arti¬ 
ficiel, malléole métallique. 

Prix. 225. » 

Même appareil malléole 
bois. 

Prix. 250. » 


Jambe saine 


Longueur du sol au centre du genou. 4-2 

— du centre du genou à 

l’ischion . 2-3 

— du genou à eoxo. .... 2-1 

— totale du sol à Fentre- 

jambe . 4-3 

— du pied. . ..11-18 

Circonférence au bout de pied ... 13 

— au cou-de-pied. ... 12 

passant par le talon 11 
ô la malléole .... 10 

— au mollet .9 

— au genou ....... 8 



Jambe amputée 
Longueur de Vextrèmitê du moi¬ 
gnon au genou. . . . 42-2 
Circonférence du moignon. ... 17 

— au-dessus du genou . 14 

— à mi-cuisse . 7 

— au haut de la cuisse . 6 

îble le moulage du moiguon, à 
détaut, eu tracer le profil. — Indiquer le 
côté amputé. 























Appareil^ à marcher sur le Genou 


1801. Jambe artificielle pour 
amputation au tiers supé¬ 
rieur. Cuissard et calotte, jambe 
cuir moulé, montant latéraux à 
nervures et embrases, articula¬ 
tion à verrou, pied artificiel mal¬ 
léole métallique. 

Prix. 290. » 

Même jambe, malléole en bois. 

Prix. 310. » 


1802. Appareil pour ampu¬ 
tation de la jambe au tiers 
supérieur. Jambe de bois, mon¬ 
tant à pièce de hanche métal¬ 
lique, double articulation, cein¬ 
ture, pilon à sabot cuir. 

Prix. 55. » 

Même jambe, sabot caoutchouc. 

Prix. 58. » 


1800. Appareil pour ampu¬ 
tation de la jambe au tiers 
supérieur. Jambe de bois, mon¬ 
tant rigide, ceinture, pilon à 
sabot cuir. 


Même jambe, sabot caoutchouc. 

Prix. 43. b 


Mesures à prendre 
Jambe normale 


Mesures à prendre 
Jambe amputée 




trochanter 
geno u . . . 


du geno u flè- 


Cireonférence de la 


au-dessus du genou 
nsversal du genou fléc 


illéolei 


Circonfên 






—î—i 1 o 
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1803. Jambe artificielle pour amputation 1804. Jambe artificielle pour amputation 

delà cuisse. Jambe cuir moulé, point d’appui de la cuisse. Jambe cuir moulé, point d’appu 

ischiatique, pièce de hanche articulée, ceinture, ischiatique, pièce de hanche articulée, ceinture, 

montants latéraux à nervures et embrases, arti- montants latéraux à nervures et embrases, arti¬ 
culation système à verrou, pied artificiel, mal- culation libre, traction élastique sur le genou, 

léole métallique. pied artificiel à malléole métallique. 

Prix. 285. » Prix. 275. » 




1S05. Cuissard à pilon pour amputation de 
la cuisse. Cuissard, cuir moulé, pièce de hanche 
articulée, ceinture, montants latéraux à nervures, 
étr ier, articulation système à verrou, pilon sabot 
cao utehouc. 


1S06. Cuissard à pilon pour amputation de 
de la cuisse. Modèle Trémont. Cuissard cuir 
moulé, pièce de hanche articulée, ceinture mon¬ 
tants latéraux rigides à nervures formant étrier 
et embrases, pilon à sabot caoutchouc. 

Prix. 125. » 


Piix. 225. j> 
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Prothèse de la cuisse 

Jambes de bois 


Jambè amputée 


Longueur de T extrémité du moi¬ 
gnon à Vischion . 8-3 

Circonférence à bipartie inférieure 

du moignon . 1C> 

— aurkilieu du moignon 7 

— à la partie supérieure 6 

Indiquer le côté. 
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1808. Jambe de bois pour 
amputation de la cuisse. Cuis¬ 
sard bois capitonné, pièce de 
hanche métallique, double arti¬ 
culation, ceinture, pilon sabot 
cuir. 

Prix. 60. » 

Même jambe, sabot caoutchouc. 

Prix. 63. .» 



Mesures à prendre pour les jambes 
de bois. 

Circonférence à la partie inférieure du 

moignon . If, 

— au milieu du moignon ... 7 

— à la partie supérieure du 

moignon . 0 

Longueur du moignon . 8-3 

— du sol à Ventre-jambe ....... 4.-3 


1807. Jambe de bois pour 
amputation de la cuisse. Cuis¬ 
sard bois capitonné, pièce de 
hanche rigide, ceinture, pilon sa¬ 
bot cuir. 

Prix. 45. » 

Même jambe, sabot caoutchouc. 
Prix. 48. s 


1S09. Jambe de bois pour amputation de 
la cuisse. Cuissard capitonné, pièce de hanche 
métallique à double articulation, ceinture, arti¬ 
culation système à verrou au genou, pilon sabot 
caoutchouc. 


Prix. 120. 























Prothèse du pied 



791 

1810. Appareil p our amputation de l’avant- 
pied. Jambière, cuir moulé capitonné, boucles 
et courroies ou laçure, montants latéraux à ner¬ 
vure, articulation libre à la malléole, semelle 
acier, bout de pied liège. 

Prix. 100. » 


793 

1811. Appareil pour amputation tibio- 
tarsienne. Jambière, cuir moulé, formant ca¬ 
lotte à la partie inférieure, laçure ou boucles et 
courroies, point d’appui sous la rotule, montants 
latéraux à nervure et embrases, articulation à 
point d’arrêt à la malléole, pied artificiel à tendon 
fléchisseur. 

Prix. 150. » 
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1812. Appareil pour amputation sous as- 
ragalienne. Modèle Hôpital. Jambière, cuir 
moulé à laçure, courroie pour point d’appui sous 
la rotule, montants latéraux à nervure, fixés sur 
pilon bois, garni cuir. 

Prix. 85. t > 


•REMOftii / 
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1813. Appareil pour amputation Chopard. 

Jambière, cuir moulé, capitonné, courroies et 
boucles ou laçure, point d’appui sous la rotule, 
montants latéraux à nervure, étrier, articulation 
à point d’arrêt à la malléole, pied articulé. 

Piix. 160. » 







Béquilles — Cannes 


1820. Canne bambou, 
poignée buffle, sabot caout¬ 
chouc . 

Prix. 10. )> 

1821. Canne cornouiller, 
poignée buffle, sabot caout¬ 
chouc. 

Prix. 11. » 


1818. Canne cylindrique 
à poignée, bois verni, ron¬ 
delle cuir. 

Prix. 5. » 

1819. Canne effilée, ver¬ 
nie, poignée corne, ron¬ 
delle caoutchouc. 


1817. Béquilles à pompe et 
rallonge crosses maroquin ou ve¬ 
lours . 

Prix. 45. » 

1817 bis. Béquilles bambou, 
crosses velours, sabot caout¬ 
chouc. 

Prix. 35. » 


1815. Béquilles bâtons cylin¬ 
driques, vernis noir, crosse mo¬ 
leskine, rondelle cuir. 

La paire. 12. » 
Rondelles caoutchouc, en sus. 
Prix. 1.50 

• Sabots caoutchouc, en sus 


1816. Béquilles bâtons effilés, 
vernis noir, crosses maroquin, 
rondelles caoutchouc. 

La paire. 18. » 

Même béquilles, vernis noir fin 
ci'osses velours, sabots caout¬ 
chouc. 


1822. Camisole de forC< 
partie supérieure seule. 
Prix. 28. » 


1823. Camisole de force, lanières pour les jambes, et cordes 












FRACTURES 
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1825. Attelles bordées, toile métallique étamée. 

Longueurs en centimètres. . 20 à 30 35 à 50 55 à 60 65 à 70 75 à 80 


Prix . . 1. » 1.40 1.60 1.70 1.80 2. » 

Attelles conjuguées. Le jeu. En plus. 0.75 

1826. Attelles en T, toile métallique bordée, du Professeur Verneuil, pour la coxalgie. 

Petite Moyenne Grande 


3. » 5. » 6.50 




1827. Attelles métalliques perforées, permettant d’obtenir toutes les tailles par leur assemblage. 
Modèle des Ministères de la Guerre et de la Marine. Brevetées S. G. D. G. 

Longueurs en centimètres. . . 18 25 30 35 

Prix . . 1.25 1.50 1.75 2. » 



808 

1828. Attelle semelle bois, pour fracture des orteils. 2.50 
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Fractures 



Cerceaux 



1833. Cerceaux fixes pour les draps, fil de fer 5 
étamé. 

Diamètres. . . 0.25 0.35 0.40 } 

Prix. . 7. » " 9. » 11. » 

1834. Cerceaux articulés, pour les draps, fil de fer \ 
étamé. 

Diamètres. . . 0.25 0.35 0.40 \ 

Prix. . 12. » 14. » 16. » 


1835. Cerceaux fixes pour les draps, fer plat et fil 
de fer étamé. 

Diamètres . . . 0.25 _ 0.35 0.40 

Prix. . 9. » 11..» 13. » 

1836. Cerceaux articulés, pour les draps, fer plat et 
fil de fer étamé. 

Diamètres. . . 0.25 0.35 0.40 

Prix. . 14. » 1671 18. » 
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Fractures 

Parties Supérieures 


1840. Fronde pour fracture 

1841. Appareil de Bonnet, 

1842. Fronde de Bouisson 

u maxillaire inférieur. 

pour immobilisation. 

pour fracture du maxillaire 

Prix. 12. » 

Non garni Garni 

inférieur. 


1843. Gouttière bras, avant- 
•as. coude éehancré. 

Non garnie Garnie 


1844. Gouttière pour avant- 


bras . 

Non garnie 

3.25 



1845. Gouttière pour bras et 
ivant-bras, sujet debout. 

Non garnie Garnie 

7.50 20. » 



1846. Gouttière pour bras, 
avant-bras, sujet couché. 

Non garnie Garnie 

7.50 20. » 



- 1847. Gouttière articulée pour 
ankylosé du coude. 

Non Garnie Garnie 

18. 30. » 



1848. Gouttière bras, avant- 
jras, couvrant l’épaule. 

Non garnie Garnie 

12. « 25. » 




«S* ,eS ,ames P " leur *“*"“•*. ■>">««« 
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Fractures 



1851. Gouttière pour cuisse et 
jambe. 

Non garnie Garnie 

10. » 28. » 



1854. Gouttière pour cuisse 
jambe, articulée, ankylosé 
du genou. 

Non garnie Garnie 

22. b 40. a 


1852. Gouttière pour jambe. 
Non garnie Garnie 

7.50 20. » 



833 


1853 bis. Cuissard du Docteur 
Hennequin pour fracture de 
cuisse. Non garni Garni 

loT » 20. 



836 


1856. Gouttières, tôle per¬ 
forée, à glissières, s’adaptant 
à toutes Tes tailles. Brevetées 
s. g. d. g. Modèle adopté par 
le Ministère de la Guerre. 

Prix. 22. « 

Anus contre nature. (Voir page 157) 



1353. Gouttière pour cuisse, 
jambe, avec côté. 

Non garnie Garnie 

11. » 29. » 


835 

1855. Gouttière du Docteur 
Benjamin Anger, ne recou¬ 
vrant que le tiers inférieur de 
la circonférence de la jambe, 
pour faciliter le pansements. 

Non garnie Garnie 

12. » 28. » 
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1857. Gouttières de Bonnet, pour immobilisation dans la coxalgie et affections vertébrales. 

Garnie Non garnie | ^ garnie :^ngarme 

Hauteur totale jusqu’à l m . 115.» 40.» ; Hauteur totale de 1^40 a l“ 6 o. 160.» 60.» 

_ de 1- à 1-20. 135.» 48.» ; - - de 1»65 a 1-85 170. 65.» 

- - l m 20 à l m 40. 145.» 55. » _ _ de l- 8 o a l“9o. 185.» 7<^» 

Double garniture caoutchouc au bassin et au coussin mobile.Prix. 

Mouffle pour soulever le sujet dans la gouttière. 

Toutes les gouttières de Bonnet garnies ou non garnies sont expédiées à lettre t 


20 . » 

. A défaut d’indica- 

queues tes uouiweTes ae jduiulvl yai il ioo uuo ,wi ---- # 

tions spéciales, nous livrons toujours les gouttières garnies caoutchouc au bassin et au coussin mobile. 



1858. Gouttière Bonnet avec valve mobile pour faciliter les pansements et démontrant l’extension. 

Chaque valve à la gouttière. 20. » ; Guêtre pour l’extension. 7. » 

Poulie fixe. 6. » 5 Contre-poids. le .Ml. 2. » 


Mesures à prendre sur le sujet pour les Gouttières de Bonnet. 

Hauteur de l’aisselle au sol. ï Circonférence ou diamètre transversal du bassin. 

— du périnée au sol. ; Dans les cas d’extension ; indiquer le côté du membre malade. 
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1859. Gouttières de Richet, pour immobilisation dans lès cas de fractures du col ou de la partie supé¬ 
rieure du fémur. 

Garnie Nongarnie | Garnie Non garnie 

HauteurdusolàlaceîntureO^Sô. 90. » 40. f Hauteur du sol à la ceinture 1=05. 120. » 50 . » 

— — — 01=95 • 405. » 45. » — — _ l m 15. 145. » 55^ » 

Double garniture caoutchouc au bassin et au coussin. , , ..En pi us ^g B 

Mesures à prendre sur le sujet : 

Hauteur du sol au périnée. | Circonférence ou diamètre transversal du bassin. 

— — à la ceinture. î Indiquer le côté du membre malade. 











TRÉMOKT 


117 


Gouttière Kirmisson 
Voitures pour Coxalgiques 



1860. Gouttière articulée du D r Kirmisson, permettant l’abduction, la rotation et l’immobilisation des 
membres, avec articulation simple ou double. 

Articulation 1 Articulation 

Simple Double j Simple Double 

Hauteur totale jusqu’à 100. c/m 140. » 160. b \ Hauteur totale jusqu’à 165. c/m 185. » 205. » 

_ — — 140. — 170. b 190. » \ — — — 185. — 195. » 215. » 

Mesures à prendre sur le sujet : 

Hauteur Au sol à Vaisselle. 

— — au •périnée. 

Circonférence ou diamètre transversal du bassin. 

Indiquer le côté à articuler. 



841 


1861. Voitures pour coxalgiques, coussin, vannerie fine mordorée, capote moleskine ' à compas, tablier 
mobile, 4 roues bois charronnées sur ressorts flexibles acier. 


Taüles en centimètres . . 100 110 120 130 140 150 160 170 1£0 

Prix. 190. » 210. b 230. b 240. a 250. a 270. » 290. b 320. » 340. a 

Roues caoutchouctées . . 230. b 250. a 270. a 280. a 290. a 315. a 335. b 365. a 385. a 

1862. Voitures pour coxalgiques, modèle ordinaire, coussin, vannerie, capote, tablier, ferrures fortes, 
ressorts acier, roues fer. 

Tailles en centimètres. 100 110 120 130 140 160 160 170 180 

Prix. 170. b 185. a 200. » 205. » 215. a 250. » 260. » 280. a 300. » 
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Extension 







1869. Poulie mobile à hauteur variable du 1870. Poulie mobile du D r Hennequin, 

D r Kermisson,pour extension continue. . 12. » extension continue.Pris. 


pour 
9. * 
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BANDAGES 


CONTENTION PARFAITE DES HERNIES RÉDUCTIBLES 

par le 

Bandage “OBTÜRO-CURATIF" 

à double pression élastique 
Breveté S.G.D.G. 

NOUVEAU BANDAGE “ OBTURO CURATIF ” PERFECTIONNE 

à inclinaison progressive et sans ressort dorsal 
Breveté S. G. D. G. 



Vue extérieur de la pelote, partie métallique 



851 

Vue extérieur de la pelote recouverte de sa 
plaque, partie métallique. 




Les perfectionnements apportés au bandage herniaire 
par la création du bandage obturo-curatif sont basés sur 
des principes anatomiques qui en font un appareil d’une 
application raisonnée rigoureusement exacte, supérieure à 
ce que peuvent donner les bandages construits jusqu’à ce 
jour. 

Le Bandage Obturo-Curatif reçoit son nom de sa dis¬ 
position anatomique qui lui confère les caractères sui¬ 
vants : 

1° Régularité parfaite dans la conformation de toutes les 
pelotes du même modèle ainsi que des bourrelets par le 
système de leur montage sans couture. 

2° Reproduction exacte de la tumeur et du trajet hernié 
par la forme de la partie postérieure métallique de la 
pelote, forme fournie par des moulages successifs de sujets 
herniés à différents degrés. (Voir fig. 852 et pages 121 -122 -123). 

Pression régulière sur la partie herniée due à l’action 
directe et continue d’un ressort placé à l’intérieur de la 
pelote. Ce ressort par son effet refoule la partie postérieure 
de cette pelote et supprime ainsi la force trop considérable 
du ressort ceinture. (Voir fig. 833). 


Coupe complète des différentes parties de la pelote, 
assemblage de la plaque au moyen du ressort à 
boudin. 
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La forme et la force du ressort ceinture ont subi elles-mêmes une transformation qui donne une grande 
élasticité. Une double courbure du collet de dehors en dedans et de bas en haut, fixe la pelote en une 
application rigoureuse -et ramène le ressort à son niveau sur le bassin supprimant ainsi tout vide autour 
des fosses iliaques. 

La pelote ne faisant dans aucun cas corps avec le ressort, permet de choisir ces deux pièces et d’ap¬ 
pliquer ainsi un appareil conforme à tout cas qui peut se présenter, par le volume de la pelote, la grandeur, 
la forme et la force du ressort. 

4° Mobilité de la partie postérieure de la pelote évitant toute compression de la hernie entre celle-ci et 
les parois du canal inguinal, inconvénient inhérent à tout bandage après déformation de la pelote. 

5* Indéformabilité de la pelote par la construction spéciale de ses organes. 

Aucun bandage n’a été exempt de déformation et n’a pu pour cette cause fournir une contention parfaite 
et constante d’une hernie inguino-scrotale et scrotale, trop souvent même le bandage a, par une sécurité 
trompeuse favorisé le développement de la tumeur. 

6° Facilité d’augmenter ou de diminuer le relief de la pelote suivant le volume de la hernie et de l’em¬ 
bonpoint du sujet, la forme de la pelote pouvant varier sans déformation de la surface plane à un relief de 
12 m / m et ceci par une vis à tige d’élévation E de plusieurs longueurs au moyen de laquelle on obtient le 
degré de relief désiré (Voir fig. 853). 

Cette disposition de pouvoir l’élever ou l’abaisser : la rendre plus souple ou plus ferme à volonté sera 
un avantage très apprécié des personnes soucieuses d’appliquer à chaque cas la pelote qui convient le 
mieux pour maintenir la hernie. 

A ces avantages, nous ajouterons que l’outillage spécial qu’il nous a fallu créer pour la fabrication des 
ressorts et des pelotes nous permet de livrer le bandage obturo-curatif à des prix n’excédant pas ceux des 
bandages ordinaires. 


Mesures à prendre pour les bandages 


4. Indiquer la circonférence du corps 
en mesurant à 5 centimètres au-dessous 
des hanches. 

2. Indiquer le côté. 

3. Indiquer le volume, noix, œuf poule 
ou œuf de dinde. 

i. Indiquer le genre, inguinale, crurale, 
scrotal“e ou ombilicale. 



S54 


5. Indiquer l’âge et la corpulence du 
sujet. 

6. Indiquer le numéro correspondant 
au modèle du bandage demandé. 
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i re période) 


État anatomique d’une hernie naissante ; le 
sac herniaire est ouvert, on aperçoit l’anse intes¬ 
tinale qui s’engage à l’orifice interne. 


Moulage 
•é duction. 


nature après 


re glaise, 


(i re Période) 


Moulas 

iduction. 


État anatomique d’une hernie naissante qui 
devient plus apparente ; l’anse intestinale a franchi 
l’anneau interne, elle prend la direction oblique 
du canal inguinal. 


nature 










Anatomie d’une Hernie 
intra-inguinale oblique 

(2 me Période) 



État anatomique d’une hernie intra-inguinale Moulage à la terre glaise, pris sur nature après 

oblique plus basse dans le trajet inguinal et plus réduction, 

accentuée. 


Anatomie d’une Hernie 
inguino-pubienne 

(2 me Période) 
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Anatomie d'une Hernie 
inguino-scrotale épiploïque 

(3 ms Période) 





État anatomique d’une hernie épiploïque 
directe qui dépasse l’anneau externe. 


Moulage à la terre glaise pris sur nature 
îs réduction. 


Période; 


État anatomique d’une hernie inguino-scrotale 
complète qui a pris un volume considérable. 


Moulage à la terre glaise pris sur nature 
après réduction. 
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Bandages “ Obturo-Curatif ” 


Pelotes 



Pelote lorme poire arrondie 
n” 1. applicable à la hernie nais¬ 
sante l re période. ( Voir page 121.) 
Bandages ( fîg . 855-856). 


diverses 1/2 grandeur 



Â 


naturelle 



Pelote forme poire allongée 
n° 2, applicable à la hernie nais- 
santel re période. {Voirpage 121). 
Bandages (fig. 857-859-861-862). 



Pelote forme poire n* 3, ap¬ 
plicable à la hernie intra-in- 
guinale 2 me période. ( Voir page 
122 ). 

Bandages (fîg. 864-866-867). 



B 



Pelote forme poire n” 3 bis, 
plus large, applicable à la hernie 
intra-inguinale oblique 2“° pé¬ 
riode,. ( Voir page 122). 

Bandage {fig. 868). 



Pelote forme triangulaire 

n° 4, applicable à la hernie in- 
guino-pubienne 2 me période. 
Bandages ( fig. 871-872-875). 



Pelotes dorsales pour 
les bandages simples ou 
doubles {fig. A-B-C). 



Pelote forme main n” 5, ap¬ 
plicable à la hernie inguino-se.ro- 
tale 3” e période. (Voir page 123h 
Bandages ( fig. S74-S77). 



Pelote ronde appli¬ 
cable à la hernie ombili¬ 
cale. 


Bandages (fig. 
909). 


904-905- 



n° 4 bis, applicable à la hernie 
inguino-pubienne 2 me période. 
{Voir page 122). 

Bandage (fig. 878). 


N°6-7 



Pelote forme triangulaire 

n” 6 et 7, avec sous-cuisse adhé¬ 
rent applicable à la hernie scro- 
tale 3®° période.) Voir page 123). 
Randases (fig. 888-800-891-822). 
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Bandages “ Obturo-Curatif ” 

Brevetés S. G. D. G. 

Hernie Inguinale naissante (i re Période) 


1875. Bandage dit invisible, 

ressort léger très flexible à coussin 
dorsal, petite pelote poire indé¬ 
formable n° 1. 

Simple soigné. 16. » Fin. 20. « 
Double à ressort brisé. Soigné - 
Prix. 28. » 
Double à coussin dorsal. Fin. 

Prix. 35. » 



856 

1876. Bandage, ressort léger 
capitonné, petite pelote poire in¬ 
déformable n° 1. 

Simple soigné. 18. » Fin. 23. » 
Double à ressort brisé. Soigné. 

Prix. 30. » 
Double coussin dorsal. Fin. 

Prix. 35. » 


e hernie naissante . ■ ■ 

— plus allongée . 

— ombilicale . . . 
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1877. Bandage dit imper¬ 
ceptible, ressort léger à coussin 
dorsal, pelote poire indéformable 
n° 2, plus allongée. 

Simple soigné. 14. » Fin. 20. » 
Double à ressort brise ( fig. 862). 
Soigné. Prix. 20. » Fin. 25. » 
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1878. Bandage double dit 
imperceptible, coussin à glis¬ 
sière, ressorts légers à coulisses 
sur pelotes poires indéformables 
n° 2. 

Garniture légère soignée. 25. » 
— fine. 30 » 



18S0. Bandage, ressort souple 
capitonné, pelote poire indéfor¬ 
mable n° 2. 

Simple soigné. 20. » Fin. 26. 
Double ressort brisé. Soigné. 
Prix. 30. » Fin. 35. » 


1879. Bandage dit invisible, 

ressort léger très flexible â cous¬ 
sin dorsal petite pelote triangu¬ 
laire indéformable n° 4 ter. 

Simple soigné. 16. » Fin. 20. 
Double ressort brisé [fig. 862 . 

Soigné. .Prix. 28. 

Double coussin dorsal (fig. 859). 
Fin.Prix. 36. » 



1881. Bandage double dit 
imperceptible, ressorts brisés, 
pelotes poires indéformables n° 2 
Garniture légère soignée. 20.» 
— — fine. . . 25. » 
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Bandages “ Obturo-Curatif ” 

Brevetés S. G. D. G. 

Hernie inguino-pubienne ( 2 me Péricxie) 
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1882. Bandage, modèle an¬ 
glais modifié, ressort étroit mo¬ 
bile sur coussin dorsal, monté à 
coulisse sur pelote poire indéfor¬ 
mable n" 2. 

Simple soigné. 25. » Fin. 30. » 
Double. 

Soigné. 35. » Fin. 40. » 


864 

1883. Bandage, modèle an¬ 
glais modifié, ressort plus résis¬ 
tant, mobile sur coussin dorsal, 
monté à coulisse sur pelote, 
poire indéformable n° 3. 

Simple soigné. 23. » Fin. 35. » 
Double soigné. 38. » — 45. » 
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1884. Bandage ressort capi¬ 
tonné monté à vis sur pelote 
poire indéformable n° 3. 

Simple soigné . . Prix. 12. 
Double, ressorts brisés. 

Soigné . . . Prix . . . . 18 » 




1885. Bandage dit imper¬ 
ceptible, ressort tour de corps, 
monté à coulisse sur pelote, 
poire n°3. 

Simple garniture légère. 
Soignée. 25. » Fine. 30. » 
Simple dit invisible, ressort 
plus étroit. Fin . . Prix. 35. » 



1887. Bandage dit imper¬ 
ceptible ressort, résistant monté 
à vis sur pelote, poire indéfor¬ 
mable n» 3, coussin de dos. 
Simple soigné. 16. a Fin. 22. 

Double à ressorts brisés. 

Soigne. 25. » Fin. 30. 


1886. Bandage ressort éner¬ 
gique monté à coulisse sur pe¬ 
lote poire indéformable n° 3 bis 
coussin de dos. 

Simple garniture légère soignée 
Prix. . 20. a Fine. 25. » 
Double,à coussin de dos à glissière 
Soigné. Prix. 30. a Fin . 35. » 



870 

1S8S. Bandage dit de fatigue, 

ressort très résistant, pelote 
ronde ou triangulaire, srarniture 
forte. 

Simple ... . Prix. 6. a 

Double...... _ io. t> 
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Bandages “Obturo-Curatif ” 

Brevetés S. G. D. G . 

Hernie inguino-pubienne ( 2 me Période) 



871 

1890. Bandage, ressort résis¬ 
tant capitonné, monté à coulisse 
sur pelote triangulaire indéfor¬ 
mable n° 4. 

Simple, soigné. 20. » Fin 25. » 
Double à coussin de dos 

Cfig - 881). 

Prix, soigné 25. » Fin. 30. » 




1891. Bandage, ressort tour 
de corps capitonné, monté sur 
pelote triangulaire indéformable 
n° 4. 

Simple soigné. 25. » Fin. 30. » 


873 

Siège d’une hernie intra-inguinale . 
— — inguino-pubienne. 
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1892. Bandage, ressort fort 
capitonné, monté à vis, pelote 
main indéformable n° 5. 

Simple soigné. 18. » Fin. 23. » 
Double brisé 

Soigné. 24. » Fin. 30. » 




1893. Bandage ressort résis¬ 
tant capitonné monté à vis sur 
pelote triangulaire indéformable 
n° 4. 

Simple soigné. 12, » Fin. 16. » 
Double brisé Cfig. 880). 

Soigné. 18. » Fin. 25. » 
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1895. Bandage, ressort résis¬ 
tant capitonné dit tour de corps, 
monté à coulisse sur pelote main 
indéformable n° 5. 


1894. Bandage, ressort extra¬ 
fort, tour de corps, capitonné, 
monté à crémaillère sur pelote, 
main indéformable n° 5 bis. 

Soigné. 35. Fin. 45. » 



87* 


1S9G. Bandage, ressort résis¬ 
tant capitonné, dit tour de corps, 
monté à crémaillère sur pelote 
triangulaire indéformable n” 4 bis. 
Simple soigné. 30, » Fin. 35. » 


Fin. 30. 






Bandages “ Obturo-Curatif” 

Brevetés S. G. D. G. 

Hernie inguino-pubienne ( 2 0 Période) 



8-9 

1897. Bandage double brisé, 

ressort capitonné, monté à vis 
sur pelote poire indéformable 
n° 3. 

Soigné. 18. « Fin. 25. » 
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1900. Bandage double mo¬ 
dèle anglais modifié dit imper¬ 
ceptible, ressorts mobiles sur 
coussin dorsal, montés à coulisse 
sur pelotes poires indéformables, 
n° 2. 

Soigné. 28. » Fin. 35. » 



883 


1903. Bandage simple pour de 
bain, pelote forme poire ou 
triangulaire, recouvert gomme- 
Prix. 15. » 



881 


1899. Bandage double, cous¬ 
sin a glissière ressort capitonné 
monté à coulisse sur pelote trian¬ 
gulaire indéformable n° 4. 

Soigné. 25. » Fin. 30. » 



884 


1902. Bandage double brisé, 
dit de fatigue ressorts énergiques, 
pelotes poires ou triangulaires, 
garniture solide. 

Prix. 10. b 



1898. Bandage double brisé. 

ressorts capitonnés, montés à 
vis sur pelotes triangulaires in¬ 
déformables n° 4. 

Soigné, 18. » Fin. 25. » 



capitonnés, mobiles sur coussin 
dorsal, montés à crémaillère sur 
pelotes triangulaires indéforma¬ 
bles n° 4. 

Soigné. «35. » Fin. 45. » 



1904. Bandage double brisé, 
pour le bain, pelotes forme poires 
ou triangulaires, recouvert 
gomme. 


Prix. 24. » 
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Bandages “ Obturo-Curatif ” 

Brevetés S G. D. G. 

Hernie inguino-scrdtale (3 e Période) 



dit anatomique, ressort résis¬ 
tant capitonné, pelote allongée 
forme triangulaire, sous-cuisse 
adhérent. 






1908. Bandage anatomique, 

ressort fort toür de corps capi¬ 
tonné, monté crémaillère sur pe¬ 
lote triangulaire indéformable 
n° 7, sous-cuisse adhérent. 
Soigné. 28. » Fin. 34. » 




Hernie scrotale 


1910. Bandage double, cous¬ 
sin de dos à glissière, ressort fort 
capitonné, monté à coulisse sur 

pelote triangulaire indéformable 

n° 7 bis et pelote poire indéfor¬ 
mable n° 3 bis. 

Soigné. 45. » 


1906. Bandage dit anatomi¬ 
que, ressort résistant capitonné, 
monté à vis sur pelote trian¬ 
gulaire indéformable n® 6, avec 
sous-cuisse adhérent. 

Simple Soigné. 15.» Fin. 20.» 
Double - 25.» Fin. 30.» 


1907. Bandage dit anato¬ 
mique, ressort fort tour de 
corps, capitonné, monté à cou¬ 
lisse sur pelote triangulaire in¬ 
déformable n° 7, sous-cuisse 
adhérent. 

Simple ordinaire. . . 20. » 
Soigné. 25. » Fin. 30. » 



1909. Bandage double, cous¬ 
sin de dos à glissière, ressort 
énergique capitonné, monté à 
crémaillère sur pelotes triangu¬ 
laires indéformables n* 6, avec 
sous-cuisses adhérents. 

Soigné. 38. » Fin. 45. » 



1911. Bandage ressort tour de 
corps, extra-fort capitonné, monté 
crémaillère sur pelote indéfor¬ 
mable forme main n° 5 bis. 

Soisrné. 35. » Fin. 45. » 


Fin. 55. 
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Bandages “ Obturo-curatif ” 

Brevetés S. G. D. G. 

Hernie Crurale 



1912. Bandage, ressort flexi¬ 
ble, dit imperceptible, coussin de 
dos, collet court, double cour¬ 
bure crurale, monté à vis, sur 
pelote indéformable, ovale ar¬ 
rondi, n° 1, sous-cuisse. 

Ordinaire. 18. » 

Soigné. 24. » Fin. 30. » 



Hernie crurale 



1913. Bandage, ressort capi¬ 
tonné, collet court, double cour¬ 
bure crurale, monté à crémaillère 
sur pelote ovale arrondi, indé¬ 
formable, n c 3, sous-cuisse. 

Soigné. 25. » Fin. 32. » 


Cure radicale de la Hernie 



1914. Bandage, ceinture élas¬ 
tique montée à vis sur pelote 
triangulaire arrondie et capi¬ 
tonnée, sous-cuisse caoutchouc. 

Soigné. 14 Fin. 20 



900 


Bandage pour cure radicale. 
Vue interne de la pelote. 



1915. Bandage, ressort flexi¬ 
ble capitonné, .monté à. vis sur 
large pelote poire capitonnée 
peu convexe, sous-cuisse. 
Ordinaire. 10. » Soigné. 15. » 



Hernie irréductible 


Hernie irréductible 



903 

1916. Bandage pour hernie irré¬ 
ductible, ressort souple capitonné, 
monté à vis 'sur pelote concave ca¬ 
pitonnée. 

Soigné. 15. » Fin. 20. » 
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Bandages “ Obturo-Curatif ” 



1918. Bandage ombilical, res¬ 
sort flexible, dit Imperceptible à 
coussin dorsal monté à vis sur 
pivot, pelote ronde à relief élas¬ 
tique mobile. 

Ordinaire Soigné Fin 

15. b 20. » 25. b 



907 


1920. Bandage pour hernie 
ombilicale irréductible, double 
ressort capitonné, monté à vis 
sur pivot, pelote ronde conca¬ 
ve et capitonné. 

Soigné Fin 

25. b 35. » 


Brevetés S. G. D. G. 

Hernie Ombilicale 



Hernie Ombilicale 



1921. Bandage pour hernie 
ombilicale irréductible, double 
ressort dit Imperceptible à cous¬ 
sins dorsaux monté sur large 
plaque cuir moulé perforé capi¬ 
tonné et renforcée d’une nervure. 

Soigné Fin 

35. b 45. » 



905 

1919. Bandage ombilical dou¬ 
ble ressort dit Imperceptible à 
coussins dorsaux, monté à vis sur 
pivot, pelote ronde à relief élas¬ 
tique mobile. 

Ordinaire Soigné Fin 
25. » 30. » 40. » 

Même modèle avec ressorts à 
charnières, et petites pelotes 
rondes à la partie dorsale. 

Soigné Fin 

35. » 45. » 
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1922. Bandage ombilical, 

ceinture élastique ou peau capi¬ 
tonnée pattes et boucles, fixée sur 
levier faisant compression gra¬ 
duée sur la hernie, pelote ronde à 
relief élastique mobile. 

Ordinaire Soigné Fin 
20. » 25. » 30. ». 


Les bandages ombilicaux [fig. 904 - 905 - 909 J sont munis de la pelote « Obturo-Curative » à relief 
demi-sphérique soutenu par un ressort intérieur produisant sur la hernie une pression élastique et graduée. 



1923. Bandage épigastrique, ceinture élasti¬ 
que montée à vis sur pelote rectangulaire arrondie 
et capitonnée. 

Soigné Fin 

14. » 20. b 


1924. Bandage épigastrique double ressort dit 
Imperceptible à coussins dorsaux, monté à vis sur 
pivot, pelote rectangulaire arrondie et capitonnée- 
Ordinaire Soigné Fin 

25. b 30. b 40. » 
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Bandages “Obturo-Curatif” 

sans ressort dorsal 

Nouveaux Modèles Brevetés S. G. D. G. 

Les nouveaux modèles de bandage « Obturo-Curatif » sont sans ressorts dorsaux, à inclinaison pro¬ 
gressive et refoulement central, donné par un ressort placé dans l’intérieur de la pelote ( Voir fig. 912). 

Par son indéformabilité et les dispositions de ses organes on obtient sans aucune gêne une contention aussi 
absolue qu’énergique. Il peut se porter jour et nuit et roulé comme dans {fig. 913) il est d’un très petitvolume. 



912 



914 

Siège d'une hernie naissante .1 

— — plus allongée 2 

— ombilicale .7 



Hernie Inguinale naissante (i re Période) 



91G 


Même bandage que fig. 915 
vu appliqué. 



1925. Bandage à ceinture élas¬ 
tique fixée sur levier à incli¬ 
naison progressive monté sur 
petite pelote poire indéformable, 
sous-cuisse indispensable. 

Soigné Fin 

14. » 20. » 



917 

1926. Même modèle que fig. 915 
à deux pelotes. 

Soigné Fin 

22. « 30. » 


Hernie intra-inguinale ( 2 me Période) 



1928. Bandage double sur 

une branche à ceinture élastique 
ou partie capitonnée, montée sur 
levier articulé à inclinaison pro¬ 
gressive, pelotes poire moyennes. 
Soigné Fin 

25. ,, 35. »» 



918 

1927. Bandage double cein¬ 
ture élastique a coulisse dorsale, 
fixée sur 2 leviers à inclinaison 
progressive, montés sur pelotes 
poires moyennes indéformables, 
sous-cuisses indispensables. 

Soigné Fin 

24. * 32. v 



919 

Bandage double {fig. 920) vu 
appliqué; 







TEÉMOXT 


Bandages “ Obturo-Curatif ” 

Nouveaux Modèles Brevetés S. G. D. G. 


Hernie Inguino-pubienne (2™ 



1930. Bandage sans ressort 
dorsal, partie métallique capi¬ 
tonnée contournant la fosse 
iliaque et montée sur levier, à 
inclinaison progressive, pelote 
moyenne indéformable, ceinture 
élastique ou partie capitonnée. 

SoigDé. 18. » Fin. 23. » 




Siège d’une hernie intra-inguinale, 3 
— inguino-puUenne 4 


période). 
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1931. Bandage sans ressort 
dorsal, partie métallique double, 
montée sur leviers à inclinaison 
progressive, pelotes indéforma¬ 
bles, ceinture élastique ou partie 
capitonnée. 

Même appareil que (fig. 921). 
Double soigné. 28. » Fin. 35. » 
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1932. Bandage sans ressort dorsal, partie 
métallique capitonnée, contournant la fosse 
iliaque, monté sur levier à inclinaison progressive, 
pelote triangulaire allongée, sous-cuisse, ceinture 
élastique ou partie capitonnée. 

Simple soigné. 22. » Fin. 28. « 
Double — 32. .. — 38. » 


1933. Bandage sans ressort dorsal, partie 
métallique capitonnée, contournant la fosse 
iliaque, monté sur levier à inclinaison progressive, 
pelote triangulaire indéformable, ceinture élasti¬ 
que fort ou partie capitonnée. 

Simple soigné. 20. » Fin. 25. » 

Double — 30. » — 35. » 


Hernie Inguino-Scrotale « 3 me période » 



1934. Bandage sans ressort 
dorsal, partie métallique capiton¬ 
née, contournant la fosse iliaque, 
monté sur levier à inclinaison 
progressive, pelote triangulaire 
indéformable, dite anatomique, 
ceinture élastique large ou partie 
capitonnée, sous-cuisse indis¬ 
pensable. 

Simple, soigné. 25. o Fin. 30. b 


Siège d’une hernie scrotale 5 




1935. Bandage sans ressort 
dorsal, parties métalliques capi¬ 
tonnées, contournant les fosses 
iliaques, montées sur leviers à 
inclinaison progressive, pelotes 
triangulaires indéformables, dites 
anatomiques, sous-cuisses indis¬ 
pensables, ceinture élastique ou 
partie capitonnée- 
Soigné. 36. y> Fin. 42. « 


1936. Bandage crural, partie métallique à double courbure crurale capitonnée, 
et contournant la fosse iliaque, fixée sur levier à inclinaison progressive, petite 
pelote poire indéformable, ceinture élastique ou partie capitonnée, sous-cuisse 
indispensable. 

Simple soigné. 20. > Fin. 26 » Double, soigné: 30 , » Fin. 37. u 







tr-emost 
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Bandages “ Obturo-Curatif 

Nouveaux modèles dits 4 4 Côté Opposé 

Brevetés S. G. D. G. 


Les nouveaux modèles de Bandages dits « Côté opposé » sont composés n ^e c eintoe doreale épique 
fixée à un 1 9 ressort métallique dit Imperceptible contournant la hanche opposée a la hernie ainsi que les 
£ üï dfSmrïurs pelotes sont à levier articulé à crémaillère, inclinaison progressive 
et refoulement central. 



930 

1938. Bandage pour pointe 
de hernie inguinale. (Voir 
anatomie, page 121.) Ceinture 
dorsale capitonnée et élastique, 
ressort de hanche monté à cré¬ 
maillère sur pelote, indéformable 
n* 1. 

Soigné. 25. » Fin. 30. » 



Coupe de la pelote 
Obturo-Curative 



Siège d’une hernie naissante 1. 

_ __ plus aXlongèe 

— — ombilicale 1. 



Siège d’une hernie intra-inguinale 3. 
— — inguino-pubienne 4. 



932 


1939. Bandage pour hernie 
inguinale. (Voir anatomie page 
121.) Ceinture dorsale capitonnée 
et élastique, ressort de hanche 
monté à crémaillère sur pelote 
poire indéformable n° 2. 

Soigné. 25. » Fin. 30. » 



Coupe de la pelote 
Obturo- Curarive 



934 

1940. Bandage pour hernie 
inguino-scrotale. Voir ana¬ 
tomie, page 133. Ceinture dorsale 
capitonnée ou élastique, ressort 
dorsal monté à crémaillère sur 
pelote triangulaire n° 6, dite ana¬ 
tomique. 

Soigné. 30. » Fin. 35. 



933 


Bandage (/2g. 936). 
Vu appliqué. 



1941. Bandage pour hernie 
inguino-puhienne.(Voir anato¬ 
mie page 122). Ceinture dorsale 
capitonnée et élastique, ressort de 
hanche monté à crémaillère sur 
pelote triangulaire n° 4. 

Soigné. 26. » Fin. 32. « 
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Bandages “ Obturo-curatif’’ 

Nouveau modèle à pelote mobile 



Bandage {fig. 9m. 

- (fig- 938). 
Vus appliqués devant. 



938 


1942. Bandage Modèle Tré- 
mont, à ceinture dorsale capi¬ 
tonnée et élastique, fixée à 1/2 
ressort métallique imperceptible 
contournant la hanche opposée 
ainsi que les 2/3 de l’abdomen, 
monté à pivot sur pelote ronde 
mobile à relief indéformable et à 
pression élastique continue au 
moyen d’un ressort interne. 

Soigné.Prix. 20. » 

Fin. - 25 . » 

Extra fin — 35. « 



Bandage (fig. 941). 
- (fig. 938). 
Vus appliqués de dos. 




Coupe de la pelote Obturo-Curative 


Hernie Ombilicale 
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1943. Bandage ombilical, ceinture 
élastique montée à vis sur pelote ovale 
et capitonnée. 

Soigné. 14. » Fin. 20. » 



1944. Bandage ombilical, ceinture 
élastique ou peau capitonnée pattes 
et boucles fixée sur levier faisant com¬ 
pression graduée sur la hernie, pelote 
ronde à relief élastique mobile. 

Ordinaire.Prix. 20. » 

Soigné. — 25. » 

Fin. — 30. 
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Bandages pour Enfants 

Ceintures ombilicales — Bandages Caoutchouc 



943 

1946. Ceinture pour hernie 
ombilicale, en caoutchouc et 
petite pelote ronde. 

Caoutchouc blanc. 5 ' 

— rouge ou noir. 6. » 



946 

1949. Bandage simple ombi¬ 
lical, ressort flexible capitonné, 
monté à vis sur pelote mobile 
capitonnée. 

Prix. 7- » 


Hernie inguinale 

1*® enfance 



949 

1952. Bandage double tout 
caoutchouc plaque métallique 


sus-pubienne. 

Caoutchouc blanc ... 6. « 

— rouge .... 7. » 
Bandage simple 

Caoutchouc blanc .... 4.50 

— rouge. . . .5.50 



945 

1848. Ceinture pour hernie 
ombilicale, tissu élastique, pe¬ 
tite pëlote ronde. 

Prix. 7. » 



948 


1951. Ceinture pour hernie 
ombilicale, toute flanelle, petite 
pelote ronde. 

Prix. 4.50 



944 

1947. Ceinture pour hërnie 
ombilicale, caoutchouc perforé, 
petite pelote: ronde. 

Caoutchouc blanc. 5.50 

— noir ou rougc. 6.50 



947 

1950. Bandage double om¬ 
bilical, ressorts flexibles capi¬ 
tonnés montés.à pivot sur pelote 
ronde mobile «'Obturo-Curative » 
indéformable et à relief.mobile. 

Soigné. 16. » Fin. 20. » 
Le même simple 

Soigné. 10. » Fin. 15. » 


Hernie Congénitale 



950 

1958. Bandage ressort doux 
capitonné monté à vis sur pelote 
forme fourche capitonnée. 


Soigné. 12. j> 

Suspensnirs (Voir pages 138-139) Fin.. 15 . 
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Bandages “ Obturo-Curatif ” 


pour Hernies chez les enfants de 2 à 10 ans 



951 


1955. Bandage à ressort doux 
capitonné monté à vis sur pelote 
triangulaire indéformable. 
Soigné. 8. » 

Fin. . . 12. » 



952 


1856. Bandage double brisé, 
ressorts dits Imperceptibles à 
coussins dorsaux, montés à vis 
sur pelotes triangulaires arron¬ 
dies et indéformables. 

Soigné. 15. » 

Fin . . 20. » 



953 


1957. Bandage à ressort doux 
dit Imperceptible, monté à vis sur 
pelote triangulaire indéformable. 
Soigné. 10. » 

Fin . . 14. » 



1958. Bandage double dit glis¬ 
sière, coussin dorsal ressorts 
flexibles capitonnés, montés à vis 
sur pelotes triangulaires indé¬ 
formables. 

Soigné. 18. » 

Fin . . 23. » 


1959. Bandage double dit glis¬ 
sière à coussin dorsal, ressorts 
capitonnés montés à vis sur pelo¬ 
tes triangulaires indéformables, 
dits anatomiques, sous-cuisses 
adhérents. 

Soigné. 20. » 

Fin . . 25. » 


1960. Bandage à ressort plus 
résistant capitonné, monté à vis 
sur pelote triangulaire indéfor¬ 
mable dit Anatomique, sous- 
cuisse adhérent. 

Soigné. 12. » 

Fin. . . 18. » 


Ceintures contre l’Onanisme 




1961. Appareils contre l’onanisme pour les deux sexes, composés d’une ceinture pelvienne métallique 
capitonnée et fermée par un cadenas, godet épousant exactement les parties génitales, sous-cuisses 
chaînette recouverte caoutchouc. 

Petite Fille Garçon 

80. 90. j> 

100. » à 110 » 115. 


Godet métal nickelé. 
— ai-gent. 


120. 
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Suspensoirs 



059 

1962. Suspensoir blanc, ceinture toile 1/2 
élastique poche tricot coton, avec ou sans sous- 
cuisses. 

Prix. 1.50 



960 

1963. Suspensoir blanc plus léger, ceinture 
élastique, poche filet coton à coulisse. 

Prix. 2. » 



£61 

1964. Suspensoir blanc, façon Milleret, poche 
démontante à crochet, ceinture élastique large. 
Prix. 2.50 

Poche pour rechange. 

Prix. 1. i« 



962 

1965. Suspensoir blanc, poche démontable 
avec ou sans sous-cuisses, ceinture élastique. 

Prix. 2.25 


Poche de rechange. 

Prix. 1. » 





1966. Suspensoir à poche démontable bor¬ 
dée gomme ou sous-cuisses, ceinture étroite tissu 
élastique à filets. 

Article recommandé. 

Prix. 3. b 
Poche de rechange. 

Prix. 1.50 



1967. Suspensoir à poche démontable avec 
ou sans sous-cuisses, tricoté à la main (sans cou¬ 
ture très doux, recommandé), ceinture tricot ou 
élastique. 

Prix. 4.50 

Poche de rechange depuis. 2. » 

Même modèle pour hydrocèle suivant taille. 

Prix. 6.50 à 7.50 
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Suspensoirs 



1968. Suspensoir léger, poche tricot coton 
très souple à bords élastiques sans sous>-cuisses ; 
ceinture tissu léger non extensible. 

Prix. 2.75 

Le même, poche tricot soie 
Prix. 3.50 
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1970. Suspensoir du D r Langlebert pour 
l’Orchite, poche tricotée démontable garnie 
taffetas gommé, avec sous-cuisses, ceinture élas¬ 
tique. 

Prix. 6. » 



1972. Suspensoir pour le sport, poche 
coton béante, ceinture élastique. 

Prix. 4.50 


Suspensoirs divers, modèle anglais, poche soie 

qualité. 
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1969. Suspensoir pour varicocèle, poche 
démontable tricot élastique fin et sous-cuisses, 
large ceinture élastique. 

Prix. 6. » 



968 


1971. Suspensoir du D r Horand pour 
l’Orchite, large poche toile caoutchouctée, ou¬ 
verture sur les bords latéraux afin de faciliter 
le pansement, deux sous-cuisses antérieurs, 
deux sous-cuisses postérieurs, ceinture élas¬ 
tique large. 

Prix. 7.50 



1973. Poch.e coton ou fil tricoté à la main 
s’adaptant aux bandages. 

Prix. 2. s à 2.50 


et ceinture satin 4. b à 8. b suivant modèle et 
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VARICES, PLAIES VARIQUEUSES 

FABRIQUE SPÉCIALE DE BAS POUR VARICES EN TISSUS ÉLASTIQUES A JOUR 

Coton, Fil et Soie, Bas lacés et en pean de chien 


Nos bas élastiques sont tissés en 12 tailles. Les prix énoncés ci-dessus comprennent les pointures du 
n um éro 1 à 8, les tailles numéros 9, 10,11, 12 subissent une majoration de 0.50 par pièce et par numéro pour 
le tissu coton et de 1.25 pour le tissu soie. 

Sur demande spèciale et sans préjudice pour les bas peau de chien qui sont applicables dans les mêmes 
cas de plaies ou ulcères variqueux, nous établissons les bas élastiques avec laçure moyennant, suivant lés 
tailles, une augmentation de.. Coton 3.» à 5.» Soie 5.» à 10.». 

Pour les genres, indiquer la jambe malade et si le laçage doit être fait en dehors ou en dedans. 

Dans les cas de déformation des membres ou de mesures anormales, les tailles dites de magasin ne 
pouvant servir, nous tissons des bas sur mesures spéciales qui subissent une augmentation de prix propor¬ 
tionnée aux dimensions, à la difficulté du travail et la nature du tissu. 

L’augmentation moyenne pour les petites pièces, c’est-à-dire, chaussette, molletière, genouillère, bas 
ordinaire est de....Coton 1. » Soie 1.50 

Pour les grandes pièces, c’est-à-dire, bas à genou, bas mi-cuisse, bas à cuisse. Coton 1.50 Soie 2.50 

Nos bas laissent les bout de pied et talon libres et n’ont pas de soufflet au creux poplité. Sur demande 
spéciale, nous les livrons munis de ces pièces moyennant un supplément de : 

Pour le bout de pied. Coton 1.25 Soie 1.75 

— talon. — 1.25 — 1.75 

— soufflet sous jarret. — 2.50 — 3.» 

Nous recommandons spécialement aux dames atteintes de phlébite ou de varices, suite de grossesse, 

qui demandent une compression très douce, les tissus maille tulle qui possèdent une grande souplesse et 
n’irritent pas comme les tissus forts à grosses mailles. 

Le tissu fil d’Écosse, maille tulle, par sa légèreté, se recommande pour les pays chauds ou dans la 
saison d’été. 

Nous recommandons aussi le tissu Français l re qualité fine dont la gomme quoique souple est plus 
nerveuse et donne une compression plus énei-gique. 

Le tissu à côtes, l re qualité forte convient mieux pour les personnes qui sont appelées à des tra¬ 
vaux durs. 


Mesures à prendre : 


1° Indiquer la circonférence en face 
chaque numéro. 


i Bout de pied. 

- Cou de pied. 

3 Sol talon. 

4 Bas de jambe. 

5 Sous Mollet. 

6 Mollet. 

1 Jarret. 

8 Genou. 

9 Dessous du genou. 
10 Mi-cuisse. 

41 Cuisse. 



2° Indiquer les mesures de hauteur 
en suivant les lignes pointillées. 


Indiquer en pai-tant du sol la hauteur 
du point ou l’on veut faire monter le bas. 

La jambe fléchie dans la position assise, 
prendre les mesures de hauteur jusqu’au 
centre du genou du côté externe, et du 
centre du genou au point terminus du 
bas du côté interne. 

Prendre les mesures sans pression sur 
le membre nu, de préférence le matin 
c’est-à-dire, la jambe reposée. 
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Bas pour Varices 


TARIF DES BAS A LA PIECE 


Le prix des bas est éta 
de la pointure d à 8 


1974. Bas ordinaire de 1 à ' 


à genou . — 1 à 9 12. 


1980. Genouillère . — 7 à 9 5.50 


1981. Chaussette, .—là 


9. » 12. « 15. d 18. b 


« 27. » 18. » 24. » 30. b 36. 


20. b 13. b 16. » 24. 3 


1982. Bas lacés véritable peau de chien depuis. 15 . » 

1983. Bandes tissu élastique bien souple depuis. 2.75 le mètre 

La longueur de la bande est de u m b(J 
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MALADIES DES FEMMES 


Ceintures Abdominales 

Nouvelle Ceinture Abdominale 

Brevetée S. G. D. G. 


La nouvelle ceinture abdominale trouve son application dans les cas ou une compression régulière et 
méthodique est nécessaire, lorsqu’à la suite d’accouchements multiples, il existe un relâchement des parois 
abdominales. 

Obésité et distension des parois de l’abdomen à la suite de hernies graisseuses. La ceinture n’agit pas 
seulement en comprimant l’ensemble des viscères, mais aussi en les relevant, les refoulant de bas en haut 
et d’avant en arrière afin d’empêcher leur poids d’exercer une action néfaste sur l’utérus. 

Hernies ombilicales, varices de l’abdomen, relâchement des ligaments sus-pubiens, compression des 
ovaires (Hystérie), antéversion et latéroflexion de l’utérus par l’adjonction de coussinets ad hoc. 

Par sa disposition particulière, elle se recommande dans les cas de métrite chronique, hernies ventrales, 
kystes ovariques, tumeurs fibreuses par une immobilisation absolue et complète des organes du bassin dans 
la marche. 

Cette nouvelle ceinture abdominale se compose : 

. 1° D’un corps principal en peau moulée formant la moitié de la partie inférieure du ventre. Par sa con¬ 
formation naturelle, cette partie exerce une compression toujours et partout uniforme, sa résistance à la 
déformation si souvent constatée dans les ceintures en tissu, assure la régularité de cette compression. 

2° Une partie métallique ajourée, offrant un appui énergique pour supporter les viscères et maintenir, 
lorsqu’il y a lieu, les coussinets mobiles que nécessitent les différents cas cités plus haut. 

3“ La partie supérieure est faite de tissu élastique souple, le plus souvent de deux ou trois petites 
bandes élastiques se fixant sur les côtés. 

Cette nouvelle disposition permet d’augmenter ou de, diminuer la compression par suite de gonflement 
passager de l’abdomen. 

4“ Les côtés de la ceinture dégagés et évasés s’adaptant aux formes du bassin, ne gênent aucun mouve¬ 
ment de flexion ; ils sont faits de tissu élastique souple et très résistant contournant les hanches, emboîtant 
les crêtes iliaques et toute la partie dorsale ou ils se croisent pour revenir par des tirants plus étroits se fixer 
aux boutons placés sur la partie métallique du bas ventre. 
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Ceintures Abdominales 

Nouveaux Modèles Trémont Brevetés S. G. D. G. 



1985. Ceinture indéformable, partie peau 
moulée à nervures métalliques et tissu élastique 
applicable dans l’obésité, distensions des parois 
de l’abdomen et relâchement des ligaments sus- 
pubien . 

Garniture soignée. 40. » 

— fine. . . 50. » 



1986. Ceinture hypogastrique indéforma¬ 
ble, partie peau moulée à nervures métalliques 
et tissu élastique, coussins disposés suivant les 
cas d’antéversion ou de latéroflexion de l’utérus. 

Garniture soignée. 45. » 

— fine. . . 55. » 



1987. Ceinture indéformable, partie peau 
moulée à nervures métalliques et tissu élastique, 
partie abdominale supérieure formée de bande¬ 
lettes très souples et entre croisées. Applicable 
dans la métrite chronique et les tumeurs fibreuses. 

Garniture soignée. 40. » 

— fine... 50. » 


1988. Ceinture indéformable, partie peau 
moulée à nervures métalliques, et tissu élastique, 
partie abdominale supérieure formée de bande¬ 
lettes horizontales à px-ession graduée pour com¬ 
pression des ovaires, coussins disposés suivant 
les cas dans le i - ein mobile et suite d’ovariotomie. 

Gai'niture soignée. 55. « 

— fine. . . 65. >, 



983 

1989. Ceinture indéformable partie peau 
moulée à nervures métalliques et tissu élastique, 
partie abdominale supérieure formée de tissu 
élastique se laçant. Applicable dans les cas de 
varices de l’abdomen et de hernies graisseuses. 

Garniture soignée. 50. » 

— fine. . . 60. » 


98 i 

1990. Ceinture indéformable partie peau 
moulée à nervures métalliques et tissu élastique, 
partie abdominale supérieure avec pelotes et 
bande de traction à pression graduée. Applicable 
dans les cas de hernies ombilicales, et éventration 
complète. 

Garniture soignée. 60.» 

— fine. . . 70. i. 





T R É Si O N T 



Ceintures abdominales 

Obésité — Relâchement des ligaments, suite de couches 



985 

1991. Ceinture abdominale, 
conformée au métier, tout tissu 
élastique baleiné, bordure natu¬ 
relle, bouclant derrière. 

Prix. 15. » 

Même modèle, tissu non élastique 
Prix. 12. » 



981 

Mesures à prendre : 

1° La circonférence au niveau des chif¬ 
fres i, 2 et 3. 

2» La hauteur du ventre entre les chif¬ 
fres b et 5. 



1992. Ceinture abdominale, 
conformée au métier, tout tissu 
élastique baleiné, bordée peau, 
bouclant derrière. 

Prix. 18. » 

Même modèle, tissu non élas¬ 
tique. 

Prix. 15. » 



988 


1993. Ceinture abdominale, 
coutil gancé, côtés et bordure 
tissu élastique, goussets lacés, 
double tour se fixant devant. 

Prix. 18. » 

■ Même modèle, soigné, bordé 
peluche soie. 

Prix. 26. » 



990 


1995. Ceinture abdominale 
pour bains ou pansements, bandes 
tissu non élastique, bouclant 
derrière. 

Prix. 16. » 

Même modèle, tissu élastique 
Prix. 18. 



939 


1994. Ceinture abdominale, 
satin fil, cotés tissu élastique, 
ventre et dos bordés peluche soie 
agraffant sur les côtés. 

Prix. 22. ï> 




1996. Ceinture abdominale, tricot anglais élas¬ 
tique, maille ajourée, bordée tissu élastique fin, 
montage satin coton, bouclant derrière. 

Prix. 22. » 

Coussins hypogastriques . . Prix. 3. a à 6. » 


1997. Ceinture abdominale tricot anglais élas¬ 
tique souple bordée tissu élastique fin, montage 
batiste, demi tour s’agraffant sur les côtés. 

Prix. 30. » 

Même modèle, soie élastique blanc, mastic ou rose 
Prix. 50. » 

Même modèle, nuances spéciales,noir,mauve, rose 
Prix. 50. » à 60. » 






_______ tbémokt 

Ceintures abdominales 

Ceintures hypogastriques 



993 


1998. Ceinture tout tissu élasti¬ 
ques gris, avec patte hypogastrique 
double tour se fixant en avant. 

Prix, 15. » à 18. » 


Les prix catalogués sont 
pour les ceintures jusqu’à 
24 cjm de hauteur. Les 
tailles au-dessus subissent 
une majoration de 25 â 80% 
suivant hauteur. 



994 

1999. Ceinture non élastique, 
tricot coton blanc à la main, très 
souple, patte hypogastrique double 
tour se fixant en avant. 

Suivant taille. 

Prix. 20. » à 30. » 




999 

2004. Ceinture hypogastrique, 

du D r Guibout, pour l’abaissement 
de l’utérus, ceinture élastique à 
double tour, partie abdominale tri¬ 
cot coton, croissant souple garni 
peau, sous-cuisses. 

Soignée. Prix. 35; » 


2000. Ceinture tout 
tissu élastique souple, 
patte hypogastrique, dou¬ 
ble tour se fixant en 
avant. 

Soignée. Prix. 25. » 
Fine . . — 30. » 



997 

2002. Ceinture tissu élastique 
souple très résistant, patte et cous¬ 
sin hypogastrique double tour se 
fixant en avant. 

Suivant taille. 

Prix. 40. » à 50. » 

Vue intérieure 



1000 

2005. Ceinture devant satin à 
laçure, côtés élastiques, tricot di¬ 
minué au métier, patte hypogas* 
trique à pression progressive par un 
double tour et coussin. 

Prix. 35. d à 40. ». Suivant taille. 

Même rnodèle , satin soie couleur. 

Prix. 55. » à 65. » 






Ceintures de grossesse 


1002 

2008 . Ceinture, ventre et côtés 

tissu tricot coton doux se bou¬ 
clant derrière, montage coutil, 
bordée peluche soie. 

Prix. 15. » 


1003 

2009. Ceinture du D r Pinard, de¬ 
vant et dos satin fil, côtés tissu 
élastique, lacée sur le devant, se 
bouclant derrière, 2 sous-cuisses 
caoutchouc. 

Soignée. 40. » 

Même modèle, tissu soie. 


2007. Ceinture formée de bandes 
superposées, tissu élastique coton 
souple très résistant, se bouclant 
derrière. 


Même modèle, tissu soie. 
Prix. 40. » 


1005 

2011. Ceinture devant tissu spé¬ 
cial très souple, côtés tricot élas¬ 
tique, montage batiste, goussets 
lacés, bouclant derrière. 

Prix. 38. » 


2010. Ceinture tissu élastique fir 
montée satin fil, goussets lacés 
deux double pattes de fixation e 
fourche. 


1006 

y 2013. Ceinture pour 
antéversion pendant la 
grossesse, formée de ban¬ 
des élastiques en coton fin, 
superposées et cousues en 
spirale, coussin fin, très 
doux au-dessus du pubis. 

Prix. 40. b 
Même ceinture soie. 

Prix. 60. » 


2014. Ceinture devant et c 
tricot anglais élastique, montée 
tm fil, goussets lacés, laçure den¬ 
se'fixant aux côtés. 


2012. Ceinture montée sur coutil, 
partie abdominale et côtés tricot 
élastique anglais, laçage à la pares¬ 
seuse. 

Soignée ...... Prix. 20. » 

Fine. ^ 30 . « 


htre, monti 







T R É M O K T 


Ceintures abdominales 

Ombilicale, Ovariotomie, Métrite, Estomac. 



Vu intérieure 

2016. Ceinture ombilicale, 

devant et derrière tissu, résis¬ 
tant et souple, côte tissu élas¬ 
tique, pelote ombilicale douce, 
bouclant derrière. 

Soignée. Prix. 30. » à 35. » 
Soie . . — 55. ® à 60. » 



Prix. 40. » 


2017. Ceinture à compres¬ 
sion méthodique du D r Courty, 
pour les kystes ovariques, hydro- 




2018. Ceinture pour suite 
d’ovariotomie, devant coutil sa¬ 
tin avec coussin simple proté¬ 
geant la cicatrice, 4 pattes et bou¬ 
cles, côtés élastiques bouclant 
derrière, dos satin. 

Soigné. 30. » 

Fine . . 40. » peluche soie fine. 



2021. Ceinture du D c Monin, 
pour la dilatation de l’estomac, 
tricot anglais élastique fort et 
ajouré, côtes avec laçures .élas¬ 
tiques, bordure tissu élastique fin. 
Garniture soignée. Prix. 25. » 
**- fine . . — 30. » 



tOH 


2020. Ceinture du D r Gallard 

pour métrite chronique 12 c/m à 
14 c/m, bandes, élastique super¬ 
posées, laçets élastiques sur les 
côtés, bouclant derrière. 
Soignée. Prix. 20. » 

Soie . . — 35. » 


2019. Ceinture pour la hernie 
de la ligne blanche, tissu élas¬ 
tique, devant avec 2 coussins 
souples internes aux parties laté¬ 
rales et laçures pour le rappro¬ 
chement des muscles. 


Soignée. Prix. 28. » 
Finie . . — 35. » 



2022. Ceinture du D r Pinel. 

pour métrite chronique 12 c/m à 
14 c/m de hauteur, bandes élas¬ 
tiques .superposées, lacets élas¬ 
tiques sur les côtés, dos satin fil, 
bordée peluche soie, bouclant 
derrière. 

Soignée, Prix. 25. » 

Soie. . . — 40. » 
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Ceintures abdominales 

Entéroptose - Compression des Ovaires - Eventration 



2025. Sangle pelvienne du 
D r Glénard, ceinture contre l’en- 
téroptose bordée peau de daim, 
tissu élastique, se fixant derrière, 
par des boucles et 2 longues 
pattes, sous-cuisses caoutchouc. 

Tissu coton de 15. » à 18. » 
suivant hauteur. 



2026. Sangle pelvienne du 
D r Glénard, ceinture élastique 
se fixant derrière par des boucles 
et 2 longues pattes, 2 pelotes 
compressives,sous-cuisses caout¬ 
chouc . 

Tissu coton. . Prix. 20 à 25. a 
Tissu ferme extra. Prix. 32. » 




2029. Ceinture pour évent 
tion. Modèle Trémont, pla< 
compressive concave capitonn 
aos en peau coussinée, ceinti 
élastique, 6 courroies d’attacl 
Garniture soignée. Prix. 65 
— fine. . . — 80 


Tissu coton extra. 25. » 


1050 

2028. Ceinture pour éven¬ 
tration complète, en tissu 
élastique résistant se fixant à 
double tour en avant, pattes com¬ 
pressives, bretelle en fourche et 
collier contournant le cou, sous- 
cuisse caoutchouc. 

Soigné. . Prix. 45. » à 50. a 
Fine extra-forte . Prix. 60. a 


1019 

2027. Ceinture du D r Siredey, 

pour la compression des ovaires, 
le rein mobile, les accès d’hys¬ 
térie, en tissu ferme bordé de 
peau de daim, bouclant derrière, 
pelote compressive sur levier à 
ressort pression gradué, sous- 
cuisses caoutchouc. 

Soignée. Prix. 35. » 
Meme modèle, 2 pelotes, 2 leviers 
Soignée. Prix. 45. » 


Nouveau modèle, plaque cuir 
moulé et perforé à nervures mé¬ 
talliques, ceinture tout élastique. 
Garniture soignée. Prix. 40. „ 

' fine. . , _ 50 . „ 



______ ___ trémont 

Ceintures abdominales 

Hypogastrique, Rein mobile, Relâchement des symphyses 



1022 


2036. Ceinlure hypogastrique. 

Modèle Trémont, plaque à inclinai¬ 
son progressive, relief élastique in¬ 
déformable, ceinture ressorts à 
charnière. 

Soignée . Prix. 30. » 

Fine ... — 40. » 



2033. Ceinture du D r Le 
Dentu, pour rein mobile, tout 
tricot élastique anglais, embras¬ 
sant la partie comprise entre le 
pubis et l’épigastre, bordure pe¬ 
luche soie, laçure derrière. 

Prix. 50. » à 65. »,suivant taille 



1027 



1023 

2032. Ceinture hypogas¬ 
trique. Modèle Trémont, plaque 
à inclinaison progressive, levier 
de pression à charnière,relief élas¬ 
tique indéformable, ceinture tissu 
élastique double tour, pattes se 
fixant sur la partie inférieure du 
levier. 

Soignée. Prix. 35. » 
Fine. . . — 45. » 




1026 

2030. Ceinture spéciale pour 
la compression du bassin, recom¬ 
mandée pour l’équitation, cein¬ 
ture peau de chamois, goussets 
élastiques, sous-cuisses caout¬ 
chouc bouclant derrière. 

Soignée. Prix. 35. » 


1025 

2034. Ceinture pour le rein 
flottant et suites d’opérations 
abdominales. 

Partie abdominale, tissu ferme, 
côtés élastiques, crêtes iliaques à 
jour, bouclant derrière. 

Soignée. Prix. 35. Fine 45. » 



2035. Ceinture hypogastrique 

pour antéversion et relâchement des 
ligaments sus-pubiens, en tissu élas¬ 
tique, double tour se fixant sur les 
côtés, pelote et plancher périnéal 
caoutchouc. 

Tissu coton. Prix. 35. » 

— soie . — 50. » 


2036. ceinture pour le relâ¬ 
chement des symphyses du 

bassin, comprenant 2 valves cuir 
moulé, capitonné à nervures mé¬ 
talliques, devant tissu résistant, 
partie postérieure à vis de rappel 
pour le rapprochement des sym¬ 
physes. 

Soignée. Prix. 90. » 

Fine . . — 100. 









2051. Appareil pour les inhala¬ 
tions d’oxygène, composé de : 

1 Sae caoutchouc muni d’un robinet. 

1 Flacon laveur. 

1 Tube avee embout buccal. 

Contenance 20 iitres . . Prix. 30. i 


.out caoutchouc 
canule cristal. 


2050. Siphon Weber pour irrigations 
nasales, embout caoutchouc durci. 

Prix. 4.50 

Siphon Weber pour irrigations na¬ 
sales, embout porcelaine. 

Qualité supérieure. Prix. 6. » 


Appareil 

rage des plaie 


2053. Cornet acoustique 
nétal verni. 

Petit modèle.Prix. 

Grand modèle.... — 


2055. Cornet acoustique de Bonnafont. 


2054. Cornet acoustique 
ngueur 0 m 65. 

Cornet acoustique tuyau 




2057. Cornet acoustiqi 


acoustique fon 


caoutchouc 



















2010. La lampe thermo-liygiénique basée sur la propriété Que possède le plati 
des vapeurs d’un grand nombre de liquides volatils, permet de répandre dans l’air ces 
viennent purifier l’air que nous respirons. En fonction cet appi 
incandescent. On peut de même par son emploi répandre dans 
En un mot, ce genre de lampe est précieux po 
odeurs de toute nature. 


des ehambr 
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TBÉ M02ÎT 



Appareil du Docteur SOXHLET 

Breveté S, Ci. B. Ci. 

POUR LA STÉRILISATION DU LAIT 

Mêmes appareils, bac et porte flacons, émaillés. 

N° 1 N° 2 N» 3 

12. » 16. » 19. » 

Brosse à nettoyer les flacons.Prix. 1. 

Gobelet à réchauffer le lait. — 1. 

Boîtes feutrées, grandes, pour conserver la chaleur — 2. 


2077. Appareils Soxlet, comprenant : bac, porte-flacons, 
flacons de 150 grammes, obturateurs caoutchouc, douilles métal, 
îf» 1 N» 2 -NT» a 












Alimentation 
Lavage Stomacal 




i main pour jus de viande. 
Prix. 3.75 


2082. Presse à jus de viande, 
ivette émaillée mobile, volant. 
Contenance. 4/2 lit. i lit. 2 lit. 

Prlx\ ... 13. » 18. i 24. » 


2083. Hache-viande 










Caoutchouc 

Urinaux de jour et de nuit 


1080 

2090. Urinai portatif 
bouchon bois et oreille, 
pour homme. 

Prix. 6.50 


2088. Urinai 
bavette, ceinture, 


r femme, modèle 
-cuisses. 


1079 

2089. Urinai pour femme, 
caoutchouc naturel noir. Mo¬ 
dèle breveté. 


1081 

2092. Urinai portatif, caoutchouc 
turel noir. Modela breveté. 

Prix. 6.50 


2091. Urinai portatif 
pour femme, avec bou¬ 
chon bois. 

Prix. 9.50 


2095. Urinai de nuit pour homme, 
ceinture, sous-cuisses, poche ronde. 

Prix. 15. » 

Le même avec bourrelet pneumatique 
obturateur et tnsufflateur. Modèle Trèmont. 
Prix. 25. n 


1084 

2094. Urinai de jour pour homme, 
eeintnre sous-cuisses, poche longue. 
Prix. 12. i 

Pe&salres divers (Voir page 158 ") 


1083 

2093. Urinai de Jour pour homme, double 
suspensoir, ceinture, sous-cuisses, poche longue. 
Prix. 20. i> 
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— 2 de 45x31. — 

- 3 de 50>C38. — 

Caoutchouc feuille ronge. 

En plus- 3. » 


3001. Alèze de Smezter, caoutclionc 
fenllle anglaise, entonnoir et tube déversenr. 


baguette, dimension 100x100. 
eoulemeut et baguette. Dimens 


3003. Alèze caoutchouc naturel, poche, tube d’écoule 
— tissu croisé, fortement caoutchoucté, poche 

















1104 

3014. Pessaire Dumontpallier. 
Prix 3.25 

3014 Ois. Pessaire annulaire alumi- 
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Irrigations divers 

Douches d/Esmarck 
Canules pour injections 


3028. Douche d’Esmarck, métal émaillé marbré, monture 1.50 tube caoutchouc feuille anglaise noire, 
canule double usage à robinet caoutchouc durci. 

Contenance. 1 litre 2 litres 3 litres 

Prix. 4.75 4.75 6.25 

3029. Douche d’Esmarck, métal émaillé blanc, filets couleur, 1 er choix, monture 1.50, tube caoutchouc 
arabesque, canule double usage à robinet, caoutchouc durci. 

Contenance. 1 litre 2 litres 3 litres 5 litres 

Prix. 6.25 6.25 8.50 12. » 

Ce modèle avec couvercle métal émaillé. En plus.Prix. 2. » 

3030. Douche d’Esmarck‘ d’une seule pièce. (Modèle aseptique déposé). Email marbré 1 er choix, même 

monture. Capacité 2 litres.Prix. 8.50 

3031. Douche d’Esmarck, d’une seule pièce. (Modèle aseptique déposé). Email fin vert pâle, filets vieil 

or, qualité supérieure, même monture. Capacité 2 litres.Prix. 12. » 

Douches d’Esmarck, émail fin, décoré, monture caoutchouc supérieur . . . Prix de 10. » à 15. » 

3032. Bock gradué, du P r Pinard, monture caoutchouc arabesque. 

Contenance. 2 litres 

Prix. 10. » 

3033. Douche de Doléris, tout caoutchouc feuille anglaise noire, canule double usage, caoutchouc durci. 

Contenance .... .. 1 litre 1/2 2 litres 

Prix. 12. » 14. d 

3034. Douche de Doléris, tout caoutchouc feuille rouge renforcée et couvercle caoutchouc, anse métal 
nickelé, même monture. Capacité 2 litres. Prix. 18. » (Modèle riche). 

Toutes nos douches peuvent se monter avec canule cristal et pince presse-tube sans augmentation 

de prix. 

Canules vaginales et uréthrales 

3035. Canule vaginale, bout oliuaire, droite ou 3042. Canule uréthrale, cylindro-conique du 

courbe, cristal. fig. 1116 ».60 D r Janet, cristal fig. A. ».75 

3036. — — cylindrique, droite 3043. — — conique effilée fig. G. ».65 

ou courbe, cristal. 1. » 3044. — — à capsule protectrice 

3037. — — de Pozzi, droite du D r Tuffier. ... 1.25 

cristal fig, B. . 1.25 3045. — — pour lavage des plaies, 

3038. — — caoutch. moulé fig. E. 1.60 cristal fig. C . . . 3.65 

3039. - — caoutchouc moulé > 3046. — — vaginale à robinet tout 

de Néris .... 3. » ; cristal 3; » 

— gomme noire, fig. T). 1.25 


3010 . 
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Canale pout* mjeetions des liquides ehauds (50°) 


MODÈLE TRÉMONT DÉPOSÉ 



Canule à double courant pour injections vaginales à 5o° 

(modèle déposé) 

3050. La nouvelle canule protectrice que nous présentons (flg. 1120) offre aux malades qui ont reconrs aux injections d’eau chaude 
à une haute température l’avantage sur les modèles similaires de ne pas mettre en contact avec la vulve et l’anus l’eau qui s’échappe 
de la cavité vaginale. 

Le liquide chaud pénétrant par le conduit AA se répand facilement dans l’intérieur de l’organe et s’écoule par de larges ouvertures B 
pour sortir par le bec inférieur C de l’appareil. Seule, par sa forme spéciale, cette canule s’adapte d’une façon assez intime aux parties 
externes pour assurer l’occlusion complète de la vulve. 

Le corps en caoutchouc durci ne s’échauffe pas, il est incassable et inaltérable aux produits médicamenteux, une plaque métallique D 
se démontant très facilement permet d’en nettoyer l’intérieur et au besoin de la stériliser. 

Cette canule qui a été appréciée par d’éminents membres du corps médical à sa place toute marquée dans le traitement des affections 
utérines et des maladies inflammatoires. 

Sans robinet..8.50 

Avec robinet.9. » 


Bidets 
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3051. Bidet forme violon, cuvette fixe 
caoutchouc feuille anglaise pieds pliants 
façon bambou. 

Prix. 24. » 

3052. Bidet de voyage, forme violon, 
monture fer, cuvette démontable toile 
caoutcliouctée et Daleinée. 

Prix. 25. » 


3053. Bidet forme violon, cuvette mo¬ 
bile et couvercle émail fin bleuté, décorations 
à fleurs et filets dorés, pieds bois courbé 
façon palissandre, modèle riche. 

Prix. 35. * 


1123 

3054. Bidet forme violon, cuvette mo¬ 
bile et couvercle émail blanc 1 er choix à 
filets couleur, pieds Dlïant fer bronzé. 
Prix. 18. s 

3054 bis. Bidet meuble, acajouou noyer ; 
Prix. 20. » h 50 b 


■ 30 . 







3055. Véritable Irrigateur système du D r Eguisi'er, corps cuivre oronzé. 
Numéros. 1 


Contenance. 375 gr. _ 500 gr, 1000 gr. 

Prix. 10. » 12. »> 14. » 

Le même, corps étain. 11. » 14. x> 16. » 

— — nickelé. 18. » 20. » 25. » 


Irrigateurs du D r Eguisier 

Canules à Lavements 


3056. Véritable Irrigateur du Docteur Eguisier. 

Numérbs. 

Contenance.. 

Prix... 


1 2 3 

375 gr. _ 500 gr. _ 1000 gr. 

17. » 18. » 22. » 


3057. Irrigateur nickelé, corps émail marbré ou granité N» 2.16. » 

3058. — intérieur et piston porcelaine, extérieur nickelé N’ 2.20. » 

Boîtes pour irrigateurs, depuis. 3 . » 


Canules à Lavements 


3059. Canule à godet, caoutchouc roug i, forme cylindrique, longueur 16 c/m. . . 1.50 

3060. — — — olivaire. 


Longueurs en centimètres 16 20 25 30 35 

Prix. 2. » 2.50 2.75 3. » 3.25 ' 

3061. Canule pour enfants, forme ordinaire, gomme noire, 8 centimètres 

3062. — — — effilée — 10 — ’ 

3063. — à godet gomme noire, avec ou sans olive. 

Longueurs en centimètres. 8 à 10 10 à 12 13 à 19 20 à 2i 

Prix. 0.70 0.80 ÏT» Ï~3Ô 

3061. Canule droite à olive, gomme blonde du Docteur Reliquet. 

3065.. — courbe, cylindrique, gomme noire, 20 centimètres 


40 45 50 

3.50 4. » 4.50 

.0.60 

.0.90 

6 27 à 30 31 à 33 

1.60 2. d 


2.50 

1.50 


Spéculums pour le bain 



4126 

3068. Spéculum pour le bain, 

éhonite. 

Petit Moyen Grand 
Prix! 2775 3. » 3725 



•H-27 


3069. Spéculum grillagé pour le bain, méta 
nickelé, sans canule irrigatrice. 

Numéros .12 3 4 

Prix. . . . 3.50 3.75 471T 4.25~ 

3070. Spéculum avec canule, irrigatrice. 

Prix. ... 6.50 7. » 7 25 7.50 


Seringues diverses. (Voir page 1er 
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Seringues hypodermiques 
























Bassins Ançjlai 


poli . . 
intériei 


couleur. 


Grande 
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LIRE : 


Stéthoscopes. — Ces prix sont nets. 

Seringue stérilisable en boîte métal (flg. 52). 

Contenance en grammes. . . 1 _?_2_ — 

p rix . 10. « 11. » 12. « 13. 

- Sonde de Gelly à grande courbure, argent. 
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